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Prior to use, carefully read
the instructions for use.

G-Premio BOND

ONE COMPONENT LIGHT-CURED ADHESIVE
For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

Direct bonding of light-cured composites and compomers to
tooth structure

Bonding of dual-cured core build up composites to tooth
structure as long as these materials are light-cured.
Intraoral repair of composite, metal-based and
zirconia/alumina-based restorations

Intraoral repair of ceramic restorations in combination with a
silane coupling agent

Treatment of hypersensitive teeth

Sealing of tooth preparation (cavity or abutment) for indirect
restorations
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CONTRAINDICATION

1. Direct pulp capping.

2. Avoid use of this product in patients with known allergies to
methacrylate monomer, methacrylate polymer, or acetone.

NOT TO BE USED

1. In combination with chemically cured composite resin.

2. In combination with eugenol containing materials as eugenol
may hinder G-Premio BOND from setting or bonding properly.

3. In combination with desensitizers as desensitizers may hinder

G-Premio BOND from setting or bonding properly.

COMPOSITION
Acetone, water, dimethacrylate, 4-MET, initiator, MDP, silicon dioxide,
MDTP, stabilizer

DIRECTIONS FOR USE
1. BONDING PROCEDURE
1. CAVITY PREPARATION
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Prepare tooth using standard techniques. Make sure that the

temporary material is thoroughly removed from the surface.

Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared

tooth surfaces by gently blowing with an air syringe.

Note:

For pulp capping, use calcium hydroxide.

TREATMENT OF TOOTH SURFACES

Select out of the following 3 technique options:

a) Self-etch technique
Apply G-Premio BOND to bur-cut enamel and dentin,
without a separate etching step.
Note:
Non bur-cut enamel should always be treated with a
35-40% phosphoric acid gel for 10 seconds, rinsed with
water for 5 seconds and gently dried.

b) Selective etching of enamel
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin,
etch enamel only with 35-40% phosphoric acid gel for
10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

c) Total-etch technique
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin,
etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel for
10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

. APPLICATION OF G-Premio BOND

a) Bottle type: Prior to dispensing, shake the bottle of

G-Premio BOND thoroughly. To open the flip-top cap, pinch

both cap release buttons on the neck of the bottle at the

same time, as illustrated in Figure 1. Dispense a few drops
into a clean dispensing dish. Close the cap immediately.

Notes:

1) If the cap detaches from the bottle, it may be reattached
by reseating the cap on the hinge pegs, as shown in
Figure 2.

2) Wipe any excess liquid from the nozzle before closing the
cap.

Fig. 2

Unit dose type: Before opening unit dose capsule, ensure
top of the capsule is facing up. Unscrew cap
counterclockwise. Using the disposable applicator provided,
mix the liquid thoroughly for 5 seconds, making sure to
agitate material from the bottom and sides of the capsule.
Note:

If the cap of the unit dose is too tight to open, use another
unit dose. Do not try to open the unit dose capsule with
excessive force as this may cause the liquid inside to spill
and cause accidental contact with skin and eyes.

b) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin
surfaces using the disposable applicator.

c) Leave undisturbed for 10 seconds after the end of
application. G-Premio BOND can provide sufficient bonding
strength even when dried immediately after application
without waiting time.

d) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under
MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent
splatter of the adhesive. The final result should be a thin
adhesive film with a glossy surface and which does not
visibly move under further air pressure.

Notes:

1) When removing from refrigerator after long-term storage,
allow G-Premio BOND to stand at room temperature for
several minutes prior to use.

2) Apply G-Premio BOND immediately as the material
contains a volatile solvent.

3) G-Premio BOND is a light-cured material. Protect the liquid
from light after dispensing.

4) Remove excess material remaining on the tooth (other than
the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet
as residue material is hard to remove after light curing.

5) Should the applied material be contaminated with water,
blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth
and repeat the procedure by re-applying material.

LIGHT CURING

Light cure using a visible light curing unit.

Irradiation time

Distance from | Distance from
light guide tip | light guide tip
<10 mm >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm?) | 10 seconds 20 seconds
High power LED
(more than 1200 mW/cm?) 5 seconds 10 seconds

Notes:

1) Light cure completely for an effective bonding strength.
Lower light intensity may cause insufficient adhesion.

2) Use a protective light shield or similar protective eye
wear during light curing.

5A. PLACEMENT OF LIGHT-CURED COMPOSITES AND

COMPOMERS After having light-cured the adhesive, follow
manufacturer's instructions for use in order to place, contour
and light-cure the composite resin material of choice.

5B. PLACEMENT OF DUAL-CURED COMPOSITES

After having light-cured the adhesive, make sure to
light-cure the dual-cured composite material separately.
Self-curing only will result in insufficient bonding strength.

6. FINISHING

Adjust restoration, finish and polish using standard
techniques.

I. REPAIR SITUATIONS
1. PREPARATION OF RESTORATION

Roughen the adherent surfaces using a diamond point.

Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared
surfaces by blowing with an air syringe. If the restoration
surface contains glass ceramics or hybrid ceramics treat those
surfaces using a silane coupling agent such as CERAMIC
PRIMER T prior to application of G-Premio BOND.

Note:

Do NOT apply CERAMIC PRIMER I to metal and/or tooth
surface.

2. TREATMENT OF TOOTH SURFACES

Select out of the following 3 technique options:

a) Self-etch technique
Apply G-Premio BOND to bur-cut enamel and dentin,
without a separate etching step.
Note:
Non bur-cut enamel should always be treated with a
35-40% phosphoric acid gel for 10 seconds, rinsed with
water for 5 seconds and gently dried.

b) Selective etching of enamel
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin,
etch enamel only with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15
seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

c) Total-etch technique
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin,
etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel for
10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

3. APPLICATION OF G-Premio BOND

a) Bottle type: Prior to dispensing, shake the bottle of
G-Premio BOND thoroughly. Dispense a few drops into
a clean dispensing dish. Replace bottle cap immediately.
Unit dose type: Unscrew cap of unit dose
counterclockwise. Make sure to identify the top and bottom
of the unit dose capsule before opening. Using the
disposable applicator provided, mix the liquid thoroughly for
5 seconds, making sure to combine liquid from top and
bottom of the container.

b) IMMEDIATELY apply to all repaired surfaces using the
disposable applicator.

c) Leave undisturbed for 10 seconds after the end of
application. G-Premio BOND can provide sufficient bonding
strength even when dried immediately after application
without waiting time.

d) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under
MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent
splatter of the adhesive. The final result should be a thin
adhesive film with a glossy surface and which does not
visibly move under further air pressure.

Notes:

1) When removing from refrigerator after long-term storage,
allow G-Premio BOND to stand at room temperature for
several minutes prior to use.

2) If the cap of the unit dose is too tight to open, to avoid
accidental contact of the liquid with skin and eyes, do not try
to open it with force. Use another unit dose.

3) Apply G-Premio BOND immediately as the material
contains a volatile solvent.

4) G-Premio BOND is a light-cured material. Protect the liquid
from light after dispensing from the bottle.

5) Remove excess material remaining on the tooth (other than
the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet
as residue material is hard to remove after light curing.

6) Should the applied material be contaminated with water,
blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth
and repeat the procedure by re-applying material.

4. LIGHT CURING

Light cure using a visible light curing unit. Refer to I.
BONDING PROCEDURE, 4. LIGHT-CURING

5. PLACEMENT OF LIGHT-CURED

COMPOSITES/COMPOMERS

After having light-cured the adhesive, follow manufacturer’s
instructions for use in order to place, contour and light-cure
the composite resin material of choice.

6. FINISHING

Adjust restoration, finish and polish using standard
techniques.

IL TREATMENT OF HYPERSENSITIVE TEETH AND
IMMEDIATE DENTIN SEALING
1. APPLICATION OF G-Premio BOND
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Refer to |. BONDING PROCEDURE, 2. TREATMENT OF
TOOTH SURFACES and 3. APPLICATION OF G-Premio
BOND. Wait 10 seconds before drying.

Note:

For the treatment of hypersensitive teeth, the self-etch
technique is recommended.

LIGHT CURING

Refer to I. BONDING PROCEDURE, 4. LIGHT-CURING
REMOVE UNPOLYMERIZED LAYER

Remove the unpolymerized layer of G-Premio BOND using a
moist cotton pellet.

STORAGE
Store at room temperature (1-25°C) (33.8-77.0°F).
If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator.

PACKAGE

G-Premio BOND Bottle Kit: 5 mL liquid (1), disposable dispensing
dish (20), DISPOSABLE APPLICATOR I (50)

G-Premio BOND Bottle Refill: 5 mL liquid (1)

G-Premio BOND 3-Bottle Pack: 5 mL liquid (3)

G-Premio BOND Unit Dose: 0.1 mL liquid (50), DISPOSABLE
APPLICATORI (50)

CAUTION
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. In rare cases, the product may cause sensitivity in some

people. If such reaction occurs, discontinue the use of the
product and refer to a physician.

Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face
masks and safety eyewear should always be worn.

. Avoid inhalation or ingestion of material.
. G-Premio BOND is a highly flammable liquid and vapour.

Do not use near open flame. Keep away from sources of
ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away
from direct sunlight.

. G-Premio BOND is volatile. Use in a well-ventilated place.

Advise patients to breathe through nose.

G-Premio Bond unit dose is for single use only. Do not attempt
to recap or reuse. Unit Dose cannot be recapped properly once
opened and the volatile solvent may evaporate.

In case of contact with eyes, flush immediately with water and
seek medical attention.

In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove
with a sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is
finished, rinse thoroughly with water.

If the tissue contacted by the material turns white or forms a
blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed,
until the mark disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid
contact, it is recommended to apply COCOA BUTTER to areas
which cannot be covered with a rubber dam.

In case of surface spills, immediately wipe off with a dry cloth.
Do not mix with other products.

Dispose of contents/container in accordance with local
regulations.

Some products referenced in the present IFU may be classified as
hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the
safety data sheets available at:

http://www.gceurope.com
or for The Americas

http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination
between patients this device requires mid-level disinfection.
Immediately after use inspect device and label for deterioration.
Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and
accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered
healthcare-grade infection control product according to regional /
national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)
please see EUDAMED database
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at
Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or

similar events experienced by use of this product, including those

not listed in this instruction for use, please report them directly
through the relevant vigilance system, by selecting the proper
authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person

GC UNITED KINGDOM Ltd.

Coopers Court Newport Pagnell, Buckinghamshire, MK16 8JS
United Kingdom

Last revised: 12/2023

Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung griindlich lesen!

G-Premio BOND

LIC

HTHARTENDES EINKOMPONENTEN-ADHASIV

Nur zur Verwendung durch zahnarztliches Fachpersonal gemag
den Anwendungshinweisen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG

. Direkte Haftung lichthartender Composites und Compomere an

der Zahnstruktur

n

Haftung von dualhartenden Stumpfaufbau-Composites an der

Zahnstruktur, wenn diese Materialien lichtgehartet werden.

Eal

Intraorale Reparatur von Composite-, metallbasierten und
Zirkonoxid-/Aluminiumoxid-basierten Restaurationen
Intraorale Reparatur keramischer Restaurationen in

Kombination mit einem Silan-Haftvermittler

oo

Behandlung von tiberempfindlichen Zahnen
Versiegelung von Zahnpraparationen (Kavitat oder Aufbau) bei

indirekten Restaurationen

KONTRAINDIKATION

1. Direkte Pulpalberkappung.

2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten mit
bekannten Allergien gegen Methacrylat-Monomer,
Methacrylat-Polymer oder Aceton.

NICHT VERWENDEN

1. In Kombination mit chemisch gehartetem Composite

2. In Kombination mit eugenolhaltigen Materialien, da G-Premio
BOND dann eventuell nicht richtig aushértet oder haftet.

3. In Kombination mit Desensitizern, da G-Premio BOND dann
eventuell nicht richtig aushértet oder haftet.

ZUSAMMENSETZUNG
Aceton, Wasser, Dimethacrylat, 4-MET, Initiator, MDP,
Siliziumdioxid, MDTP, Stabilisator

GEBRAUCHSANLEITUNG
1. HAFTVERMITTLUNG
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. VORBEREITUNG DER KAVITAT
Zahn mit dem Standardverfahren vorbereiten.
Sicherstellen, dass das provisorische Material griindlich von
der Oberflache entfernt wurde. Kofferdam zum Schutz
verwenden. Die vorbereiteten Zahnoberflachen spilen und
mit einem Luftbl&ser sanft trocknen.
Hinweis:
Fur Pulpeniiberkappungen Kalziumhydroxid verwenden.
BEHANDLUNG DER ZAHNOBERFLACHEN
Wabhlen Sie aus den folgenden 3 Techniken aus:
a) Selbstatzendes Verfahren
Tragen Sie G-Premio BOND auf den angeschliffenen
Zahnschmelz und das Dentin auf, es muf® nicht separat
geatzt werden.
Hinweis:
Nicht angeschliffener Zahnschmelz sollte immer fiir 10
Sekunden mit einem 35-40%igen Phosphorsauregel
behandelt, fir 5 Sekunden mit Wasser gespdlt und sanft
getrocknet werden.
b) Selektive Schmelzatzung
Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnschmelz
und Dentin, den Zahnschmelz fiir 10-15 Sekunden mit
35-40%igen Phosphorsauregel atzen, dann fir 5 Sekunden
spiilen und sanft trocknen.
c) Total-etch-Verfahren
Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnschmelz
und Dentin, Zahnschmelz und Dentin fir 10-15 Sekunden
mit 35-40%igen Phosphorsauregel atzen, fir 5 Sekunden
spiilen und sanft trocknen.
. ANWENDUNG VON G-Premio BOND
a) Flasche: Die Flasche G-Premio BOND vor der Anwendung
grindlich schitteln. Um den Klappverschlud zu 6ffnen,
driicken Sie beide Kndpfe am Flaschenhals gleichzeitig,
wie in Abbildung 1 beschrieben. Geben Sie einige Tropfen
auf eine saubere Anmischplatte. Die Kappe sofort wieder
verschlieRen.

Anmerkung:

1) Wenn sich die Kappe von der Flasche ablést, kann man
diese wieder aufsetzen, indem man sie in die Scharniere
einsetzt, wie in Abbildung 2 gezeigt.

2) Wischen Sie tiberschissige Flissigkeit von der Spitze
ab, bevor sie diese durch die Kappe verschlieRen.

OFFNEN

DRUCKEN

Abb. 2

Unitdose: Bevor Sie die Unitdose 6ffnen stellen Sie sicher,
dass die Offnung nach oben zeigt. Die Kappe gegen den
Uhrzeigersinn aufdrehen. Mit dem beigefligten
Einweg-Applikator die Flissigkeit griindlich 5 Sekunden
mischen, um sicherzustellen, dass sich die Bestandteile
aus dem oberen und unteren Bereich der Kapsel
vermischen.

Anmerkung:

Léasst sich die Kappe der Unitdose zu schwer 6ffnen,
benutzen Sie eine andere Unitdose. Versuchen Sie nicht
die Unitdose mit ibermaRiger Kraft zu 6ffnen, da es zum
verschitten und Kontakt mit Haut und Augen kommen
kann.

b) SOFORT mit dem Einweg-Applikator auf die vorbereiteten
Zahnschmelz- und Dentinoberflachen auftragen.

c) Nach dem Auftragen 10 Sekunden ruhen lassen.
G-Premio BOND kann einen ausreichenden
Haftverbund bieten, auch wenn es ohne Wartezeit
sofort nach dem Auftragen getrocknet wird.

d) 5 Sekunden lang bei MAXIMALEM Luftdruck mit 6lfreier
Luft trocknen. Dabei absaugen, um Materialspritzer zu
vermeiden. Das Endergebnis sollte ein diinner Adhasivfilm
mit einer glanzenden Oberflache sein, der sich unter
Luftdruck nicht mehr sichtbar bewegt.

Hinweise:

1) Wenn G-Premio BOND nach einer langen Lagerung aus
der Kiihlung geholt wird, muss es vor der Verwendung
einige Minuten bei Zimmertemperatur stehen.

2) G-Premio BOND muss sofort aufgetragen werden, da das
Material ein fllichtiges Losungsmittel enthélt.

3) G-Premio BOND ist ein lichthartendes Material. Nach dem
Gebrauch muss die Fliissigkeit vor Licht geschitzt werden.

4) Uberschiissiges Material mit einem Schwamm oder
Wattepellet vom Zahn entfernen (auer von den
Zahnoberflachen, die verklebt werden sollen), da
Uberschiissiges Material nach dem Lichtharten nur
schwierig zu entfernen ist.

5) Sollte das aufgetragene Material vor dem Lichtharten mit
Wasser, Blut oder Speichel kontaminiert werden, den Zahn
reinigen und trocknen und den Vorgang durch erneutes
Auftragen des Materials wiederholen.

. LICHTHARTEN
Mit einer Lichthartungs-Einheit lichtharten.

Bestrahlungszeit

Abstand von
der Lichtleiter-
Spitze >10 mm
20 Sekunden

10 Sekunden

Abstand von
der Lichtleiter-
Spitze <10 mm
10 Sekunden

5 Sekunden

Halogen / LED (700-1200 mW/cm?)
Hochleistungs-LED
(uber 1200 mW/cm?)

Hinweise:

1) Komplett lichtharten, um einen wirksamen Haftverbund
zu erzielen. Eine geringere Lichtintensitat kann zu
unzureichender Adhésion fiihren.

2) Beim Lichthérten ist ein wirksamer Lichtschutz oder ein
vergleichbarer Augenschutz zu tragen.

5A. PLATZIERUNG VON LICHTHARTENDEN COMPOSITES

5

UND COMPOMEREN

Nach dem Lichtharten des Adhasivs die Anweisungen des
Herstellers befolgen, um das gewéhlte Compositematerial
zuplatzieren, konturieren und lichtzuhérten.

PLATZIERUNG VON DUALHARTENDEN COMPOSITES
Nach dem Lichthérten des Adhé&sivs muss das dualhartende
Compositematerial separat lichtgehéartet werden.
Selbstaushartung wiirde einem unzureichenden
Haftverbund fiihren.

w

6. SCHLEIFEN

Die Restauration nach den Standardverfahren anpassen,
schleifen und polieren.

I. REPARATURSITUATIONEN
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. VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Die zu reparierende Flache mit einer Diamantspitze aufrauen.

Kofferdam zum Schutz verwenden. Die vorbereiteten

Oberflachen spiilen und mit einem Luftblaser trocknen. Wenn

die Restaurationsoberflache Glaskeramiken oder

Hybridkeramiken enthalt, muss sie mit einem

Silan-Haftvermittler wie CERAMIC PRIMER I behandelt

werden, bevor G-Premio BOND aufgetragen wird.

Hinweis:

CERAMIC PRIMER I darf NICHT auf Metall und/oder

Zahnoberflachen aufgetragen werden.

. BEHANDLUNG VON ZAHNOBERFLACHEN

Wahlen Sie aus den folgenden 3 Verfahrensmaglichkeiten

aus:

a) Selbstatzendes Verfahren
Tragen Sie G-Premio BOND auf den angeschliffenen
Zahnschmelz und das Dentin auf, es muf® nicht separat
geatzt werden.

Hinweis:

Nicht angeschliffener Zahnschmelz sollte immer fiir 10
Sekunden mit einem 35-40%igen Phosphorsauregel
behandelt, und fiir 5 Sekunden mit Wasser gespiilt und
sanft getrocknet werden.

b) Selektive Schmelzatzung
Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnschmelz
und Dentin, nur den Zahnschmelz fir 10-15 Sekunden mit
35-40%igen Phosphorsauregel &tzen, fir 5 Sekunden
spllen und sanft trocknen.

c) Total-Etch-Verfahren
Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnschmelz
und Dentin, Zahnschmelz und Dentin fir 10-15 Sekunden
mit 35-40%igen Phosphorsauregel atzen, fir 5 Sekunden
splilen und sanft trocknen.

. ANWENDUNG VON G-Premio BOND

a) Flasche: Die Flasche G-Premio BOND vor Gebrauch
grundlich schitteln. Wenige Tropfen in einen sauberen
Behalter geben. Die Kappe sofort nach Verwendung wieder
aufsetzen.

Unit Dose: Die Kappe der Unit Dose gegen den
Uhrzeigersinn aufdrehen. Vor dem Offnen sicherstellen,
welches die Ober- und Unterseite der Unit Dose ist.

Mit dem beigefiigten Einweg-Applikator die Fliissigkeit 5
Sekunden griindlich mischen, um sicherzustellen, dass
sich die Bestandteile aus dem oberen und unteren Teil des
Behalters vermischen.

b) SOFORT mit dem Einweg-Applikator auf alle zu
reparierenden Oberflachen auftragen.

c) Nach dem Auftragen 10 Sekunden ungestort ruhen lassen.
G-Premio BOND kann ausreichenden Haftverbund bieten,
auch wenn es ohne Wartezeit sofort nach dem Auftragen
getrocknet wird.

d) 5 Sekunden lang bei MAXIMALEM Luftdruck mit 6lfreier
Luft trocknen. Dabei absaugen, um Materialspritzer zu
vermeiden. Das Endergebnis sollte ein diinner Adhasivfilm
mit einer glanzenden Oberflache sein, der sich unter
Luftdruck nicht mehr sichtbar bewegt.

Hinweise:

1) Wenn G-Premio BOND nach einer langen Lagerung aus
der Kiihlung geholt wird, muss es vor der
Verwendung einige Minuten bei Zimmertemperatur stehen
gelassen werden.

2) Wenn die Kappe der Unit Dose zu fest verschlossen ist,
nicht mit Gewalt 6ffnen, um versehentlichen Kontakt der
Flussigkeit mit Haut und Augen zu vermeiden. Verwenden
Sie eine andere Unit Dose.

3) G-Premio BOND muss sofort aufgetragen werden, da
das Material ein fliichtiges Losungsmittel enthalt.

4) G-Premio BOND ist ein lichthartendes Material. Nach
Entnahme aus der Flasche muss die Flissigkeit vor
Licht geschiitzt werden.

5) Uberschiissiges Material mit einem Schwamm oder
Wattepellet vom Zahn entfernen (auRer von den Flachen,
die verklebt werden sollen), da (ibriges Material nach dem
Lichtharten nur schwierig zu entfernen ist.

6) Sollte das aufgetragene Material vor dem Lichtharten
mit Wasser, Blut oder Speichel kontaminiert werden, den
Zahn reinigen und trocknen und den Vorgang durch
erneutes Auftragen des Materials wiederholen.

. LICHTHARTEN

Mit einer Lichthartungs-Einheit lichthérten. Siehe 1.
HAFTVERMITTLUNG, 4. LICHTHARTEN.

PLATZIERUNG VON LICHTHARTENDEN
COMPOSITES/COMPOMEREN

Nach der Lichthartung des Adhésivs die Anweisungen des
Herstellers befolgen, um das gewéahlte Compositematerial zu
platzieren, konturieren und lichtzuharten.

. SCHLEIFEN

Die Restauration nach den Standardverfahren anpassen,

schleifen und polieren.

II. BEHANDLUNG VON UBEREMPFINDLICHEN ZAHNEN
UND SOFORTIGE DENTIN-VERSIEGELUNG

1
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. ANWENDUNG VON G-Premio BOND
Siehe I. HAFTVERMITTLUNG, 2.BEHANDLUNG DER
ZAHNOBERFLACHEN, 3. ANWENDUNG VON
G-Premio BOND. Vor dem Trocknen 10 Sekunden warten.
Hinweis:
Fur die Behandlung von tiberempfindlichen Zahnen wird das
Self-Etch-Verfahren empfohlen.

. LICHTHARTEN
Siehe I. HAFTVERMITTLUNG, 4. LICHTHARTEN

. UNPOLYMERISIERTE SCHICHT ENTFERNEN
Die unpolymerisierte Schicht von G-Premio BOND mit einem
feuchten Wattepellet entfernen.

LAGERUNG

Lag

erung bei Zimmertemperatur (1-25°C) (33,8-77,0°F).

Gekiihlt lagern, wenn das Produkt tiber langere Zeit nicht
verwendet wird.

PACKUNGSGROSSEN

G-Premio BOND Flaschen-Set: 5 ml Flissigkeit (1),
Einweg-Schalchen (20), DISPOSABLE APPLICATOR I
(Einwegapplikator) (50)

G-Premio BOND Flaschen-Nachfiillpackung: 5 ml Flissigkeit (1)

G-Premio BOND 3-Flaschen-Packung: 5 ml Flissigkeit (3)

G-Premio BOND als Unit Dose: 0,1 ml Fliissigkeit (50),
DISPOSABLE APPLICATOR I (Einwegapplikator) (50)

VORSICHT

1.
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In seltenen Fallen reagieren Patienten empfindlich auf das
Produkt. Wenn dies der Fall ist, brechen Sie die Behandlung ab
und iiberweisen Sie den Patienten an einen Arzt.

Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und
Schutzbrille tragen.

. Das Material darf nicht verschluckt oder eingeatmet werden.

Flissigkeit und Dampf von G-Premio BOND sind sehr

leicht entflammbar. Nicht in der N&he von offenem Feuer
verwenden. Von Ziindquellen fernhalten. Keine groBen Mengen
in einem Bereich lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung
schitzen.

. G-Premio BOND ist fliichtig. Nur bei guter Beliiftung

verwenden. Die Patienten anweisen, durch die Nase zu atmen.

. Bei der G-Premio Bond Einzeldosis handelt es sich um ein

Einwegprodukt. Nicht wieder verschlieRen oder erneut
verwenden. Die Einzeldosis kann nicht richtig wieder
verschlossen werden, sobald sie geéffnet wurde, und das
fliichtige Losungsmittel kénnte verdunsten.

Kommt das Material in Kontakt mit den Augen, miissen diese
sofort mit Wasser ausgespiilt werden und der Patient muss sich
in arztliche Behandlung begeben.

Falls das Material mit Haut oder Mundgewebe in Kontakt
kommt, sofort mit einem Schwamm oder Wattepellet entfernen.
Nach Beenden der restaurativen Behandlung griindlich mit
Wasser spiilen.

. Wenn das Gewebe, das mit dem Material in Berlihrung

gekommen ist, weil wird oder sich eine Blase bildet, den
Patienten anweisen, den betroffenen Bereich nicht zu
beriihren, bis die Auffalligkeit verschwunden ist, normalerweise
nach 1-2 Wochen. Um den Kontakt mit Gewebe zu vermeiden,
wird empfohlen, COCOA BUTTER auf Bereiche aufzutragen,
die ein Kofferdam nicht abdecken kann.

Wenn etwas auf dem Tisch oder dem Boden verschiittet wurde,
sofort mit einem trockenen Tuch entfernen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Der Inhalt/Behalter ist geméan den lokalen Vorschriften zu
entsorgen.

ge Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung

Bezug genommen wird, kdnnen gemal dem GHS als gefahrlich
eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den
Sicherheitsdatenblattern vertraut, die unter folgendem Link
erhaltlich sind:

hi

ttp://www.gceurope.com

In Amerika gilt folgender Link:

hi

ttp://www.gcamerica.com

Diese erhalten Sie auch von Ihrem Lieferanten.

REI

NIGUNG UND DESINFEKTION:

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um

Kre

uzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine

Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel
erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung

oder Beschédigung untersuchen. Bei Beschéadigung, Material
entsorgen.
NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material griindlich

rein

igen und vor Feuchtigkeit schiitzen, um Kreuzkontaminationen

zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem fir lhr Land

zug

elassenen und registrierten (mid-level registered)

Desinfektionsmittel.

Fir
(SS

die Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung
CP) besuchen Sie bitte die EUDAMED-Datenbank

(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) oder kontaktieren Sie uns
unter Regulatory.gce@gc.dental

MELDUNG UNERWUNSCHTER VORKOMMNISSE
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwiinschte
Nebenwirkungen, Reaktionen oder dhnliche Vorkommnisse

fest:

stellen, unabhangig davon, ob sie in dieser

Gebrauchsanweisung aufgefiihrt sind oder nicht, melden Sie diese
bitte umgehend an die entsprechende Meldebehérde fiir Ihr Land,

die

Sie unter dem Link

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

find
Auf

en, sowie unsere interne Meldestelle vigilance@gc.dental
diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses

Produktes zu verbessern.
Letzte Bearbeitung: 12/2023

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d’emploi.

G-Premio BOND

ADHESIF MONO COMPOSANT PHOTOPOLYMERISABLE

A utiliser uniquement par un professionnel dentaire et dans le
respect du mode d'emploi.

INDICATIONS

1. Collage direct des composites et des compomers
photopolymérisables a la structure de la dent

2. Collage des matériaux composites a prise duale pour
reconstitution coronoradiculaire a la structure de la dent si ces
matériaux ont été photopolymérisés

3. Réparation en bouche des restaurations composite et des
restaurations & base de métal ou a base de zircone/alumine

4. Réparation en bouche des restaurations céramique en
combinaison avec un silane

5. Traitement des hypersensibilités dentaires

6. Scellement (cavités ou piliers) pour restaurations indirectes

CONTRE-INDICATIONS

1. Coiffage pulpaire direct.

2. Ne pas utiliser ce produits chez patients présentant une allergie
connue au monomeére méthacrylate, polymére méthacrylate et
acétone.

NE PAS UTILISER

1. En combinaison avec des résines composites
chémopolymeérisables.

2. En association avec des produits contenant de I'Eugénol,

susceptibles de géner la prise ou I'adhésion du G-Premio
BOND.

3. En association avec des désensibilisateurs susceptibles de
géner la prise ou I'adhésion du G-Premio BOND.

COMPOSITION
Acétone, eau, diméthacrylate, 4-MET, initiateur, MDP,
dioxyde de silicium, MDTP, stabilisateur

MODE D’EMPLOI
1. PROCEDURE DE COLLAGE
1. PREPARATION DE LA CAVITE
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Préparer la dent selon les techniques standards.
S'assurer du retrait soigneux du matériau temporaire de la
surface. Utiliser une digue de caoutchouc. Rincer et sécher
doucement les surfaces de la dent préparée avec une
seringue a air.
Note :
Pour les coiffages pulpaires, utiliser de I'hydroxyde de
calcium.
TRAITEMENT DES SURFACES DE LA DENT
Choisir parmi les 3 techniques suivantes:
a) Technique auto-mordangage
Appliquer G-Premio BOND sur I'émail et la dentine «
fraisés », sans étape de mordancage séparée.
Note :
L'émail non préparé doit toujours étre traité avec un gel
d'acide phosphorique a 35-40% pendant 10 secondes.
Rincer 5 secondes a I'eau et sécher doucement
b) Mordangage sélectif de I'émail
Avant d’appliquer G-Premio BOND sur I'émail et la dentine,
mordancer seulement I'émail avec un gel d’acide
phosphorique a 35-40% pendant 10-15 secondes. Rincer 5
secondes a I'eau et sécher doucement.
c) Technique de mordangage total
Avant d’appliquer G-Premio BOND sur I'émail et la dentine,
mordancer I'émail et la dentine avec un gel d’acide
phosphorique a 35-40% pendant 10-15 secondes. Rincer 5
secondes a I'eau et sécher doucement.
. APPLICATION DU G-Premio BOND
a) Flacon : Avant distribution, agitez soigneusement le flacon
de G-Premio BOND. Pour ouvrir le capuchon, pincez en
méme temps les 2 boutons sur le c6té du flacon, comme
illustré sur la Figure 1. Déposez quelques gouttes sur un
plateau jetable propre. Rebouchez aussitét.

Note :

1) Sile capuchon se détache du flacon, il peut facilement
étre remis en place en glissant les chevilles dans la
charniére comme indiqué dans la Figure 2.

2) Essuyez tout exces de liquide de la buse avant de fermer
le capuchon.

OUVRIR

' .‘{q_*'\,
POUSSER 1
f\luﬁ'
—

POUSSER

Fig. 2

Unidose : avant d’ouvrir 'unidose assurez-vous que la
partie supérieure est bien face vers le haut. Tournez dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre. Appliquez a
I'aide de I'applicateur jetable fourni.

Note:

Si vous n'arrivez pas a ouvrir I'unidose, ne forcez pas et
prenez-en une autre. Vous prenez le risque de provoquer
un contact accidentel du liquide avec la peau et les yeux.

b) Appliquer IMMEDIATEMENT sur les surfaces préparées
d'émail et de dentine en utilisant I'applicateur jetable

c) Laisser agir pendant 10 secondes aprés la fin de
I'application. G-Premio BOND offre cependant une
adhésion suffisante méme s'il est séché immédiatement
apres application.

d) Sécher soigneusement en utilisant une seringue a air (sans
aucune trace d'huile) sous pression MAXIMUM pendant 5
secondes et en présence de la pompe a salive afin d'éviter
les éclaboussures d'adhésif. Le résultat final doit montrer
un film adhésif fin avec une surface brillante qui ne se
déplace pas sous pression de I'air.

Notes:

1) Aprés un séjour prolongé au réfrigérateur, laisser
G-Premio BOND a température ambiante pendant
plusieurs minutes avant utilisation.

2) Appliquer immédiatement G-Premio BOND car ce produit
contient un solvant volatile.

3) G-Premio BOND est un matériau photopolymérisable.
Protéger le liquide de la lumiere aprés distribution.

4) Retirer tout excédent de produit sur les parties de la dent
ne nécessitant pas d'adhésif en utilisant une éponge ou
une boulette de coton car I'adhésif devient difficile &
enlever aprés photopolymérisation.

5) Si le produit appliqué est contaminé avant la
photopolymérisation par de I'eau, du sang ou de la salive
laver et sécher la dent puis répéter leprocédé en
réappliquant le produit.

PHOTOPOLYMERISATION

Photopolymériser en utilisant un appareil a lumiére visible

Temps d'irradiation

Distance de | Distance de
I'embout I'embout
lumineux lumineux
<10 mm >10 mm

Halogen / LED (700-1200 mW/cm?)
LED puissante
(plus de 1200 mW/cm?)

Note :

1) Photopolymériser complétement afin d'assurer une
adhésion efficace. Une intensité lumineuse insuffisante
peut impliquer une adhésion insuffisante.

2) Lors de la photopolymérisation utiliser un écran
protecteur ou tout autre équipement de protection des
yeux.

10 secondes | 20 secondes

5secondes | 10 secondes

5A. MISE EN PLACE DES COMPOSITES ET DES

5B.

COMPOMERS PHOTOPOLYMERISABLES

Aprés avoir photopolymérisé I'adhésif suivre les instructions
du fabricant pour placer, adapter et photopolymériser la
résine composite de votre choix.

MISE EN PLACE DES COMPOSITES "A PRISE DUALE"
Aprés avoir photopolymérisé I'adhésif, s'assurer de bien
photopolymériser séparément le composite dual.
L'autopolymérisation seule peut conduire & une adhésion
insuffisante.

6. FINITION

Ajuster la restauration et procéder au polissage en utilisant
les techniques standards

1. CAS DE REPARATION
1. PREPARATION DE LA RESTAURATION
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Rendre les surfaces d'adhésion rugueuses avec une pointe
diamantée. Utiliser une digue de caoutchouc de protection.
Rincer et sécher les surfaces préparées avec une seringue a
air. Si la restauration contient une céramique vitreuse ou une
céramique hybride traiter ces surfaces avec un silane tel que
le CERAMIC PRIMER T avant I'application du G-Premio
BOND.

Note:

NE PAS APPLIQUER CERAMIC PRIMER I sur du métal
et/ou la surface de la dent.

. TRAITEMENT DES SURFACES DE LA DENT

Choisir parmi les 3 techniques suivantes:

a) Technique auto-mordangage
Appliquer G-Premio BOND sur I'émail et la dentine
« fraisés », sans étape de mordangage séparée.
Note:
L'émail non préparé doit toujours étre traité avec un gel
d’acide phosphorique a 35-40% pendant 10 secondes.
Rincer 5 secondes a I'eau et sécher doucement.

b) Mordangage sélectif de I'émail
Avant d’appliquer G-Premio BOND sur I'émail et la dentine,
mordancer seulement I'émail avec un gel d’acide
phosphorique a 35-40% pendant 10-15 secondes rincer 5
secondes a I'eau et sécher doucement.

c) Technique de mordangage total
Avant d’appliquer G-Premio BOND sur I'émail et la dentine,
mordancer I'émail et la dentine avec un gel d’acide
phosphorique a 35-40% pendant 10-15 secondes, rincer 5
secondes a I'eau et sécher doucement.

. APPLICATION DU G-Premio BOND

a) Type flacon: Avant utilisation, agiter vigoureusement
le flacon de G-Premio BOND. Déposer quelques gouttes
dans un plateau propre. Replacer le capuchon sur le flacon
immédiatement apres usage.

Type unidose: Dévisser le capuchon de I'unidose dans

le sens inverse des aiguilles d'une montre. S'assurer
d'identifier le haut et le bas de 'unidose avant ouverture. A
I'aide de I'applicateur jetable fourni,

mélanger soigneusement le liquide pendant 5 secondes en
s'assurant de combiner le liquide du haut et du bas de
I'unidose.

b) Appliquer IMMEDIATEMENT sur les surfaces préparées
d'émail et de dentine en utilisant I'applicateur jetable.

c) Laisser agir pendant 10 secondes aprés la fin de
I'application. G-Premio BOND offre cependant une
adhésion suffisante méme s'il est séché immédiatement
apres application.

d) Sécher soigneusement en utilisant une seringue a air (sans
aucune trace d'huile) sous pression MAXIMUM pendant 5
secondes et en présence de la pompe a salive afin d'éviter
les éclaboussures d'adhésif. Le résultat final doit montrer
un film adhésif fin avec une surface brillante qui ne se
déplace pas sous pression de I'air.

Notes:

1) Aprés un séjour prolongé au réfrigérateur, laisser G-Premio
BOND a température ambiante pendant plusieurs minutes
avant utilisation.

2) Si le capuchon de I'unidose est trop difficile a ouvrir, ne pas
essayer de forcer 'ouverture pour éviter tout contact
accidentel du liquide avec la peau ou les yeux. Utiliser une
autre unidose.

3) Appliquer immédiatement G-Premio BOND car ce produit
contient un solvant volatile.

4) G-Premio BOND est un matériau photopolymérisable.
Protéger le liquide de la lumiére aprés distribution.

5) Retirer tout excédent de produit sur les parties de la dent
ne nécessitant pas d'adhésif en utilisant une éponge ou
une boulette de coton car I'adhésif devient difficile a
enlever aprés photopolymérisation.

6) Si le produit appliqué est contaminé avant la
photopolymérisation par de I'eau, du sang ou de la salive,
laver et sécher la dent puis répéter leprocédé en
réappliquant le produit.

PHOTOPOLYMERISATION

Photopolymériser en utilisant un appareil & lumiére visible

Se référer au chap. |. PROCEDURE DE COLLAGE, 4.

PHOTOPOLYMERISATION.

MISE EN PLACE DES COMPOSITES ET COMPOMERS

PHOTOPOLYMERISABLES

Apres avoir photopolymérisé I'adhésif, suivre les instructions

du fabricant pour placer, adapter et photopolymériser la

résine composite de votre choix.

FINITION

Ajuster la restauration et procéder au polissage en utilisant

les techniques standards.

I TRAITEMENT DES HYPERSENSIBILITES DENTAIRES ET
SCELLEMENT IMMEDIAT DE LA DENTINE
1. APPLICATION du G-Premio BOND
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Se référer au chap. |. PROCEDURE DE COLLAGE,2.
TRAITEMENT DES SURFACES DE LA DENT et 3.
APPLICATION DU G-Premio BOND. Attendre 10 secondes
avant de sécher.

Note:

Pour le traitement des dents hypersensibles, la technique
d’auto-mordancage est recommandée.
PHOTOPOLYMERISATION

Se référer au chap. |. PROCEDURE DE COLLAGE, 4.
PHOTOPOLYMERISATION

RETRAIT DE LA COUCHE NON POLYMERISEE

Retirer la couche non polymérisée de G-Premio BOND avec
une boulette de coton humide

CONSERVATION
Conserver a température ambiante (1-25°C) (33.8-77.0°F).
En cas de non-utilisation prolongée, conserver au réfrigérateur

CONDITIONNEMENT

G-Premio BOND Kit Flacon: liquide 5 mL (x 1),
plateaux jetables (x 20), DISPOSABLE APPLICATOR II
(applicateurs jetable) (x 50)

G-Premio BOND Réassort Flacon: liquide 5 mL (x 1)

G-Premio BOND Pack de 3 flacons: liquides 5 mL (x 3)

G-Premio BOND, unidoses: liquide 0.1 mL (x 50), DISPOSABLE
APPLICATOR I (applicateurs jetable) (x 50)

PRECAUTIONS D’EMPLOI

1.
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Dans de rares cas ce produit peut entrainer des sensibilités. Si
tel est le cas, cesser d'utiliser ce produit et consulter un
médecin.

. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des

gants, masques et lunettes de sécurité doit étre porté.
Eviter I'inhalation ou I'ingestion du produit.

. G-Premio BOND est un liquide trés inflammable. Ne pas utiliser

prés d'une flamme vive.Tenir a I'écart des sources
d'inflammation. Ne pas stocker de grandes quantités dans une
méme zone.Tenir a |'écart des rayons directs du soleil

. G-Premio BOND est volatile. Utiliser dans une piéce ventilée.

Conseiller aux patients de respirer par le nez.

. Les unidoses G-Premio Bond sont a usage unique. Ne pas

reboucher ou réutiliser. Une fois ouverte, les unidoses ne
peuvent pas étre rebouchées correctement, le solvant volatile
peut évaporer.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement a I'eau
claire et consulter un médecin

. En cas de contact avec les muqueuses ou la peau, retirer

immédiatement le produit avec une éponge ou une boulette de
coton. Dés que le traitement de restauration est terminé, rincer
soigneusement a I'eau claire.

. Si la muqueuse ayant été en contact avec le matériau devient

blanche ou forme une cloque, conseiller au patient de ne pas
intervenir sur la partie atteinte jusqu'a ce que la marque
disparaisse, habituellement en 1 ou 2 semaines. Pour éviter

tout contact, il est recommandé d'appliquer du beurre de cacao
sur la zone non recouverte par la digue.
10. Si la table ou le sol sont éclaboussés, essuyer immédiatement
avec un chiffon sec.
Ne jamais mélanger avec un autre produit
Eliminer les déchets en conformité avec la législation en
vigueur

1.
12.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi
peuvent étre classés comme dangereux selon le GHS.
Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité
disponibles sur:

http://www.gceurope.com
ou pour '’Amérique

http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également étre obtenues auprés de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION:

Systémes de distribution multi-usage : pour éviter toute
contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite
une désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement aprés
utilisation, inspecter le dispositif et I'étiquette. Jeter le dispositif s'il
est endommagé.

NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour
prévenir I'asséchement et I'accumulation de contaminants.
Désinfecter avec un produit de contrdle de I'infection de niveau
intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Pour le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des

G

Leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso.

-Premio BOND

ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZZABILE

Per

utilizzo esclusivamente professionale.

INDICAZIONID’'USO
1. Adesione diretta di compositi fotopolimerizzabili e compomeri alla

S
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truttura del dente

. Adesione di compositi a duplice polimerizzazione per la

tratificazione del moncone alla struttura del dente, a condizione

che essi vengano fotopolimerizzati.

w

. Riparazione endo-orale di restauri in composito, a base di metallo

e di zirconia/allumina

IS

. Riparazione endo-orale di restauri in ceramica in combinazione

con un agente di accoppiamento silanico

oo

. Trattamento di denti ipersensibili
. Sigillo della preparazione (cavita o moncone) per restauri indiretti

CONTROINDICAZIONI

1. Incappucciamento diretto della polpa.

2. Evitare I'uso di questo prodotto nei pazienti con allergie note
al monomero metacrilato, polimero metacrilato, o acetone.

NON USARE

1. In combinazione con resine composite a indurimento chimico.

2. In combinazione con materiali contenenti eugenolo in quanto
I'eugenolo puo impedire il corretto indurimento o la corretta
adesione di G-Premio BOND.

3. In combinazione con desensibilizzanti poiché questi possono
impedire il corretto indurimento o la corretta adesione di
G-Premio BOND.

COMPOSIZIONE
Acetone, acqua, dimetacrilato, 4-MET, iniziatore, MDP,
biossido di silicio, MDTP, stabilizzatore

IST

RUZIONI PER L'USO

1. PROCEDURA DI BONDING
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. PREPARAZIONE DELLA CAVITA’
Preparare il dente seguendo le tecniche standard.
Accertarsi di aver eliminato completamente il materiale
provvisorio da tutta la superficie. Utilizzare la diga di gomma
come protezione. Sciacquare e asciugare la superficie del
dente preparato usando una siringa ad aria con getto leggero.
Nota:
Usare idrossido di calcio in caso di incappucciamento della
polpa.

. TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI DENTALI
Scegliere una delle 3 tecniche descritte di seguito:
a) Tecnica con automordenzatura

Applicare G-Premio BOND sullo smalto e sulla dentina

fresati senza eseguire una fase separata di mordenzatura.

Nota:

Lo smalto non fresato deve sempre essere trattato con un

gel contenente 35-40% di acido fosforico per 10 secondi,

quindi sciacquato per 5 secondi e asciugato delicatamente.
b) Mordenzatura selettiva dello smalto

Prima di applicare G-Premio BOND su smalto e dentina,

mordenzare solamente lo smalto con acido fosforico al

35-40% per 10-15 secondi, sciacquare per 5 secondi e

asciugare delicatamente.

c) Tecnica con mordenzatura totale

Prima di applicare G-Premio BOND su smalto e dentina,

mordenzare lo smalto e la dentina con acido fosforico al

35-40% per 10-15 secondi, sciacquare per 5 secondi e

asciugare delicatamente.

. APPLICAZIONE DI G-Premio BOND
a) Tipologia di flacone: prima di erogare, agitare bene il
flacone di G-Premio BOND. Per aprire il tappo a scatto,
premere contemporaneamente i pulsanti di rilascio sul collo
del flacone, come mostrato nella Figura 1. Distribuire alcune

gocce su un piatto di erogazione pulito. Richiudere subito il

coperchio.

Nota:

1) Se il tappo si stacca dal flacone, & possibile riattaccarlo
riposizionandolo sui perni a cerniera, come mostrato nella
Figura 2.

2) Eliminare I'eventuale liquido in eccesso dall'ugello prima
di chiudere il tappo.

PREMERE

Fig. 2

Tipologia monodose: prima di aprire la capsula monodose,
assicurarsi che la parte superiore della capsula sia rivolta
verso l'alto. Svitare il tappo in senso antiorario. Utilizzando
I'applicatore monouso in dotazione, miscelare con cura il
liquido per 5 secondi, assicurandosi di agitare il materiale
sul fondo e sui lati della capsula.

Nota:

Se il tappo dell'unita monodose risulta difficile da aprire,
utilizzare un'altra unita monodose. Non cercare di aprire la
capsula dell'unitd monodose sforzandola poiché questo
potrebbe causare la fuoriuscita del liquido interno e il
contatto accidentale con pelle e occhi.

b) Applicare IMMEDIATAMENTE il prodotto sulle superfici
di smalto e dentina preparate usando I'applicatore monouso.

c) Lasciare in posa per 10 secondi dopo aver terminato
I'applicazione. G-Premio BOND ¢ in grado di garantire
un’adesione sufficientemente forte anche se viene asciugato
immediatamente dopo essere stato applicato, senza
attendere.

d) Asciugare accuratamente per 5 secondi utilizzando aria
priva di olio alla MASSIMA pressione, in presenza di
aspirazione a vuoto per evitare eventuali spruzzi di adesivo.
Il risultato finale dovrebbe essere una sottile pellicola
adesiva con una superficie lucida che non si muove
visibilmente sotto getto d’aria in pressione.

Note:

1) Quando G-Premio BOND viene tolto dal frigorifero dopo un
lungo periodo di conservazione, lasciare il prodotto a
temperatura ambiente per diversi minuti prima di utilizzarlo.

2) Applicare G-Premio BOND immediatamente in quanto il
materiale contiene un solvente volatile.

3) G-Premio BOND & un materiale fotopolimerizzabile.
Proteggere il liquido dalla luce solare dopo averlo estratto
dalla confezione.

4) Utilizzando una spugna o del cotone, eliminare il materiale in
eccesso rimasto sul dente (eccetto le superfici di adesione)
in quanto una volta fotopolimerizzato sara difficile eliminare
il materiale residuo.

5) Nel caso in cui il materiale applicato dovesse essere
contaminato con acqua, sangue o saliva prima della
fotopolimerizzazione, lavare e asciugare il dente e ripetere
la procedura riapplicando il materiale.

FOTOPOLIMERIZZAZIONE

Fotopolimerizzare utilizzando una lampada a luce visibile.

Tempo di irraggiamento

Distanza dalla | Distanza dalla

punta della punta della

guida luminosa |guida luminosa

<10 mm >10 mm
Alogena / LED (700-1200 mW/cm?) | 10 secondi 20 secondi
LED ad alta potenza 5 secondi 10 secondi
(oltre 1200 mW/cm?)

Note:

1) Per ottenere un’adesione resistente ed efficace,
eseguire completamente il processo di
fotopolimerizzazione. Un'intensita di luce inferiore a
quella indicata potrebbe rendere insufficiente
I'adesione.

2) Durante la fotopolimerizzazione del materiale, utilizzare
uno schermo o degli occhiali protettivi.

5A. APPLICAZIONE DEI COMPOSITI

FOTOPOLIMERIZZABILI E DEI COMPOMERI

Dopo aver fotopolimerizzato I'adesivo, seguire le istruzioni
per I'uso fornite dal produttore per applicare, modellare e
fotopolimerizzare la resina composita prescelta.

5B. APPLICAZIONE DEI COMPOSITI A DUPLICE

INDURIMENTO

Dopo aver fotopolimerizzato I'adesivo, fotopolimerizzare
separatamente il materiale composito a duplice
indurimento. Se si lascia semplicemente autoindurire il
materiale, |la forza di adesione ottenuta sara insufficiente.

6. FINITURA

Adattare il restauro, rifinire e lucidare utilizzando le tecniche
consuete.

I. RIPARAZIONI

1

. PREPARAZIONE DEL RESTAURO
Irruvidire le superfici di adesione utilizzando una punta
diamantata. Usare la diga di gomma per proteggere
adeguatamente 'area. Sciacquare e asciugare le superfici
preparate utilizzando una siringa a getto d’aria. Se la superficie
del restauro contiene ceramica vetrosa o ceramiche ibride
trattare queste superfici usando un agente legante silanico
come CERAMIC PRIMER I prima di applicare G-Premio
BOND.
Nota.
NON applicare CERAMIC PRIMER T sulle superfici in metallo
e/o sulle superfici dentali.

2. TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI DENTALI

Scegliere una delle 3 tecniche descritte di seguito:

a) Tecnica con automordenzatura
Applicare G-Premio BOND sullo smalto e sulla dentina
fresati senza eseguire una fase separata di mordenzatura.
Nota:
Lo smalto non fresato deve sempre essere trattato con
un gel contenente 35-40% di acido fosforico per 10 secondi,
quindi sciacquato per 5 secondi e asciugato delicatamente.

b) Mordenzatura selettiva dello smalto
Prima di applicare G-Premio BOND su smalto e dentina,
mordenzare solamente lo smalto con acido fosforico al
35-40% per 10-15 secondi, sciacquare per 5 secondi e
asciugare delicatamente.

c) Tecnica con mordenzatura totale
Prima di applicare G-Premio BOND su smalto e dentina,
mordenzare lo smalto e la dentina con acido fosforico al
35-40% per 10-15 secondi, sciacquare per 5 secondi e
asciugare delicatamente.

3. APPLICAZIONE DI G-Premio BOND

4

5

6

a) Versione flacone: Prima di erogare il prodotto, agitare bene
il flacone di G-Premio BOND. Erogare qualche goccia su un
blocchetto pulito. Richiudere immediatamente il flacone
dopo l'uso.

Versione monodose: Svitare il cappuccio del contenitore
monodose ruotandolo in senso antiorario. Accertarsi di aver
individuato la parte superiore e la parte inferiore della
capsula monodose prima di aprirla.

Usando l'applicatore monouso in dotazione, miscelare
accuratamente il liquido per 5 secondi, assicurandosi di
unire il liquido della parte superiore e inferiore
delcontenitore.

b) Applicare IMMEDIATAMENTE il prodotto sulle superfici
di smalto e dentina preparate usando 'applicatore monouso.

c) Lasciare in posa per 10 secondi dopo aver terminato
I'applicazione. G-Premio BOND ¢ in grado di garantire
un’adesione sufficientemente resistente anche se viene
asciugato immediatamente dopo essere stato applicato,
senza attendere.

d) Asciugare accuratamente per 5 secondi utilizzando aria
priva di olio alla MASSIMA pressione, in presenza di
aspirazione a vuoto per evitare eventuali spruzzi di adesivo.
Il risultato finale dovrebbe essere una sottile pellicola
adesiva con una superficie lucida che non si muove
visibilmente sotto getto d’aria in pressione.

Note:

1) Quando G-Premio BOND viene tolto dal frigorifero dopo un
lungo periodo di conservazione, lasciare il prodotto a
temperatura ambiente per diversi minuti prima di utilizzarlo.

2) Se risulta faticoso svitare il cappuccio della confezione
monodose, non tentare di forzarne I'apertura per evitare che
il liquido venga accidentalmente a contatto con la pelle e gli
occhi. Usare un‘altra confezione monodose.

3) Applicare G-Premio BOND immediatamente in quanto il
materiale contiene un solvente volatile.

4) G-Premio BOND & un materiale fotopolimerizzabile.
Proteggere il liquido dalla luce solare dopo averlo estratto
dalla confezione.

5) Utilizzando una spugna o del cotone, eliminare il materiale in
eccesso rimasto sul dente (eccetto le superfici di adesione)
in quanto una volta fotopolimerizzato sara difficile eliminare
il materiale residuo.

6) Nel caso in cui il materiale applicato dovesse essere
contaminato con acqua, sangue o saliva prima della
fotopolimerizzazione, lavare e asciugare il dente e ripetere
la procedura riapplicando il materiale.

. FOTOPOLIMERIZZAZIONE

Fotopolimerizzare utilizzando una lampada a luce visibile.

Consultare i paragrafi . PROCEDURA DI BONDING, 4.

FOTOPOLIMERIZZAZIONE.

. APPLICAZIONE DEI COMPOSITI

FOTOPOLIMERIZZABILI E DEI COMPOMERI

Dopo aver fotopolimerizzato I'adesivo, seguire le istruzioni per

I'uso fornite dal produttore per applicare, modellare e

fotopolimerizzare la resina composita prescelta.

. FINITURA

Adattare il restauro, rifinire e lucidare utilizzando le tecniche

consuete.

IL TRATTAMENTO DELLIPERSENSIBILITA DENTALE E
SIGILLATURA IMMEDIATA DELLA DENTINA

1
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. APPLICAZIONE DI G-Premio BOND
Consultare i paragrafi . PROCEDURA DI BONDING, 2.
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI DENTALI, 3.
APPLICAZIONE DI G-Premio BOND. Attendere 10 secondi
prima di asciugare.
Nota:
per il trattamento dell'ipersensibilita dentale & raccomandata la
tecnica self-etch.

. FOTOPOLIMERIZZAZIONE
Consultare i paragrafi . PROCEDURA DI BONDING, 4.
FOTOPOLIMERIZZAZIONE

. RIMOZIONE DELLO STRATO NON POLIMERIZZATO
Eliminare lo strato non polimerizzato di G-Premio BOND
usando del cotone umido.

CONSERVAZIONE
Conservare a temperature ambiente (1-25°C) (33,8-77,0°F).
Se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato,

con

servare il prodotto in frigorifero.

CONFEZIONI
Kit con flacone di G-Premio BOND:

1

flacone di liquido da 5 mL, 20 blocchetti monouso,

50 DISPOSABLE APPLICATOR Il (applicatori monouso)
Ricambio flacone di G-Premio BOND: 1 flacone di liquido da 5mL

C

onfezione da 3 flaconi di G-Premio BOND: 3 flaconi di liquido da 5 mL

Monodose di G-Premio BOND: 50 Monodosi di liquido da 0,1 mL,
50 DISPOSABLE APPLICATOR II (applicatori monouso)

AVVERTENZE

1.
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11.
12.

In rari casi il prodotto pud provocare sensibilizzazione in alcuni
pazienti. Qualora si verificassero simili reazioni, interrompere
I'uso del prodotto e consultare un medico.

. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali

guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.
Evitare di inalare o ingerire il prodotto.

. G-Premio BOND contiene liquido e vapore altamente

infiammabili. Non usare in prossimita di famme libere. Tenere
lontano da fonti di accensione. Non conservare grosse quantita
di prodotto in un’unica area. Tenere lontano dalla luce solare
diretta.

. G-Premio BOND & volatile. Utilizzare in luogo ben ventilato.

Chiedere ai pazienti di respirare dal naso.

. G-Premio Bond unit dose & monouso. Non tentare di richiudere

o diriusare. Unit Dose non puo essere adeguatamente richiuso
una volta aperto e il solvente volatile pio evaporare.

Nel caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente
con acqua e consultare un medico.

. Nel caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, rimuovere

immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone. Una
volta terminato il trattamento conservativo, sciacquare
abbondantemente con acqua.

Se il tessuto venuto a contatto con il prodotto diventa bianco o
forma bolle, avvisare il paziente di non intervenire sulla parte
affetta fino a che il segno, normalmente in 1-2 settimane, non
scompare da solo. Per evitare contatti si consiglia di cospargere
con burro di cacao le aree non protette dalla diga di gomma.
Se il prodotto viene versato sul tavolo o sul pavimento, pulirlo
immediatamente con uno straccio asciutto.

Evitare di miscelare il prodotto con altri prodotti.

Il contenitore e/o il contenuto dovranno essere smaltiti in
conformita alle disposizioni locali.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d’uso possono
essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante
riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:

hi

ttp://www.gceurope.com

o per le Americhe

hi

ttp://www.gcamerica.com

Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE:

SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione
crociata fra i pazienti, questo dispositivo richiede una disinfezione di
medio livello. Immediatamente dopo I'uso ispezionare se il
dispositivo e I'etichetta sono deteriorati. Gettare il dispositivo se

dan

neggiato.

NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire

Antes de usar, lea detenidamente
las instrucciones de uso.

G-Premio BOND

ADHESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZABLE

Para uso exclusivo de un profesional de la odontologia en las
indicaciones de uso.

INDICACIONES PARA USO

1. Adhesivo directo de composites y compémeros
fotopolimerizables a la estructura del diente.

2. Adhesivo de reconstructores de mufiones de composite duales

a la estructura del diente, siempre y cuando estos materiales se

fotopolimericen.

Reparacion intraoral composite, y restauraciones a base metal,

zirconia y alimina.

Reparacion intraoral de restauraciones de ceramica en

combinacién con un silano.

Tratamiento de dientes hipersensibles

Sellado de preparaciones del diente (cavidad o aditamento) para

restauraciones indirectas

o0 K~ ©

CONTRAINDICACIONES

1. Recubrimiento directo a la pulpa.

2. Evitar el uso de este producto en pacientes con alergias
conocida a mondémero o polimero de metacrilato y/o acetona.

NO USAR

1. En combinacién con composites autopolimerizables

2. En combinacién con materiales que contienen eugenol, éste
podria hacer cambiar las propiedades de fraguado y adhesion
de G-Premio BOND.

3. En combinacion con desensibilizantes, podrian hacer cambiar
las propiedades de fraguado y adhesion de G-Premio BOND.

COMPOSICION
Acetona, agua, dimetacrilato, 4-MET, iniciador, MDP,
didxido de silicio, MDTP, estabilizador

INSTRUCCIONES DE USO
1. PROCEDIMIENTO DE ADHESION
1. PREPARACION DE LA RESTAURACION

Prepare el diente de la forma habitual. Asegurese de que el

material ttemporal sea eliminado por completo de la

superficie. Utilice un dique de goma para proteger. Enjuague

y seque las superficies de los dientes preparados soplando

suavemente con la jeringa de aire

Nota:

Para recubrimiento pulpar, use Hidréxido de Calcio.

. TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DEL DIENTE

Elija entre las 3 siguientes opciones de técnica:

a) Técnica de autograbado - aplicar G- Premio Bond al
esmalte y dentina, sin un paso separado de grabado.

b) Grabado selectivo del esmalte - antes de aplicar G- Premio
Bond al esmalte y la dentina, grabar solo el esmalte con gel
de &cido fosférico al 35-40% durante 10-15 segundos,
enjuague durante 5 segundos y secar cuidadadosamente.

c) Técnica de grabado total
Antes de aplicar G- Premio Bond al esmalte y a la dentina,
grabar el esmalte y dentina con gel de acido fosférico al
35-40% durante 10-15 segundos, enjuague durante 5
segundos y secar con cuidado

. APLICACION de G-Premio BOND

a) Tipo Bote: antes de dispensar, agite bien la botella de
G-Premio BOND. Para abrir la tapa abatible, pellizque
ambos botones de liberacion de la tapa en el cuello de la
botella al mismo tiempo, como se ilustra en la Figura 1.
Coloque unas gotas en una bandeja dispensadora limpia.
Cierre la tapa de inmediato.

Nota:

1) Si la tapa se separa de la botella, puede volver a
colocarse volviendo a colocar la tapa en las clavijas de
la bisagra, como se muestra en la Figura 2.

2) Limpie cualquier exceso de liquido de la boquilla antes
de cerrar la tapa.
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EMPUJAR

Fig. 1

Fig. 2

Tipo Dosis Unitaria: antes de abrir la capsula de la
monodosis, asegurese de que la parte superior de la
capsula esté hacia arriba. Desenrosque la tapa en sentido
contrario a las agujas del reloj. Usando el aplicador
desechable que se proporciona, mezcle bien el liquido
durante 5 segundos, asegurandose de agitar el material del
fondo y los lados de la capsula.

Nota:

Si la tapa de la monodosis estd demasiada dura para abrir,
use otra dosis unitaria. No intente abrir la capsula de la
monodosis con demasiada fuerza ya que esto puede
provocar que el liquido que esta dentro se derrame y cause
un contacto accidental con la piel y los ojos.

b) Aplique INMEDIATAMENTE en el esmalte y las superficies
de dentina preparadas utilizando el aplicador desechable.

c) No tocar durante 10 segundos, después de haber
finalizado la aplicacién. G-Premio BOND puede
proporcionar una fuerza de unién suficiente, incluso
cuando se seca inmediatamente después de la aplicacion.

d) A continuacioén, seque perfectamente durante 5 segundos
con aire libre de aceite bajo presion MAXIMA de aire.
Utilice un aspirador para prevenir las salpicaduras del
adhesivo. El resultado final deberia ser una fina capa con
una superficie brillante y ademas visiblemente no movible
bajo presién de aire.

Notas:

1) Cuando ha estado almacenado en el frigorifico durante
largo tiempo, dejar G-Premio BOND a temperatura
ambiente durante varios minutos antes de usar.

2) Aplique G-Premio BOND inmediatamente, pues el
material contiene un disolvente volatil.

3) G-Premio BOND es un material fotopolimerizable. Proteja
el liquido de la luz después de dispensar.

4) Elimine el exceso de material que quede en el diente
utilizando una esponja o bolita de algodén, puesto
que retirar los residuos despues de la fotopolimerizacion
resultara dificil.

5) En caso de contaminacion del material con agua,
sangre o saliva antes de la fotopolimerizacién, lave y
seque el diente y repita el procedimiento llevando a
cabo de nuevo la aplicaciéon del material.

FOTOPOLIMERIZACION

Fotopolimerizar usando una unidad de Fotopolimerizacion.

>

Tiempo de irradiacion

Distancia de | Distancia de
la punta de la | la punta de la
guia de luz guia de luz
<10 mm >10 mm

Halogena / LED (700-1200 mW/cm?) | 10's 20s

LED alta potencia 5s 10s

(mas 1200 mW/cm?)

Nota:

1) Fotopolimerice completamente para una adhesion
efectiva y resistente.

2) Protéjase los ojos durante la polimerizacion con una
pantalla o lentes protectores.

5A. APLICACION DE COMPOSITES / COMPOMEROS
FOTOPOLIMERIZABLES
Tras haber fotopolimerizado el adhesivo, siga las
instrucciones del fabricante respecto a la colocacion,
modelado y fotopolimerizacién del composite elegido.

. APLICACION DE COMPOSITES DE
POLIMERIZACION DUAL
Tras haber fotopolimerizado el adhesivo asegurese de
fotopolimerizar el composite de polimerizacion dual por
separado.
Solo en el modo auto dard como consecuencia una fuerza
de unidn insuficiente.

6. ACABADO

Ajuste y pula la restauracion usando las técnicas estandar.
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I. REPARACIONES i
1. PREPARACION DE LA RESTAURACION

Haga rugosas las superficies a adherir con una fresa de

diamante. Utilice dique de goma como proteccion.

Enjuage y seque las superficies preparadas con una jeringa

de aire. Si la superficie de la restauracion contiene ceramica

o ceramica hibrida hay que tratar la superficie utilizando un

silano como CERAMIC PRIMER I previo a la aplicaciéon de

G-Premio BOND.

Nota:

NO aplicar CERAMIC PRIMER I sobre metal y/o |a superficie

del diente.

. TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL DIENTE

Seleccione una de las 3 técnicas siguientes:

a) Técnica de autograbado
Aplicar G-Premio BOND sobre el esmalte y dentina
preparados sin un grabado por separado.

Nota:

Esmalte no tratado siempre debe grabarse con acido
fosférico al 35-40% durante 10 segundos, enjuague
durante 5 segundos y seque suavemente.

b) Grabado selectivo del esmalte
Antes de aplicar G-Premio BOND al esmalte y dentina,
grabe Unicamente el esmalte con acido fosforico al 35-40%
durante 10-15 segundos, enjuague durante 5 segundos y
seque suavemente.

c) Técnica de grabado total
Antes de aplicar G-Premio BOND al esmalte y dentina,
grabe esmalte y dentina con &cido fosférico al 35-40%
durante 10-15 segundos, enjuague durante 5 segundos y
seque suavemente.

. APLICACION DE G-Premio BOND

a) Botella: Antes de dispensar agite la botella de G-Premio
BOND enérgicamente. Dispense unas cuantas gotas en un
recipient limpio.Tape la botella inmediatamente después de
Su uso.

Monodosis: Desenrosque la tapa de la monodosis en el
sentido contrario de las manecillas del reloj.

Asegurese de identificar la parte superior e inferior de la
monodosis antes de abrirla. Utilizando el aplicador
desechable incluido, mezclar el liquido vigorosamente
durante 5 segundos asegurandose que este se mezcla
desde el principio hasta el fondo del recipiente.

b) INMEDIATAMENTE aplicar a todas las superficies
reparadas utilizando el aplicador desechable.

c) No tocar durante 10 segundos después de finalizar la
aplicacién. G-Premio BOND puede proporcionar una
fuerza de union suficiente, incluso cuando se seca
inmediatamente después de la aplicacion.

d) Seque fuertemente durante 5 segundos con aire libre de
aceite y con MAXIMA presién de aire. Use Dry thoroughly
for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air
pressure. Use un aspirador para prevenir salpicaduras del
adhesivo. El resultado final deberia ser una fina capa con
una superficie brillante y ademas visiblemente inamovible
bajo presion de aire

Notas:

1) Cuando saque el G-Premio BOND del frigorifico después
de un largo periodo, déjelo a temperatura ambiente durante
varios minutos antes de utilizarlo.

2) Si la tapa de la unidosis esta demasiado apretada para
abrir, no intente abrirlo con fuerza para evitar el contacto
accidental del liquido con el piel y los ojos.

Utilice otra monodosis.

3) Aplique G-Premio BOND inmediatamente, pues el material
contiene un disolvente volatil.

4) G-Premio BOND es un material fotopolimerizable. Proteja
el liquido de la luz después de dispensar.

5) Elimine el exceso de material que quede en el diente
utilizando una esponja o bolita de algodén, puesto que
retirar los residuosdespués de la fotopolimerizacion resulta
dificil.

6) En caso de contaminacién del material con agua, sangre o
saliva antes de la fotopolimerizacion, lave y seque el diente
y repita el procedimiento llevando a cabo de nuevo la
aplicacion del material.

. FOTOPOLIMERIZACION

Fotopolimerizar usando una unidad de Fotopolimerizacion.

Refierase a I. PROCEDIMIENTO DE ADHESION 4.

FOTOPOLIMERIZACION.

. APLICACION DE COMPOSITES / COMPOMEROS

FOTOPOLIMERIZABLES

Después de haber fotopolimerizado el adhesivo, siga las

instrucciones del fabricante respecto a la colocacion,

modelado y fotopolimerizacion del composite elegido.
. ACABADO
Ajuste y pula la restauracion usando las técnicas estandar.
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I TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTAL Y
SELLADO INMEDIATO DE LA DENTINA
1. APLICACION DE G-Premio BOND
Refierase a |. PROCEDIMIENTO DE ADHESION 2.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DEL DIENTE, 3.
APLICTION DE G-Premio BOND. Esperar 10 segundos
antes de secar.
Nota:
Para el tratamiento de la hipersensibilidad dental, se
recomienda la técnica de auto-grabado.

. FOTOPOLIMERIZACION )
Refierase a |. PROCEDIMIENTO DE ADHESION 4.
FOTOPOLIMERIZACION

. ELIMINE LA CAPA NO POLIMERIZADA
Elimine la capa no polimerizada de G-Premio BOND
utilizando una bolita de algodén humedecida.

IN]
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ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente (1-25°C) (33,8-77,0°F).
Si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado,
almacenar en el frigorifico.

PRESENTACION

1. G-Premio BOND Bottle Kit: 5 mL liquido (1), bandejas de
dispensado (20), DISPOSABLE APPLICATOR I (aplicador
desechable) (50)

2. G-Premio BOND Bottle Refill: 5 mL liquido (1)

3. G-Premio BOND 3-bottle Pack: 5 mL liquido (3)
G-Premio BOND unidosis: 0.1 mL liquido (50), DISPOSABLE
APPLICATOR I (aplicador desechable) (50)

PRECAUCIONES
1. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en
algunas personas. Si se experimenta alguna reaccion,
suspenda el uso del producto y dirijase al médico.

. Siempre debe utilizarse un equipo de proteccion personal

(PPE) como guantes, mascarillas y una proteccién adecuada

de los ojos.

Evite la inhalacion o ingestion del material.

. G-Premio BOND contiene liquidos y vapores altamente
inflamables. No utilizar cerca de llamas. Mantener alejado de
fuentes de ignicién. No almacene grandes cantidades en una
sola area. Mantener alejado de la luz solar directa.

. G-Premio BOND es volatil. Utilizar en un lugar bien ventilado.
Asesorar a los pacientes a respirar por la nariz.

. G-Premio BOND unidosis son desechables. No vuelva a tapar
o volver a usar, ya que esto puede causar
disminucion de la resistencia de la unién y contaminacion

7. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con

agua y busque atencién médica.

En caso de contacto con los tejidos orales o la piel, elimine

inmediatamente con una esponja o bolita de algodén.

Acabado el tratamiento restaurador, enjuague

perfectamente con agua.

. Si el tejido contactado con el material se vuelve blanco o forma
una ampolla, pida al paciente que no toque la zona
afectada hasta que las marcas desaparezcan, normalmente en
102 semanas. Para evitar el contacto es recomendable
utilizar COCOA BUTTER en el area donde el dique de goma no
alcanza a cubrir.

10. Si cayera en la mesa o el suelo, limpie inmediatamente con

un pafio seco.

No mezcle con otros productos.

Desechar el contenido / contenedor de acuerdo con las

regulaciones locales.
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Algunos de los productos mencionados en las presentes
instrucciones pueden clasificarse como peligrosos segun GHS.
Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad
disponibles en:

http://www.gceurope.com
o para América

http://www.gcamerica.com
También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

SISTEMA DE UTILIZACION MULTI-USQOS: para evitar la
contaminacioén cruzada entre pacientes, este dispositivo requiere
la desinfeccion de nivel medio. Inmediatamente después de su uso
inspeccione el dispositivo compruebe si la etiqueta esta dafada.
Deseche el dispositivo si esta dafiado.

NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el
secado y la acumulacién de contaminantes. Desinfectar con un
producto de control de la infeccién de la salud de calidad
registrada de nivel medio segun las directrices regionales /
nacionales.

Para el Resumen de Seguridad y Rendimiento Clinico (SSCP),
consulte la base de datos EUDAMED

Lees voor gebruik zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing.

G-Premio BOND

EEN COMPONENT LICHTHARDEND ADHESIEF

Enkel geschikt voor gebruik door een tandheelkundige voor de
vermelde toepassingen.

GEBRUIKSINDICATIES
1. Direct hechten van lichthardend composiet en compomeren aan
tandstructuren.

N

. Het hechten van duaal hardende composiet stompopbouw

materialen aan tandstructuren zolang deze materialen
lichthardend zijn.

w

Intra-oraal repareren van restauraties op basis van composiet,

metaal en zirkonium/alumina.

&

Intra-oraal repareren van keramische restauraties in combinatie

met een silaan bindmiddel.

oo

Behandelen van overgevoelige tanden.
. Het sealen van tandpreparaties (caviteit of abutment) voor

indirecte restauraties.

CONTRA-INDICATIES

1. Directe pulpaoverkapping.

2. Vermijd het gebruik van dit product bij patiénten waarvan bekend
is dat ze allergisch zijn voor monomeer, methacrylaat polymeer
of aceton.

NIET TE GEBRUIKEN
1. In combinatie met chemisch uvithardende composieten.
2. In combinatie met eugenol houdende producten. Eugenol kan

zowel de uitharding als de hechting van G-Premio BOND
blokkeren.

3. In combinatie met desensibiliseermiddelen daar deze producten
de hechting en uitharding van G-Premio BOND kunnen verstoren.

SAMENSTELLING
Aceton, water, dimethacrylaat, 4-MET, initiator, MDP,
siliciumdioxide, MDTP, stabilisator

GEBRUIKSAANWIJZING

1. HECHTPROCEDURE
1. CAVITEITSPREPARATIE

Prepareer het element volgens de standaard technieken.

Verzeker u ervan dat tijdelijk materiaal grondig wordt

verwijderd van het oppervlak. Gebruik cofferdam om te

isoleren. Spoel en droog het element door voorzichtig te
blazen met de luchtspuit.

Opmerking:

Gebruik calciumhydroxide voor pulpa-overkapping.

BEHANDELEN VAN HET TANDOPPERVLAK

Kies uit de onderstaande 3 verwerkingstechnieken.

a) De zelfets techniek
Breng G-Premio BOND aan op het geprepareerde glazuur
en dentine zonder van te voren te etsen.

Opmerking:

Niet geprepareerd glazuur altijd etsen met 35-40%
fosforzuur in gelvorm gedurende 10 seconden, daarna
spoelen met water en voorzichtig droog blazen gedurende
5 seconden.

b) Selectief etsen van glazuur — alvorens G-Premio BOND
op het glazuur en dentine aan te brengen, ets het ets alleen
het glazuur met 35-40% fosforzuur in gelvorm gedurende
10-15 seconden, daarna 5 seconden spoelen met water en
voorzichtig droogblazen.

c) De totale-etstechniek
Alvorens G-Premio BOND aan te brengen op glazuur
en dentine, ets het glazuur en de dentine met 35-40%
fosforzuur in gelvorm gedurende 10-15 seconden, daarna
5 seconden spoelen met water en voorzichtig droogblazen.

. AANBRENGEN VAN G-Premio BOND

a) Flacontype: schud de flacon G-Premio BOND goed

voordat u het middel doseert. Om de dop te openen, knijpt u

tegelijk op beide knopjes op de flaconhals, zoals in

afbeelding 1. Doseer enkele druppels in een schoon
doseerschaaltje. Sluit de dop onmiddellijk.

Opmerking:

1) Als de dop is losgekomen van de flacon, kan deze
opnieuw worden bevestigd door de dop weer op de
scharnierpennen te plaatsen, zoals in afbeelding 2.

2) Veeg overtollige vloeistof van het mondstuk voordat u de
dop weer sluit.

N
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Afb. 2

Unit Dose-type: zorg ervoor dat de bovenkant van de
capsule naar boven is gericht voordat u de Unit
Dose-capsule opent. Draai de dop linksom los. Gebruik de
meegeleverde wegwerpapplicator om de vloeistof
gedurende vijf seconden goed te mengen en zorg daarbij
dat u het materiaal onder in en langs de zijkanten van de
capsule goed vermengt.

Opmerking:

Krijgt u de dop niet open omdat deze te stevig vastzit,
gebruik dan een andere Unit Dose. Probeer de Unit
Dose-capsule niet te openen met overdreven kracht, want
hierdoor kunt u vloeistof morsen en onbedoeld contact met
huid en ogen veroorzaken.

b) ONMIDDELLIJK aanbrengen op de behandelde
glazuur-en dentine-oppervlakken met behulp van de
wegwerpapplicator.

c) Laat na het appliceren het adhesief 10 seconden onberoerd.
G-Premio BOND kan voldoende hechtsterkte geven zelfs
wanneer het direct na het aanbrengen wordt droog geblazen
zonder wachttijd.

d) Grondig drogen gedurende 5 seconden met olievrije lucht
met MAXIMALE luchtdruk. Gebruik afzuiging om spetters
van het adhesief op te vangen. Het eindresultaat moet een
dunne adhesieffilm met een glimmend oppervlak zijn dat
niet meer beweegt door de lucht uit de meerfunctiespuit.

Opmerking:

1) Wanneer G-Premio BOND uit de koelkast wordt gehaald na
een lange bewaartijd, laat het dan gedurende een aantal
minuten op kamertemperatuur komen alvorens het te
gebruiken.

2) G-Premio BOND onmiddellijk aanbrengen daar het
materiaal vluchtige oplosmiddelen bevat.

3) G-Premio BOND is een lichthardend materiaal.

Bescherm de vloeistof tegen licht na doseren.

4) Verwijder overtollig materiaal dat op de tand achterblijft (dit
in tegenstelling tot de oppervlakken waaraan moet worden
gehecht) met behulp van een sponsje of katoenbolletje, daar
het overtollig materiaal lastig te verwijderen is na
lichtharding.

5) Indien het aangebrachte materiaal wordt verontreinigd met
water, bloed of speeksel, verwijder dit dan voor uitharding
en herhaal de procedure en breng nieuw materiaal aan.

LICHT UITHARDING

Hard uit door middel van een composietlamp

>

Belichtingstijd

Afstand tot de | Afstand tot de
tip van de tip van de
lichtgeleider | lichtgeleider
<10 mm >10 mm

Halogeen / LED (700-1200 mW/cm?)

Krachtige LED

(meer dan 1200 mW/cm?)

Opmerking:

1) Belicht volledig voor een effectieve hechtsterkte. Een
lage lichtintensiteit kan tot een inefficiénte hechting leiden.

2) Gebruik een veiligheidsschild of een vergelijkbare
bescherming om de ogen te beschermen gedurende
licht uitharding.

HET AANBRENGEN VAN LICHTHARDEND COMPOSIET
EN COMPOMEER
Volg na het licht uitharden van het adhesief de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor het plaatsen,
afwerken en licht uitharden van het composietmateriaal
van keuze.
HET AANBRENGEN VAN DUAAL HARDENDE
COMPOSIETEN
Na het uitharden van het adhesief vergewis u ervan dat u
het duaal hardende composiet separaat belicht. De
hechtsterkte zal onvoldoende zijn bij alleen zelf uitharding.
6. AFWERKEN
De restauratie wordt aangepast, afgewerkt en gepolijst met
behulp van standaardtechnieken.

10 seconden | 20 seconden

5 seconden 10 seconden

5A.

5B.

I. REPARATIES
1. PREPAREREN VAN DE RESTAURATIE

Ruw de hechtoppervlakken op met een diamantsteen.

Gebruik cofferdam voor isolatie. Spoel en droog het

geprepareerde oppervlakken d.m.v. een meerfunctiespuit. Als

het restauratie-oppervlak glaskeramiek of een hybride
keramiek bevat behandel dat oppervlak dan met een
silaanbindmiddel zoals GERAMIC PRIMER I alvorens

G-Premio BOND aan te brengen.

Opmerking:

Breng GEEN GERAMIC PRIMER I aan op metalen

en/of tandbeen.

2. BEHANDELING VAN TANDOPPERVLAKKEN

Kies uit de onderstaande 3 verwerkingstechnieken.

a) De zelfets techniek
Breng G-Premio BOND aan op de met een boor bewerkt
glazuur en dentine zonder van te voren te etsen.
Opmerking:

Niet met een boor bewerkt glazuur altijd etsen met 35-40%
fosforzuur in gelvorm gedurende 10 seconden, daarna
spoelen met water en voorzichtig droog blazen gedurende 5
seconden.

b) Selectief etsen van glazuur — alvorens G-Premio BOND
op het glazuur en dentine aan te brengen, ets alleen het
glazuur met 35-40% fosforzuur in gelvorm gedurende 10-15
seconden, daarna 5 seconden spoelen met water en
voorzichtig droogblazen.

c) De total-etstechniek
Alvorens G-Premio BOND aan te brengen op glazuur en
dentine, ets het glazuur en de dentine met 35-40%
fosforzuur in gelvorm gedurende 10-15 seconden, daarna 5
seconden spoelen met water en voorzichtig droogblazen.

3. AANBRENGEN VAN G-Premio BOND

a) In flacon uitvoering: Schud voor het doseren de flacon
met G-Premio BOND grondig. Doseer een paar druppels in
een proper dappenglaasje. Sluit de flacon onmiddellijk na
gebruik.

Unit dose type: Schroef de dop van de unit dose tegen de
klok in open. Controleer van te voren wat de bovenkant en
onderkant van de unit dose is alvorens deze te openen.
Gebruik de bijgesloten applicator om de vloeistof grondig te
mengen gedurende 5 seconden om er zeker van te zijn dat
de vloeistof boven- en onderin wordt vermengd.

b) ONMIDDELLIJK aanbrengen op de te repareren
oppervlakken met behulp van de wegwerpapplicator.

c) Laat na het appliceren het adhesief 10 seconden onberoerd.
G-Premio BOND kan voldoende hechtsterkte geven zelfs
wanneer het direct na het aanbrengen wordt droog geblazen
zonder wachttijd.

d) Grondig drogen gedurende 5 seconden met olievrije lucht
met MAXIMALE luchtdruk. Gebruik afzuiging om spetters
van het adhesief op te vangen. Het eindresultaat moet een
dunne adhesieffilm met een glimmend oppervlak zijn dat
niet meer beweegt door de lucht uit de meerfunctiespuit.

OPMERKINGEN:

1) Wanneer G-Premio BOND uit de koelkast wordt
gehaald na een lange bewaartijd, laat het dan
gedurende een aantal minuten op kamertemperatuur
komen alvorens het te gebruiken.

2) Indien de dop van de unit dose te vast zit om te openen,
probeer dan niet met geweld te openen en voorkom om per
ongeluk contact van de vloeistof met de ogen of huid.
Gebruik een andere unit dose.

3) G-Premio BOND onmiddellijk aanbrengen daar het
materiaal vluchtige oplosmiddelen bevat.

4) G-Premio BOND is een lichthardend materiaal.

Bescherm de vloeistof tegen licht na doseren.

5) Verwijder overtollig materiaal dat op de tand achterblijft (dit
in tegenstelling tot de oppervlakken waaraan moet worden
gehecht) met behulp van een sponsje of katoenbolletje, daar
het overtollig materiaal lastig te verwijderen is na
lichtharding.

6) Indien het aangebrachte materiaal wordt verontreinigd met
water, bloed of speeksel, verwijder dit dan voor uitharding
en herhaal de procedure en breng nieuw materiaal aan.

4. LICHT UITHARDING

Hard uit door middel van een composietlamp

Zie. |. HECHTPROCEDURE, 4. LICHT UITHARDING.

5. HET AANBRENGEN VAN LICHTHARDEND

COMPOSIET/COMPOMEER

Na het licht uitharden van het adhesief, volg de

gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor het plaatsen,

afwerken en licht uitharden van het composietmateriaal

van keuze.

6. AFWERKEN

De restauratie wordt aangepast, afgewerkt en gepolijst met

behulp van standaardtechnieken.

I BEHANDELEN VAN OVERGEVOELIGE TANDEN EN HET
ONMIDDELLIJK VERZEGELEN VAN DE DENTINE
1. Het aanbrengen van G-Premio BOND
Zie. |. HECHTPROCEDURE, 2. BEHANDELEN VAN HET
TANDOPPERVLAK, 3. AANBRENGEN VAN G-Premio BOND.
Wacht 10 seconden alvorens te drogen.
Opmerking:
Voor het behandelen van overgevoelige tanden wordt de
zelfetsende techniek geadviseerd.
LICHT UITHARDING
Zie |. HECHTPROCEDURE, 4. LICHT UITHARDING
. VERWIJDER DE NIET UITGEHARDE LAAG
Verwijder de niet uitgeharde laag G-Premio BOND met behulp
van een vochtig katoenbolletje.
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OPSLAG

Bewaren op kamertemperatuur (1-25°C) (33.8-77.0°F).

Bewaar in een koelkast indien het gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt.

VERPAKKINGEN:

G-Premio BOND Flacon Kit: 5 mL vloeistof (1), wegwerp
dappenschaaltjes (20), DISPOSABLE APPLICATOR II
(wegwerp applicator) (50)

G-Premio BOND Flacon navulling: 5 mL vloeistof (1)

G-Premio BOND 3-Flacons verpakking: 5 mL vloeistof (3)

G-Premio BOND Unit Dose: 0.1 mL vloeistof (50),
DISPOSABLE APPLICATOR I (wegwerp applicator) (50)

WAARSCHUWINGEN:

. In sommige gevallen kan overgevoeligheid voor dit product niet
worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties
voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden
stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

. Voorkom inademen of inslikken van het materiaal.

. G-Premio BOND bevat zeer brandbare vloeistof en damp.
Gebruik het niet in de nabijheid van een open vlam. Houd weg
van ontstekingsbronnen. Bewaar geen grote hoeveelheden op
één plek. Houd weg van direct zonlicht.

. G-Premio BOND is vluchtig. Gebruik in een goed geventileerde
ruimte. Adviseer patiénten door hun neus te ademen.

. G-Premio Bond Unit Dose is uitsluitend voor éénmalig gebruik.

Probeer niet te sluiten of te hergebruiken. Unit Dose kan niet

goed worden afgesloten na eenmaal te zijn geopend; het

vluchtige oplosmiddel zal verdampen.

In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met

water en medisch advies inwinnen.

In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid,

onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet.
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Performances Cliniques (RCSPC) consultez la base de données
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou
contactez-nous a I'adresse Regulatory.gce@gc.dental

Déclaration d’effets indésirables :
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou
d'événements de ce type résultant de I'utilisation de ce produit, y
compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les
signaler directement via le systeme de vigilance approprié, en
sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le
lien suivant :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ainsi qu'a notre systéme de vigilance interne : vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi @ améliorer la sécurité de ce produit.

Derniére révision: 12/2023

I'essicazione e I'accumulo di contaminanti. Disinfettare con un

©
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Na het beéindigen van de behandeling grondig naspoelen met
water.

. Indien het tandvlees dat in aanraking komt met het materiaal wit

wordt of blaren vormt, adviseer de patiént dan het getroffen deel
met rust te laten totdat de zichtbare sporen verdwijnen; normaal
binnen 1-2 weken. Om contaminatie te voorkomen wordt
aangeraden om COCOA BUTTER aan te brengen op de delen
die niet kunnen worden bedekt met cofferdam.

Wanneer het materiaal op de vloer of het werkblad wordt
gemorst, onmiddellijk afvegen met een droge doek.

Niet mengen met andere gelijksoortige producten.

Afval van inhoud en verpakking volgens de lokale voorschriften
afvoeren.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als
gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:
http://www.gceurope.com
of voor Amerika
http://www.gcamerica.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE:

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting
tussen patiénten te voorkomen dient dit instrument en het label
gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label
direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet
meer indien beschadigd.

prodotto di presidio sanitario per il controllo dell'infezione di medio
livello in conformita con le line guide regionali / nazionali.

Per
con

il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche (SSCP),
sultare il database EUDAMED

(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) o contattarci all'indirizzo
Regulatory.gce@gc.dental

Segnalazione degli effetti indesiderati:

Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato,
reazione o eventi simili verificatisi dall'uso di questo prodotto,
compresi quelli non elencati in queste istruzioni per I'uso, si prega di

seg

nalarli direttamente attraverso il sistema di vigilanza pertinente,

selezionando l'autorita competente del proprio paese accessibile
attraverso il seguente link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

cosi

i come al nostro sistema di vigilanza interna:

vigilance@gc.dental

Inq

uesto modo si contribuira a migliorare la sicurezza di questo

prodotto.
Ultima revisione: 12/2023

(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) o pongase en contacto con
nosotros en Regulatory.gce@gc.dental

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algun tipo de efecto no deseado, reaccion
o situaciones similares experimentados por el uso de este
producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instruccién
para su uso, inférmelos directamente a través del sistema de
vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad
correspondiente de su pais. Accesible a través del siguiente
enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
asi como a nuestro sistema de vigilancia interna:
vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirds a mejorar la seguridad de este
producto.

Ultima revisién: 12/2023

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het
opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen.
Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle
product welke voldoet aan de regionale / nationale richtlijnen.

Zie voor de samenvatting van de veiligheid en de klinische
prestaties (SSCP) de EUDAMED-databank
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) of neem contact met ons op
via Regulatory.gce@gc.dental

Ongewenste effecten-rapporteren:
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect,
reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit
product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing
worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante
waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te
selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
evenals ons interne waarschuwingssysteem: vigilance@gc.dental
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid
van dit product.

Laatste herziening: 12/2023
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Laes brugsanvisningen
omhyggeligt igennem far bru

G-Premio BOND

ENKOMPONENT LYSHARDENDE ADHAESIV

Ma kun bruges af uddannede tandleeger i de indicerede omrader.

INDIKATIONER TIL ANVENDELSE

1. direkte bonding af lyshaerdende komposit og kompomer til
tandsunstans

. Bonding af dual-heerdende opbygningskomposit til
tandsubstans sa laenge disse materialer er lyshaerdende.

. Intraoral reparation af komposit, metal-baserede og
zirkonium-/aluminium-baserede restaureringer

. Intraoral reparation af keramiske restaureringer i kombination
med et silankoblings/bindings-middel

. Behandling af hypersensitive taender

. Forsegling af praeparationer (kavitet eller abutment) ved
indirekte restaureringer
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KONTRAINDIKATIONER:

1. Direkte pulpaoverkapning.

2. Undga brugen af dette produkt hvis patienten har kendte
allergier mod methacrylatemonomer, methacrylatepolymer,
eller acetone.

MA IKKE ANVENDES

1. | kombination med kemisk heerdende resinkomposit.

2. | kombination med eugenolholdige materialer, da eugenol
kan forhindre G-Premio BOND i at afbinde og bonde korrekt.

3. | kombination med desesibiliseringsmaterialer, da disse kan
hindre G-Premio BOND i at afbinde eller binde korrekt.

OPBYGNING
Acetone, vand, dimethacrylat, 4-MET, initiator, MDP,
siliciumdioxid, MDTP, stabilisator

BRUGSANVISNING
1. BONDING PROCEDURE
1. PRAPARATION AF KAVITETEN

Preeparer tanden ud fra standard teknik. Alt temporaert

materiale skal vaere omhyggeligt fjernet fra tanden.

Anvend kofferdam til beskyttelse. Skyl og terlzeg de

preeparerede tandoverflader med luftsprajten.

Bemezerk:

ved pulpaoverkapning anvend calciumhydroxid.

. BEHANDLING AF TANDOVERFLADER

Veelg én af folgende 3 teknikker:

a) Selv-zets-teknik. Applicer G-Premio BOND pa preepareret
emalje og dentin uden et separat aets-step.

Bemaerk:

upreepareret emalje skal altid forbehandles med 35-40%
fosforsyregel i 10 sekunder, skylles med vand i 5
sekunder og forsigtigt terres.

b) Selektiv eetsning af emaljen. Forud for applicering af
G-Premio BOND pa emalje og dentin, syreaets kun
emaljen med 35-40% fosforsyregel i 10-15 sekunder, skyl
i 5 sekunder og terleeg forsigtigt.

c) Total-zets teknik. Forud for applicering af G-Premio BOND
pa emalje og dentin, syrezets bade emaljen og dentinen
med 35-40% fosforsyregel i 10-15 sekunder, skylles i 5
sekunder og terleeg forsigtigt.

. APPLICERING AF G-Premio BOND

a) Flaske: Inden dispensering, rystes flasken med G-Premio
BOND godt. For at abne flip-laget, pinch trykkes pa begge
sider af flaskehalsen pa samme tid, som vist i Figur 1.
Dispenser et par draber pa en ren flade/dappensglas. Luk
laget med det same.

Note:

1) Hvis laget falder af flasken er det muligt at seette det pa
igen ved de sma haegter som vist i Figur 2.

2) Ter evt. overskud bort inden den lukkes.
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Fig. 2

Unit dose type: Vend unit dosen opad inden den abnes.
Skru mEd uret. Brug engangsapplicator til at rere rundti 5
sek for a sikre at al materiale i kapslen er blandet.

Note:

Huvis laget pa unit dose er sveer at abne tages en ny.
Forseg ikke at &bne den med vold da det kan forarsage
spild og dermed kontakt til hud og gjne.

b) Applicer straks pa de preeparerede emalje og dentin
overflader med applikatoren.

c) Lad det sidde uforstyrret i 10 sekunder efter applicering.
G-Premio BOND udviser tilstraekkelig bindingsstyrke selv
hvis det terres umiddelbart efter pafering (uden ventetid)

d) Terlaeg omhyggeligt i 5 sekunder med oliefri luft under
MAXIMALT lufttryk. Brug sug for at undga at adhaesiven
spredes ud i munden. Slutresultatet skal vaere en tynd film
af adhaesiv med en skinnende overflade som ikke flytter
sig under yderligere lufttryk.

Bemaerk:

1. Har materialet veeret opbevaret i keleskab, skal
G-Premio BOND st& adskillige minutter i stuetemperatur
for brug.

. Applicer G-Premio BOND straks da det er en flygtig
oplasning.

. G-Premio BOND er et lyshzerdende materiale.

Beskyt oplgsningen fra omgivende lys efter dispensering.

Fjern veeskeoverskud fra tanden (som evt. er havnet

andre steder end hvor bindingen skal vaere) med en

vatpellet eller svamp, da overskydende materiale er
vanskeligt at fierne efter lyshaerdning.

Bliver det applicerede materiale kontamineret med vand,

blod eller saliva fer lyshaerdningen, vask da rent og terlaeg

tanden og gentag procedurerne ved at reapplicere
materialet.

4. LYSHARDNING
Lysshaerd med en polymerisationslampe med synligt lys.

INEETEN

o

Bestralingstid

Afstand fra | Afstand fra
lysleder lysleder
<10 mm >10 mm

Halogen/LED (700-1200 mW/cm?)
High Power LED
(mere end 1200 mW/cm?)

Bemazerk:

1. Lysheerd fuldstaendig for at fa en effektiv
bindingsstyrke. Lavere lysintensitet kan forarsage
utilstraekkelig adhaesion.

2. Anvend en beskyttelsesskeerm eller lignende
beskyttelsesbriller under lysheerdningen.

10 sekunder | 20 sekunder

5 sekunder | 10 sekunder

5A. PLACERING AF LYSHARDENDE KOMPOSITTER OG
KOMPOMERER
Efter lyshaerdning af adhzesiven fglges producentens
anvisninger mht. Applicering, konturering og lyshaerdning
af det valgte komposit materiale.
PLACERING AF DUALHARDENDE KOMPOSITTER
Efter lyshzerdning af adhaesiven husk da, at lyshaerde det
dualhzerdende materiale separat. Kemisk haerdning
alene vil resultere i utilstraekkelig bonding.
6. FINISHING

Juster restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

5B.
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. TILFALDE AF REPARATION
1. PRAPARATION AF RESTAURERINGEN. Ger de
adhzrerende overflader ru med diamantspids. Brug
kofferdam til beskyttelse. Skyl og ter de preeparerede
overflader med Iuftsprgjten. Hvis restaureringsfladerne
indeholder glaskeramik eller hybridkeramik behandl da disse
overflader med et silankoblingsmiddel sdasom CERAMIC

PRIMER 1T, inden pafering af G-Premio Bond

Bemaerk:

Applicer IKKE CERAMIC PRIMER T pa metal

og/tandoverflader.

2. BEHANDLING AF TANDOVERFLADER- Udveelg af de tre
falgende teknikker:

a) Selv-zets-teknik. Applicer G-Premio BOND pa preepareret
emalje og dentin uden et separat ats-step.

Bemaerk:

upraepareret emalje skal altid forbehandles med 35-40%
fosforsyregel i 10 sekunder, skylles med vand i 5
sekunder og forsigtigt terres.

b) Selektiv aetsning af emaljen. Forud for applicering af
G-Premio BOND pa emalje og dentin, syrezets kun
emaljen med 35-40% fosforsyregel i 10-15 sekunder, skyl
i 5 sekunder og terleeg forsigtigt.

c) Total-aets teknik. Forud for applicering af G-Premio BOND
pa emalje og dentin, syrezets bade emaljen og dentinen
med 35-40% fosforsyregel i 10-15 sekunder, skylles i 5
sekunder og torlaeg forsigtigt.

3. APPLICERING AF G-Premio BOND

a) Flaske: Ryst flasken med G-Premio BOND omhyggeligt
for brug. Dispenser fa draber i et rent
dispenseringsbaeger. Seet laget pa flasken straks efter
brug.

Engangsdosis applikator: Skru hzetten af
engangs-applikatoren mod uret. Veer sikker pa top og
bund af applikatoren fgr du abner. Med den medfglgende
engangs applikator blandes vaeskerne omhyggeligti 5
sekunder sa du er sikker pa at vaesker fra bade top og
bund er blandet godt sammen.

b) Applicer straks pa de preeparerede emalje og dentin
overflader med applikatoren.

c) Lad det sidde uforstyrret i 10 sekunder efter applicering.
G-Premio BOND udviser tilstraekkelig bindingsstyrke selv
hvis det torres umiddelbart efter pafering (uden ventetid)

d) Terleeg omhyggeligt i 5 sekunder med oliefri luft under
MAXIMALT lufttryk. Brug sug for at undgéa at adhaesiven
spredes ud i munden. Slutresultatet skal vaere en tynd film
af adhaesiv med en skinnende overflade som ikke flytter
sig under yderligere lufttryk.

Bemazerk:

1) Har materialet vaeret opbevaret i kaleskab, skal
G-Premio BOND sta adskillige minutter i stuetemperatur
for brug.

2) Hvis heetten pa engangsdosis applikatoren/enheden
er meget stram at abne, forsgg da ej at abne den med
magt med risiko for utilsigtigt kontakt mellem vaesken
og hud eller gjne. Tag en anden engangsdosis.

3) Applicer G-Premio BOND straks da det er en flygtig
oplgsning.

4) G-Premio BOND er et lyshaerdende materiale.

Beskyt oplgsningen fra omgivende lys efter dispensering.

5) Fjern veeskeoverskud fra tanden (som evt. er havnet
andre steder end hvor bindingen skal veere) med en
vatpellet eller svamp, da overskydende materiale er
vanskeligt at fierne efter lyshaerdning.

6) Bliver det applicerede materiale kontamineret med vand,
blod eller saliva for lyshaerdningen, vask da rent og terlaeg
tanden og gentag procedurerne ved at reapplicere
materialet.

4. LYSHZARDNING

Lysshaerd med en polymerisationslampe med synligt lys.

Der henvises til |. BONDING PROCEDURE, 4.

LYSHARDNING.

5. PLACERING AF LYSHARDENDE KOMPOSITTER OG

KOMPOMERER

Efter lysheaerdning af adhaesiven folges producentens

anvisninger mht. Applicering, konturering og lyshaerdning

af det valgte komposit materiale.
6. FINISHING
Juster restaureringen, finish og poler efter standard teknik.

L. BEHANDLING AF HYPERSENSITIVE TANDER OG

SEALING AF DENTIN

1. Applicering af G-Premio BOND
Der henvises til . BONDING PROCEDURE, 2.
BEHANDLING AF TANDOVERFLADER, 3.
APPLICERING AF G-Pemio BOND. Vent 10 sek fgr du
torrer.
Note:
ved behandling for hypersensitive teender, anbefales
selveetsende teknik.

2. LYSHARDNING
Der henvises til .LBONDING PROCEDURE, 4.
LYSHARDNING

3. FJERN UPOLYMERISEREDE LAG
Fjern upolymeriserede lag af G-Premio BOND med en fugtig
vatpellet.

OPBEVARING

Opbevares ved stuetemperatur (1-25°C) (33.8-77.0°F)

Hvis materialet ikke bruges i en lzengere tidsperiode opbevares
det i keleskab.

PAKNINGER

G-Premio BOND Flaske Kit: 5 ml veeske (1), engangsbaegre (20),
DISPOSABLE APPLICATOR I (engangs applikator) (50)

G-Pemio BOND Flaske-refill: 5 ml vaeske (1)

G-Premio BOND 3-flaske pakning: 5 ml vaeske (3)

G-Premio BOND engangsdosis: 0,1 ml veeske (50),
DISPOSABLE APPLICATOR II (engangs applikator) (50)

ADVARSEL

1. I sjeeldne tilfeelde kan produktet forarsage allergiske
reaktioner hos nogle personer. Forekommer dette, anbefales
det at stoppe brugen af materialet og sege lzege.
Personlige veernemidler (PPE) sasom handsker, mundbind og
beskyttelsesbriller skal altid baeres.
Undga at inhalere eller synke materialet.
G-Premio BOND er brandbar. Ma ikke anvendes i naerheden
af aben ild. Opbevares veek fra brandbare kilder.
Opbevar ikke store maengder pa samme sted. Holdes veek fra
direkte sollys.
G-Premio BOND er flygtig. Anvendes i et godt ventileret rum.
Tilrad patienterne at ande gennem naesen.
G-Premio Bond er til engangsbrugs. Den kan ikke gemmes
eller genbruges. Laget til Unit Dose kan ikke skrues pa igen
efter abning og produktet vil fordampe.
| tilfzelde af kontakt med gjne, skyl ojeblikkeligt med vand og
sag leege.
. I tilfeelde af kontakt med oral veev eller hud, fjern straks med
en svamp eller vatpellet. Efter behandlingens afslutning
skylles grundigt med vand.
Hvis det bergrte veev bliver hvidt eller danner blister, sa radgiv
patienten til at lade omradet vaere i fred indtil generne
forsvinder, saedvanligvis 1-2 uger. For at undga kontakt,
anbefales det at pafare COCOA BUTTER / kakaosmer pa de
omrader, hvor kofferdam ikke kan daekke.
10. Ved spild pa gulve eller borde, ter straks af med en ter klud.
11. Ma ikke blandes med andre produkter.
12. Restmateriale bortskaffes efter geeldende lokale regler.
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Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som
farlig i hht GHS. Lzes altid op pa alle arbejdshygiejniske
anvisninger som kan findes pa:

http://www.gceurope.com
eller for Amerika

http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENG@RING OG DESINFEKTION:

APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undga
krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder
desinfeceres pa mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres
enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MA IKKE LAGGES | DESINFEKTIONSVASKER. Renger
enheden omhyggeligt og ter den ordentligt. Der ma ikke veere
smuds tilbage pa enheden. Desinficer produktet pa mellemniveau
og felg de nationale retningslinjer for dette.

Se venligst EUDAMED databasen
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) for en oversigt over
sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) eller kontakt os pa
regulatory.gce@gc.dental

Utilsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter,
bivirkninger eller lign, som ikke er nzevnt i instruktionen, bedes du
rapportere dem direkte til Laegemiddelstyrelsen eller via dette link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vort interne overvagningssystem: vigilance@gc.dental
Herved hjeelper du med til at forbedre sikkerheden omkring
produktet.

Sidst revideret: 12/2023

Las bruksanvisningen
noggrant fére anvandnin,

G-Premio BOND

LJUSHARDANDE ENKOMPONENTSADHESIV

Far endast anvandas av tandvardspersonal enligt indikationerna for
anvandning.

INDIKATIONER FOR ANVANDNING

1. Direktbonding av ljushardande kompositer och kompomerer till
tandsubstans.

2. Bonding av dualhardande kompositbaserade

uppbyggnadsmaterial till tandsubstans under férutsattning att

materialen ljushérdas.

Intraoral reparation av komposit-, metall- och

zirkoniumdioxid-/aluminabaserade restaurationer.

Intraoral reparation av keramiska restaurationer i kombination

med silanpreparat.

Behandling av hypersensibla tander.

Forsegling av preparerade tander (kavitet eller distans) vid

indirekta restaurationer.
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KONTRAINDIKATIONER

1. Direkt pulpadverkappning.

2. Undvik att anvanda denna produkt pa patienter som har
kanda allergier mot metakrylatmonomer, metakrylatpolymer,
eller aceton.

ANVAND INTE

1. I kombination med kemiskt hardande kompositer.

2. | kombination med eugenolhaltiga material eftersom eugenol kan
férhindra korrekt polymerisation och bonding av G-Premio
BOND.

3. I kombination med desensibiliseringsmedel eftersom dessa
kan férhindra korrekt polymerisation och bonding av G-Premio
BOND.

INNEHALL
Aceton, vatten, dimetakrylat, 4-MET, initiatorer, MDP, kiseldioxid,
MDTP, stabilisator

ANVANDARINSTRUKTIONER
1. BONDING
1. PREPARATION AV KAVITETEN
Preparera tanden pa sedvanligt satt. Kontrollera att det
temporéra materialet &r ordentligt borttaget. Anvand
kofferdam som skydd. Skélj och luftbléstra de preparerade
tandytorna forsiktigt.
Obs!
For pulpadverkappning anvands kalciumhydroxid.
BEHANDLING AV TANDYTORNA
Valj nagon av féljande 3 tekniker:
a) Sjalvetsande teknik
Applicera G-Premio BOND pa preparerad emalj och dentin
utan etsning.
Obs!
Icke preparerad emalj bor alltid etsas med 35-40 %
fosforsyragel i 10 sekunder. Skélj med vatten i 5 sekunder
och blastra forsiktigt.
b) Selektiv etsning av emalj
Innan G-Premio BOND appliceras pa emalj och dentin
etsas endast emaljen med 35-40 % fosforsyragel i 10-15
sekunder. Skélj darefter i 5 sekunder och blastra forsiktigt.
c) Totalets
Innan G-Premio BOND appliceras pa emalj och dentin
etsas emalj och dentin med 35-40 % fosforsyragel i 10-15
sekunder. Skolj darefter i 5 sekunder och blastra forsiktigt.
. APPLICERING AV G-Premio BOND
a) Forpackningen: Innan dosering, skaka flaskan med
G-Premio BOND omsorgsfullt. For att oppna flip-top
forslutningen, tryck samtidigt in de bada
frigoringsknapparna som finns pa flaskans hals, as visas i
figur 1. Dosera ett par droppar i ett rent dappenglas eller
liknande. Forslut flaskan omedelbart.
Viktigt att notera:
1) Ifall forslutningen slapper fran flaskan, sa kan den sattas
tillbaka genom att stalla om gangjarnen, visas i figur 2.
2) Torka bort spill fran flaskans spets innan fp. forsluts.
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Fig. 2

Unit dose variant: Innan oppnande av unit dose kapsel,
forsakra dig om att kapseln halls i ett uppratt lage. Oppna
genom att vrida motsols. Anvand engangsapplikator som
bif, blanda vatskan omsorgsfullt under 5 sekunder. Pa sa
satt blandas allt material som kan sitta fast pa kapselns
botten och vaggar.

Notera:

Ifall kapseln ar for svar att oppna, anvand annan kapsel.
Forsok inte att opnna kapseln med overdriven kraft. Detta
kan leda till innehallet kan lacka ut vilket kan fororsaka
direkt kontakt med hud och ogon.

b) Applicera OMEDELBART pa de preparerade emalj- och
dentinytorna med engangsapplikatorn.

c) Lat vila i 10 sekunder efter applicering. G-Premio BOND
kan ge tillracklig bindningsstyrka dven om materialet
bléstras omedelbart efter applicering utan vantetid.

d) Luftblastra noga med oljefri luft i 5 sekunder med
MAXIMALT tryck. Anvand vakumsug for att férhindra
spridning av adhesiven. Slutresultatet ska bli en tunn
adhesiv film med blank yta och som synbart inte rér sig
under ytterligare lufttryck.

Obs!

1) Lat G-Premio BOND ligga framme i flera minuter
i rumstemperatur innan materialet anvénds efter langre tids
forvaring i kylskap.

2) Applicera G-Premio BOND omedelbart eftersom
materialet innehaller ett flyktigt Isningsmedel.

3) G-Premio BOND &r avsett for ljushardning. Skydda
vatskan fran ljus efter dispensering.

4) Avlagsna materialspill, som finns pa andra delar av
tanden och som inte ska bondas, med svamp eller
bomullspellet. Materialspill ar svart att avlagsna efter
ljushardning.

5) Om det applicerade materialet kontamineras med
vatten, blod eller saliv fore ljushardning maste tanden
rengdras och luftblastras och behandlingen upprepas.

4. LJUSHARDNING
Ljusharda med lampa med synligt ljus.

Polymeriseringstid

Avstand fran
ljusledarspetsen
>10 mm

20 sekunder

Avstand fran

ljusledarspeten
<10 mm

10 sekunder

Halogen/LED (700-1200 mW/cm?)
Hégeffekts-LED
(6ver 1200 mW/cm?)

Obs!

1) Ljusharda fullstandigt for att erhalla en effektiv
bindningsstyrka. Lagre ljusstyrka kan orsaka otillracklig
adhesion.

2) Anvéand ljusskydd eller skyddsglaségon vid ljushardning.

5A. APPLICERING AV LIUSHARDANDE KOMPOSITER
OCH KOMPOMERER
Ljusharda forst adhesiven och f6lj sedan tillverkarens
anvisningar om applicering, konturering och ljushérdning av
valt kompositmaterial.
APPLICERING AV DUALHARDANDE KOMPOSITER
Ljusharda forst adhesiven och var sedan noga med att
lijusharda det dualhdrdande kompositmaterialet separat.
Sjalvhardning resulterar endast i otillracklig bindningsstyrka.
6. FINISHERING

Justera restaurationen, finishera och polera pa sedvanligt satt.

5 sekunder 10 sekunder
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REPARATIONER
1. PREPARATION AV RESTAURATIONEN

Rugga bondingytorna med diamant. Anvand kofferdam

som skydd. Skolj och luftblastra de preparerade ytorna.

Om restaurationens ytor innehaller glaskeram eller

hybridkeram maste ytorna behandlas med ett silanpreparat,

t.ex. CERAMIC PRIMER I fére applicering av G-Premio

BOND.

bs!

Applicera INTE CERAMIC PRIMER II pa metall- och/eller

tandytor.

2. BEHANDLING AV TANDYTORNA

Vélj nagon av foljande 3 tekniker:

a) Sjalvetsande teknik
Applicera G-Premio BOND pa preparerad emalj och dentin
utan etsning.

Obs!

Icke preparerad emalj bor alltid etsas med 35-40 %
fosforsyragel i 10 sekunder. Skélj med vatten i 5 sekunder
och blastra forsiktigt.

b) Selektiv etsning av emalj
Innan G-Premio BOND appliceras pa emalj och dentin
etsas endast emaljen med 35-40 % fosforsyragel i 10-15
sekunder. Skolj darefter i 5 sekunder och blastra forsiktigt.

c) Totalets
Innan G-Premio BOND appliceras pa emalj och dentin
etsas emalj och dentin med 35-40 % fosforsyragel i 10-15
sekunder. Skélj darefter i 5 sekunder och blastra forsiktigt.

3. APPLICERING AV G-Premio BOND

a) Flaska: Skaka flaskan med G-Premio BOND ordentligt
fore anvandning. Hall nagra droppar i ett rent dappenglas.
Aterforslut omedelbart efter anvandning.

Unit Dose: Skruva héattan motsols for att 6ppna Unit Dose.
Forsakra dig om vad som ar upp och ned pa Unit
Dose-kapseln innan du 6ppnar den. Blanda vatskan
omsorgsfullt i 5 sekunder med hjélp av medféljande
engangsapplikator. Kontrollera att 6verliggande vatska
blandas ordentligt med vétskan i bédgarens botten.

b) Applicera OMEDELBART pa alla reparerade ytor med
engangsapplikatorn.

c) Lat vila i 10 sekunder efter applicering. G-Premio BOND
kan ge tillracklig bindningsstyrka dven om materialet
bléstras omedelbart efter applicering utan véntetid.

d) Luftblastra noga med oljefri luft i 5 sekunder med
MAXIMALT tryck. Anvand vakumsug for att férhindra
spridning av adhesiven. Slutresultatet ska bli en tunn
adhesiv film med blank yta och som synbart inte rér sig
under ytterligare lufttryck.

Obs!

1) Lat G-Premio BOND ligga framme i flera minuter
i rumstemperatur innan materialet anvénds efter langre tids
forvaring i kylskap.

2) Oppna inte Unit Dose med vald om hattan sitter hart
eftersom du da riskerar att fa vétska i 6gonen eller pa
huden. Anvéand en annan Unit Dose istallet.

3) Applicera G-Premio BOND omedelbart eftersom
materialet innehaller ett flyktigt I6sningsmedel.

4) G-Premio BOND ar avsett for ljushardning. Skydda
vatskan fran ljus efter dispensering fran flaskan.

5) Avlagsna materialspill, som finns pa andra delar av
tanden och som inte ska bondas, med svamp eller
bomullspellet. Materialspill &r svart att aviagsna efter
ljushardning.

6) Om det applicerade materialet kontamineras med
vatten, blod eller saliv fére ljushardning maste tanden
rengdras och luftblastras och behandlingen upprepas.

4. LUIUSHARDNING

Ljusharda med lampa med synligt ljus.

Se |. BONDING, 4. LIUSHARDNING.

5. APPLICERING AV LJUSHARDANDE

KOMPOSITER/KOMPOMERER

Ljusharda forst adhesiven och folj sedan tillverkarens

anvisningar om applicering, konturering och ljushardning av

valt kompositmaterial.
6. FINISHERING
Justera restaurationen, finishera och polera pa sedvanligt satt.

L BEHANDLING AV HYPERSENSIBLA TANDER OCH

DIREKT DENTINFORSEGLING

1. APPLICERING AV G-Premio BOND
Se |. BONDING, 2. BEHANDLING AV TANDYTORNA, 3.
APPLICERING AV G-Premio BOND. Vanta 10 sekunder fore
luftblastring.
Notera:
For behandling av hypersensibla tander sa rekommenderas
sjalvetsande teknik.

2. LIUSHARDNING
Se |. BONDING, 4. LJUSHARDNING

3. AVLAGSNA OPOLYMERISERAT SKIKT
Avlagsna opolymeriserad G-Premio BOND med fuktig
bomullspellet.

FORVARING

Forvara i rumstemperatur (1-25°C) (33,8-77,0°F).

Forvara produkten i kylskap om den inte ska anvandas under en
langre period.

FORPACKNING

G-Premio BOND, flaska, kit: 5 ml vatska (1), dappenbégare,
engangs (20), DISPOSABLE APPLICATOR T
(engangsapplikatorn) (50)

G-Premio BOND, flaska, refill: 5 ml véatska (1)

G-Premio BOND, férpackning med 3 flaskor: 5 ml vatska (3)

G-Premio BOND, Unit Dose: 0,1 ml vatska (50),
DISPOSABLE APPLICATOR I (engangsapplikatorn) (50)

VARNING
1.l ovanliga fall och hos vissa individer kan produkten ge upphov
till sensibilisering. Om sadana reaktioner uppkommer ska
anvandningen avbrytas och patienten remitteras till |akare.

. Anvand alltid handskar, munskydd och skyddsglaségon eller
annan personlig skyddsutrustning.

. Undvik inandning och fértaring av materialet.

. G-Premio BOND ar mycket brandfarlig vatska och anga.
Anvénd inte nara 6ppen laga. Forvara atskilt fran
antandningskallor. Férvara inte stora mangder pa samma stalle.
Utsatt inte for direkt solljus.

. G-Premio Bond &r flyktigt. Anvénds pa val ventilerad plats.
Be patienten andas genom nasan.

. G-Premio Bond unit dose &r endast avsedd fér engangsbruk.
Forsok inte att aterforsluta fp. for senare anvandning. Unit Dose
kan inte aterforslutas pa ett korrekt satt och nar fp. val ar
oppnad finns det risk for att de flyktiga komponenterna
avdunstar.

. Vid kontakt med égonen, skélj genast med vatten och uppsok
lakare.

. Vid kontakt med oral vévnad eller hud, rengér genast med
svamp eller bomullspellet. Skélj noggrant med vatten efter
avslutad fyllningsbehandling.

. Om vévnad som kommer i kontakt med materialet blir vit eller

om blasor uppstar ska patienten radas att inte réra omradet

forran det lakt vilket normalt tar 1-2 veckor. For att undvika
kontakt rekommenderas applicering av kakaofett pa ytor dar
kofferdam inte kan anvéndas.

Material som hamnar pa golv eller bord torkas upp med torr

trasa.

Blanda inte med andra produkter.

Folj lokala bestammelser for kassering av innehall/behallare.

prw N
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10.

11.
12.

Vissa produkter som hénvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan
anses som farliga i enlighet med GHS. Darmed, hall er alltid
uppdaterade med vara aktuella Sékerhetsdatablad. Dessa finner ni

pa;
http://www.gceurope.com

eller for Amerika pa
http://www.gcamerica.com

Dessa kan ocksa erhallas fran din leverantér.

RENGORING OCH DESINFEKTION:

APPLICERINGSSYSTEM FOR FLERGANGSBRUK: fér att undvika
korskontaminering mellan patienter sa fodrar dessa enheter
desinfektion pa mellanniva. Efter anvandning, inspektera
omedelbart enheten samt kvalitetsférsamring av etiketten. Ifall
skador kan ses, byt ut enheten.

SANK INTE NER | DESINFEKTIONSVATSKA. Rengér enheten
noggrant och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad
smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som ar klassad och
registrerad i enlighet med regionala / nationella riktlinjer gallande
infektionskontroll pa mellanniva.

Foér sammenfattningen av Sakerhet och Klinisk prestation (SSCP)
var vanlig se EUDAMED databas
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) eller kontakta oss
Regulatory.gce@gc.dental

Rapportering av odnskade effekter:
Om du upptacker nagon form av odnskade effekter, reaktioner eller
liknande handelser som upplevs efter anvandning av denna
produkt, inklusive de som inte ar upptagna i denna bruksanvisning,
rapportera dem direkt genom det relevanta vaksamhetssystemet
genom att valja landets behériga myndighet, finns tillgangligt via
denna lank:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
saval som vart interna vaksamhetssystem: vigilance@gc.dental
Pa detta satt bidrar du till att forbattra sékerheten for denna
produkt.

Senaste revidering: 12/2023

Antes de utilizar, leia cuidadosamente
as instrugdes de utilizagao.

G-Premio BOND

ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL

Para utilizagdo apenas por um profissional dentério nas indicagdes

d

e utilizagcao.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

1

2.

oo &

. Unido direta de compositos e compdmeros fotopolomerizaveis a
estrutura dentéria

Uni&o de compdsitos de dupla polimerizagéo para reconstrugdo
de cotos a estrutura dentaria, desde que sejam materiais
fotopolimerizaveis.

Reparacéo intraoral de restauragdes em composito, metalicas e
a base de zirconia/alumina.

Reparagéo intraoral de restauragées ceramicas em combinagéo
com um agente de ligagao de silano

. Tratamento de dentes com hipersensibilidade

Selamento do preparo cavitéario (cavidade ou pilar) para
restauragdes indiretas

CONTRAINDICAGAO

1
2

. Protecéo pulpar direta.

. Evitar a utilizagéo deste produto em pacientes com alergias
conhecidas ao monoémero de metacrilato, ao polimero de
metacrilato ou acetona.

NAO USAR

1
2

3

. Combinado com resinas compostas de polimerizagao quimica.

. Em combinagéo com materiais que contenham eugenol, pois
este pode impedir a correta fixagéo e unido do G-Premio BOND.

. Em combinacéo com dessensibilizantes, pois estes podem
impedir a correta fixagéo e unido do G-Premio BOND.

COMPOSIGAO
Acetona, agua, dimetacrilato, 4-MET, iniciador, MDP,

d

ioxido de silicio, MDTP, estabilizador

INSTRUCOES DE UTILIZAGAO
1. PROCEDIMENTO DE UNIAO

=

1. PREPARO CAVITARIO

Prepare o dente usando técnicas padronizadas.

Certifique-se de que o material provisério é retirado

completamente da superficie. Utilize um dique de borracha

como protecéo. Lave e seque as superficies preparadas do

dente com um jato suave da seringa de ar.

Nota:

Para a protegéo pulpar, utilize hidréxido de calcio.

TRATAMENTO DAS SUPERFICIES DOS DENTES

Escolha uma das seguintes 3 técnicas:

a) Técnica auto-adesiva
Aplique G-Premio BOND sobre o esmalte e dentina
cortados com a broca, sem um passo intermédio de
condicionamento.
Nota:
O esmalte ndo cortado com broca deve ser sempre tratado
com um gel de acido fosférico a 35-40% durante 10
segundos, lavado com agua durante 5 segundos e seco
suavemente.

b) Ataque seletivo do esmalte
Antes de aplicar G-Premio BOND sobre o esmalte e
dentina, condicione o esmalte com gel de &cido fosférico a
35-40% durante 10-15 segundos, lave durante 5 segundos
e seque suavemente.

c) Técnica condicionamento &cido total
Antes de aplicar G-Premio BOND ao esmalte e dentina,
condicione o esmalte e a dentina com gel de acido fosférico
a 35-40% durante 10-15 segundos, lave durante 5
segundos e seque suavemente.

. APLICACAO DE G-Premio BOND

a) Tipo de frasco: antes de dispensar, agitar bem o frasco do

G-Premio BOND. Para abrir a tampa articulada, aperte os

dois botées de liberagao da tampa no gargalo da garrafa ao

mesmo tempo, conforme ilustrado na Figura 1. Coloque
algumas gotas em uma bandeja de dispensagéo limpa.

Feche a tampa imediatamente.

Nota:

1) Se a tampa se separar da garrafa, ela pode ser
substituida pela substituigdo da tampa nos pinos da
dobradiga, conforme mostrado na Figura 2.

2) Limpe o excesso de liquido do bocal antes de fechar a
tampa.

™~
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Fig. 2

Tipo de Dose Unitaria: antes de abrir a capsula de dose
unitaria, certifique-se de que a parte superior da capsula
esteja voltada para cima. Desaperte a tampa no sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio. Usando o aplicador
descartavel fornecido, misture bem o liquido durante 5
segundos, agitando o material do fundo e as laterais da
céapsula.

Nota:

Se a tampa do casulo for muito dificil de abrir, use outra
dose unitaria. Ndo tente abrir a capsula de dose unitaria
com muita forga, pois isso pode causar o derramamento do
liquido no interior e causar contato acidental com a pele e
os olhos.

b) Aplique IMEDIATAMENTE sobre as superficies do esmalte
e dentina preparadas utilizando o aplicador descartavel.

c) Aguarde 10 segundos depois de terminar a aplicagéo.
G-Premio BOND consegue oferecer resisténcia adesiva
suficiente, mesmo quando seco imediatamente apos a
aplicagdo, sem tempo de espera.

d) Seque bem durante 5 segundos com ar isento de 6leo &
pressédo de ar MAXIMA. Utilize aspiragéo para evitar que o
adesivo salpique. O resultado final deve ser uma pelicula
adesiva fina, com uma superficie brilhante e que nao se
move de forma visivel quando se aplica novamente o jato
de ar.

Notas:

1) Ao retirar do frigorifico apés um longo periodo de
armazenagem, deixe o G-Premio BOND a temperatura
ambiente durante varios minutos antes de o utilizar.

2) Aplique o G-Premio BOND imediatamente, pois este
material contém um solvente volatil.

3) G-Premio BOND ¢ um material fotopolimerizavel. Proteja o
liquido da luz depois de dispensar.

4) Remova o material em excesso do dente (de outras areas
para além das superficies onde se pretende a ades&o) com
uma esponja ou bola de algodao, pois os residuos sdo
dificeis de remover apos a fotopolimerizagéo.

5) Se o material aplicado ficar contaminado por dgua, sangue
ou saliva antes da fotopolimerizacéo, lave e seque o dente
e repita o processo voltando a aplicar o material.

4. FOTOPOLIMERIZAGAO

Proceda a fotopolimerizagao utilizando um aparelho de

fotopolimerizagéo de luz visivel.

Tempo de exposi¢ao

Mpw ammé T xprion Tapakahovpe
S1aBAoTE TIPOsEXTIKA TIG 0BNYieC XPAONG

G-Premio BOND

DQTOMOAYMEPIZOMENOZ ZYTKOAAHTIKOZ MAPATONTAZ ENOZ
ZTOIXEIOY

Mo XPAoN ATTOKAEICTIKG aTTO ETTAYYEAUATIEG OBOVTIATPOUG YIa TIG
OUVIOTWHEVES EVOEIEEIS.

ENAEIZEIZ XPHZHZ

1. AJECT OUYKOAANON QWTOTTOAUNEPIZOUEVWY TUVBETWY PNTIVWV Kal
compomers aToug 0d0VTIKOUG I0TOUG

. ZUYKOAANoN pNTIVWYV avacUoTaong SITTAOU TTOAUHEPITHOU OTOUG
080VTIKOUG 10TOUG £QOTOV Ta UAIKG auTd €ival QwTOTTOAUpEPIZOHEVA.

3. EvdoaoTopaTiki emdidpbwaon pnTividv, JETAAAIKAG BAong kal Baong

Qipkoviag/aAoupivag aTTokaTaoTaoEwy

4. EVOOOTOPATIKI E£TTISIOPBWON KEPAPIKWY ATTOKATACTACEWY OF

ouvdUao o pe TrapdyovTa alAaviou

OepaTreia UTTEPEUAITONTWY BOVTIWV

ATIOQPaAgn 0dOVTIKWY TAPACKEUWY (KOIAGTNTA 1) KOAGBWHQ) yial

£HETEC ATTOKATACTATEIG

N

oo

ANTENAEIZH

1. Apeon KdAuyn Tou TTOAQOU.

2. ATTOQUYETE TN XPAON TOU TTPOIOVTOG QUTOU O€ A0BEVEIG PE YVWOTEG
alAepyieg o€ peBakpUAIKG povouepr, HeBakPUAIKE TTOAUpEPT 1y
aKETOVN.

AEN MPEMEI NA XPHZIMOMOIEITAI

1. Z& oUVBUAONO E XNHIKG TTOAUPEPIJOUEVEG OUVBETEG PNTIVEG.

2. & oUVOUAOUO PE UAIKG TTOU TTEPIEXOUV EUYEVOAN KABWG N EUYEVOAN
uTTopEi va avaoTeilel Tov KAaTGAANAO TTOAUPEPIOUO 1 TIG
OUYKOAANTIKEG 1816TNTEG TOU TTapayovTa G-Premio BOND.

3. Ze ouVdUAO PO PE aTTEUaIoONTOTIOINTEG KABWG O1
ateualodnToToInTég PTTopei va avaoTeiAAouv Tov KatdAAnAo
TTOAUPEPIOUO 1 TIG GTUYKOAANTIKEG IBIOTNTEG TOU TTapdyovTa
G-Premio BOND.

ZYNOEZH
AkeTOVN, VEPO, SIuEBAKPUAIKO, 4-MET, evepyotroinTrg, MDP,
S10&eidio Tou TTupITiou, MDTP, oTaBepoTroinTrig

OAHTIEZ XPHZHZ
1. AIAAIKAZIA LYTKOAAHZHE
1. MPOETOIMAZIA KOIANOTHTAZ

MpoETOIPAOTE TNV OBOVTIKI TTAPAOKEUN HE TIG BACIKEG TEXVIKEG.
BeBaiwBeite 6T TO TTpOCWPEIVO UAIKG £XEI atTOpOKPUVOE TTAfPWS
amoé TNV €TMIPAvEIA. XPNOIYOTIOIROTE EAACTIKO ATTOPOVWTAPA Yia
TPOCTACiA. ZETTAUVETE KQI OTEYVWOTE TIG TIPOETOIHATHEVEG
08O0VTIKEG ETTIQAVEIEG QUOWVTAG EAAPPE PE TNV AEPOTUPIYYA.
Znueiwon:
Mo apeon kaAuyn Tou TTOAQOU, XPNaIpoTIoIRaTE USPOEEIDIO TOU
acBeaTiou.

. MPOETOIMAZIA OAONTIKQN EMI®ANEION
EmIAEETE pia atro TIg akoAouBeg 3 TEXVIKEG ETTIAOYEG:
a) AuToadpOTIoINTIKA TEXVIKNA

E@apudéoTe Tov mapayovia G-Premio BOND otnv

TTPOETOINACUEVN adapavTivn Kal 03ovTivi Xwpig EexwpioTd

oTadio adpoTroinang.

Znueiwon:

Ze Pn poeTolpacpévn Pe eyyAu@ida adapavTivn TRETTEl

TTavTa va epappodetal 35-40% @wogopikou ogéog yia 10

SEUTEPOAETTTA, Va YiVETaI EKTTAUCT PE VEPO Yia 5

SeUTEPOAETTTA KAl VA OTEYVWVETAI EAAPPE N ETTIPAVEIQ.

B) EmiAexTIkr adpoTroinon Tng adapavtivng

Mpiv a1d TNV eQappoyn Tou TTapdayovta G-Premio BOND

oTnv adayavTivn kal TV odovTivn, adpoTroInoTe TNV

adapavTivn uoévo pe 35-40% pwogopikol ogéog yia 10-15

OeuTEPOAETITA, EETTAUVETE Y 5 DEUTEPOAETITA KAl OTEYVWOTE

eAa@pd.

y) Texviki oAIkrig adpoTroinong

Mpiv a1mé TNV eQappoyn Tou TTapdayovta G-Premio BOND

oTnv adapavTivn Kal TV odovTivn, adpoTToIfoTe TNV

adapavTivn Kal TNV 0dovTivn Pe 35-40% @wao@opikol ogéog
yia 10-15 SeuTepOAETTTA, SETTAUVETE Vi 5 SEUTEPOAETITA KAl

OTEYVWOTE EAAPPA.

. EQAPMOIH TOY G-Premio BOND
a) Toog @IaAng: Mpiv Tn Siavopr} Tou TTPOIGVTOG, AVAKIVATTE
kaAd TN @1dAn Tng G-Premio BOND. la va avoigete 1o apBpwtéd

KOTTAKI, TECTE TAUTOXPOvVa Kal Ta SU0 KOUNTTIA TTou BpiokovTal

oTov Aaigé TG QIGANG, 6TTwg atreikovigetal otnv Eikova 1. Pigre

Aiyeg otayéveg o€ éva kaBapd okeUog. KAEIoTE auéowS TO KATTAKI.

Znueiwon:

1) AV TO KATTaKI ATTOCTIACTE ATIO TN QIAAN, HTTOPEITE VA TO
EavaBAaAeTe ETTAVATOTTIOBETWVTAG TO OTA OTNPIYHATA, OTTWG
@aivetal oTnv Eikéva 2.

2) ATTOPOAKPUVETE TUXOV ETTITTAEOV UAIKG ATTd TO GTOHIO TIPIV
KAEIOETE TO KATTAKI.

N

w

MNIEZTE

Eik. 1

Eik. 2

TUmog povadiaiag 56ong: Mpiv avoifeTe TNV kKAWoula piag
d6ong, BeBalwbeite 6TI TO TTAVW PEPOG TNG KAWOUAAG KOITALE!
TPOG Ta TTAVW. ZEPRISWOTE TO KATIAKI APICTEPOTTPOPA.
XPNOIPOTIOIWVTAG TO ATTAIKATEP TTOU 0OG TTAPEXETAI, AVADEUOTE
KaAd To Uypo yia 5 SeuTepOAeTTT, dlac@alifovTag OTI AVOKIVEITE
Kal To UAIKG aTré TOV TTATO KAl T TOIXWHATA TNG KAWOUAag.
Znueiwon:

Av utrapxel uTTEpUETPN BUOKOAIQ 0TO dvolypa TNG KayouAag,

XpnoigotroINoTe Pia GAAN. Mnv TrpoaTabeite va avoifeTe TNV

KawouAa piag d6ong pe uTrEPBOAIKR SUvVaUn KaBWG UTTOPET va

XUBET uypO Kal va eTTEABEI ETTAPT TOU UYPOU HE TO SEPHA Kal Ta

péria.

b) Epappéote AMEZQY Tov TapdyovTa oTnV TIPOETOINATHEVN
adapavTivn Kal 03ovTivn XpnoIPOTIoIWVTAG TO pUYXOG
£QapuOyg piag xpRong.

c) ApriaTe 10 UNIKO Xwpig evoxAnon yia 10 SeuTepOAETTITA HETA
T0 TEPOAG TNG epapuoynig. O Tapdyovtag G-Premio BOND
UTTOPEl va TTPOOBWOE! IKAVOTTIOINTIK avToXT) GUYKOAANTIKOU
OeTHOU aKOPA Kal OTAV OTEYVWOEI APECTWG PMETA TNV
EQUPHOYT XWPIG XPOVO avapovig.

d) ZreyvwoTe yia 5 SeuTtepOAETITA pE kaBapd xwpig EAaia
aépa kdTw amé METIZTH mieon aépa. XpnolgomoIfoTe Tnv
avappoenaon yia va pnv diackopTrioTei o TrapdayovTag. To
TEAIKO aTTOTEAEO A TTPETTEN VA €ival Eva AETITO OTpWHA
OUYKOAANTIKOU TTapdyovTa Pe YUaAIOTEPH ETTIPAVEIQ KAl TTOU
Sev KIVEITAI 0paTA KATW ATIO TNV EQAPHOYH ETITTPO0BETNG
Tieong agpa.

ZNUEIWOEIG:

1) Katd v £€§0d0 Tou UAIKOU aTTd TO YuyEio PETE aTTd
Hakpoxpovn TePiodo GUAAENG, aPrioTE TOV TTAPGYOVTA
G-Premio BOND va mapapeivel og Beppokpaacia dwuaTiou
YIO QPKETA AETTTG TIPIV AT TN XProN.

2) EpappooTe Tov Tapdyovta G-Premio BOND apéowg
KaBWg T0 UAIKG TIEPIEXEI TTITNTIKG BIGAUTN.

3) O mapayovtag G-Premio BOND eivail éva
PWTOTTOAUUEPIZOHEVO UAIKO. MpOCTATEUOTE TO ATIO TO WG
pETA TN dodopéTpnaon.

4) ApaipéaTe TNV TTEPIOTEIR TOU UAIKOU TTOU TTAPAPEVEI OTO
BSOVTI (EKTOG ATTO TIG ETTIQAVEIEG TIPOG OUYKOAANDN)
XPNOIPOTTOIWVTAG éva OTTOYYO 1 BUopA BapBagiol KaBwg
TO evaTropévov UAIKO gival SUOKOAO va a@aipeBei HETE TOV
PWTOTTOAUNEPIONO.

5) AV TO €QapuOTPEVO UAIKO eTTIHOAUVOET e vEPO, aipa f
GGAIO TTPIV OTTO TO QWTOTTOAUPEPITHO, EETTAUVETE Kal
OTEYVWOTE TO BOVTI Kal emavaAaBete Tn diadikacia Pe
ETTAVEQAPHOYT] TOU UAIKOU.

4. PQTONOAYMEPIZIMOZ
PWTOTTOAUPEPIOTE XPNOIUOTIOIVTAG Hid CUCKEUR

Distancia da |Distancia da QWTOTTOAUPEPIGHOU.
ponta de luz |ponta de luz . .
<10 mm >10 mm XpOvog QWTOTTOAUPEPITHOU .
& AmooTaon amo To | AmooTaon amé 10
E:g)%eneli) / LE‘D (7.00-1200 mW/cm?) | 10 segundos| 20 segundos G]KTpOpTl'JV)?\D o T axpopﬂvxr:o
e alta poténcia G QWTEIVAG ™G QTEIVAG
(mais de 1200 mW/cm?) 5 segundos |10 segundos nyng <10 mm nyng>10 mm
. Ahoyévo / LED (700-1200 mW/cm?)| 10 seconds 20 seconds
Notas: YynAig évraong LED
1) A fotopolimerizagao deve ser completa para uma forga (Ve Twv 1200 MW/om?) 5 seconds 10 seconds

de unido efetiva. Uma intensidade de luz menor pode
levar a uma adeséo insuficiente.

2) Use uma barreira contra a luz ou dculos de protegéo
equivalentes durante a fotopolimerizagéo.

5A. PROCEDIMENTO RESTAURADOR COM
COMPOSITOS E COMPOMEROS FOTOPOLIMERIZAVEIS
Depois da fotopolimerizagéo do adesivo, siga as instrugdes
de utilizag&o do fabricante para aplicar, esculpir e
fotopolimerizar o material de resina composita da sua
escolha.
.PROCEDIMENTO RESTAURADOR COM
COMPOSITOS DE DUPLA POLIMERIZAGAO
Depois da fotopolimerizagéo do adesivo, assegure que a
fotopolimerizagé@o do material compésito de dupla
polimerizagéo decorre em separado. Apenas a
autopolimerizagéo resultara numa forga de unido
insuficiente.
6. ACABAMENTO
Proceda aos ajustes, acabamento e polimento da restauragéo
utilizando as técnicas padronizadas.

. SITUACOES DE REPARAGAO

1. PREPARO DA RESTAURAGAO

Crie rugosidades nas superficies para adesdo com uma ponta

diamantada. Utilize um dique de borracha como protegéo.

Lave e seque as superficies preparadas com a seringa de ar.

Caso a superficie do restauro contenha ceramica vitrea ou

ceramica hibrida, trate as superficies com um agente de

ligagao de silano, como por exemplo CERAMIC PRIMER I,

antes de aplicar G-Premio BOND.

Nota.

NAO apligue CERAMIC PRIMER I sobre superficies

metalicas e/ou dentarias. .

. TRATAMENTO DAS SUPERFICIES DOS DENTES

Escolha uma das seguintes 3 técnicas:

a) Técnica auto adesiva
Aplique G-Premio BOND sobre o esmalte e dentina
cortados com a broca, sem um passo intermédio de
condicionamento.
Nota:
O esmalte ndo cortado com broca deve ser sempre tratado
com um gel de &cido fosférico a 35-40% durante 10
segundos, lavado com agua durante 5 segundos e seco
suavemente.

b) Ataque seletivo do esmalte
Antes de aplicar G-Premio BOND sobre o esmalte e
dentina, condicione o esmalte com gel de &cido fosférico a
35-40% durante 10-15 segundos, lave durante 5 segundos
e seque suavemente.

c) Técnica condicionamento &cido total
Antes de aplicar G-Premio BOND ao esmalte e dentina,
condicione o esmalte e a dentina com gel de acido fosférico
a 35-40% durante 10-15 segundos, lave durante 5
segundos e seque suavemente.

. APLICACAO DE G-Premio BOND

a) Tipo frasco: Antes de dispensar, agite bem o frasco de
G-Premio BOND. Dispense algumas gotas para um
dispensador limpo. Feche a tampa imediatamente depois
de usar.

Tipo dose unitaria: Desenroscar a tampa da dose unitaria
no sentido anti-horario. Certifique-se de qual é a parte de
cima e qual é a parte de baixo da capsula da dose unitaria
antes de abrir. Utilizando o aplicador descartavel fornecido,
misture bem o liquido durante 5 segundos conforme
ilustrado, certificando-se da mistura do liquido da parte de
cima com o da parte de baixo do recipiente.

b) Aplique IMEDIATAMENTE sobre todas as superficies
reparadas utilizando o aplicador descartavel.

c) Aguarde 10 segundos depois de terminar a aplicagéo.
G-Premio BOND consegue oferecer resisténcia adesiva
suficiente, mesmo quando seco imediatamente apés a
aplicagdo, sem tempo de espera.

d) Seque bem durante 5 segundos com ar isento de 6leo
a press&o de ar MAXIMA. Utilize aspiragéo para evitar
que o adesivo salpique. O resultado final deve ser uma
pelicula adesiva fina, com uma superficie brilhante e
que nao se move de forma visivel quando se aplica
novamente o jato de ar.

Notas:

1) Ao retirar do frigorifico apés um longo periodo de
armazenagem, deixe o G-Premio BOND a temperatura
ambiente durante varios minutos antes de o utilizar.

2) Se a tampa da dose unitaria estiver apertada demais para
abrir, ndo tente forgar a abertura para evitar contato
acidental do liquido com a pele e os olhos. Utilize outra
dose unitaria.

3) Aplique o G-Premio BOND imediatamente, pois este
material contém um solvente volatil.

4) G-Premio BOND é um material fotopolimerizavel.

Proteja o liquido da luz depois de dispensar do frasco.

5) Remova o material em excesso do dente (de outras areas
para além das superficies onde se pretende a adesao) com
uma esponja ou bola de algodao, pois os residuos sdo
dificeis de remover apés a fotopolimerizagéo.

6) Se o material aplicado ficar contaminado por 4gua, sangue
ou saliva antes da fotopolimerizacéo, lave e seque o dente
e repita o processo voltando a aplicar o material.

FOTOPOLIMERIZAGAO

Proceda a fotopolimerizag&o utilizando um aparelho de

fotopolimerizagéo de luz visivel.

Consulte I. PROCEDIMENTO DE UNIAO, 4.

FOTOPOLIMERIZAGAO.

PROCEDIMENTO RESTAURADOR COM

COMPOSITOS/COPOMEROS FOTOPOLIMERIZAVEIS

Depois da fotopolimerizagéo do adesivo, siga as

instrugdes de utilizagao do fabricante para aplicar, esculpir e

fotopolimerizar o material de resina composita da sua

escolha.

. ACABAMENTO

Proceda aos ajustes, acabamento e polimento da
restauragéo utilizando as técnicas padronizadas.

5

@

N

w

&

o

o

IL. TRATAMENTO DE DENTES COM HIPERSENSIBILIDADE

E SELAMENTO IMEDIATO DA DENTINA
1. APLICAGAO DE G-Premio BOND
Consulte I. PROCEDIMENTO DE UNIAO, 2.
TRATAMENTO DAS SUPERFICIES DOS DENTES, 3.
APLICAGAO DE G-Premio BOND. Aguarde 10 segundos
antes de secar.
Para o tratamento da hipersensibilidade dentinaria a
técnica auto adesiva é recomendada.
FOTOPOLIMERIZACAO
Consulte I. PROCEDIMENTO DE UNIAO, 4.
FOTOPOLIMERIZAGAO
. REMOVER A CAMADA NAO POLIMERIZADA
Remova a camada n&o polimerizada de G-Premio BOND com
uma bola de algoddo humida.
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ARMAZENAMENTO

Conservar a temperatura ambiente (1-25°C) (33,8-77,0°F).

Se nao utilizar durante o longo periodo de tempo, conserve sob
refrigeragéo.

EMBALAGEM
Kit Frasco G-Premio BOND: 5 mL de liquido (1), prato doseador

descartavel (20), DISPOSABLE APPLICATOR I
(aplicador descartavel) (50)

Recarga G-Premio BOND: 5 mL de liquido (1)
Pacote de 3 frascos G-Premio BOND: 5 mL de liquido (3)
Dose unitaria G-Premio BOND: 0.1 mL de liquido (50),

DISPOSABLE APPLICATOR I (aplicador descartavel) (50)

CUIDADO

1

1
1

1. Em casos raros, o produto pode provocar reagoes de
sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reagdes
desse género, interrompa o uso do produto e consulte um
médico.

. Equipamentos de protec¢éo individual (EPI) tais como luvas,

mascaras e 6culos de seguranga devem ser sempre utilizados.

Evite inalar ou ingerir o material.

. G-Premio BOND é um liquido e vapor muito inflamavel.

Néo utilizar perto de fogo. Manter afastado de fontes de
ignicdo. Nao armazenar grandes quantidades na mesma zona.
Manter afastado da luz direta do sol.

. G-Premio BOND é volatil. Usar em local bem ventilado.
Aconselhe o paciente a respirar pelo nariz.

. G-Premio Bond dose Unica nédo pode ser reutilizado. Nao tente

fechar nem utilizar novamente a capsula novamente apos o

uso. A capsula de uso Unico ndo pode ser fechada

adequadamente ap6s aberta o que pode causar a evaporagao
do solvente volatil.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com

agua e consulte o médico.

. Em caso de contato com a mucosa oral ou pele, remova
imediatamente com uma esponja ou algodao. Depois de
terminar o tratamento de restauragao, lave bem com agua.

. Se a mucosa que entrou em contato com o material ficar
branca ou formar uma bolha, aconselhe o doente a ndo mexer
na area afetada até a marca desaparecer, o que demora
geralmente 1-2 semanas. Para evitar o contato, recomenda-se
a aplicag@o de manteiga de cacau na zona que néo fica
protegida pelo dique de borracha.

0. Se derramar produto na mesa ou no chéo, limpe

imediatamente com um pano seco.

1. N&o misturar com outros produtos.

2. Eliminar o contetdo / recipiente em conformidade com a

legislagéo local.
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Alguns produtos referenciados nas presentes instrugdes de

u
a

tilizagdo podem ser classificados como perigosos de acordo com
GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informagéo de

seguranca disponiveis em:

[o]

http://www.gceurope.com
u para as Américas
http://www.gcamerica.com

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

L|

IMPEZA E DESINFECAO

SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a
contaminagéo cruzada entre pacientes, este dispositivo requer

d

esinfegao de nivel médio. Imediatamente apos a utilizagao

inspecionar o dispositivo e rétulo para verificar se ha deterioracéo.
Descartar o dispositivo danificado.

NAO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para
evitar a secagem e acumulagao de contaminantes. Desinfetar com

u
d

m produto certificado para o controle da infegéo de nivel médio,
e acordo com as diretrizes regionais / nacionais.

Para o Resumo de Seguranga e Desempenho Clinico (SSCP),
consulte a base de dados EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou contacte-nos em
Regulatory.gce@gc.dental

Relatério de efeitos indesejados:
Se vocé tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado,
reagao ou situagdes semelhantes experimentados pelo uso deste
produto, incluindo aqueles néo listados nesta instrugéo para uso,
por favor comunique-os diretamente através do sistema de
vigilancia correspondente, selecionando a autoridade apropriada
de seu pais. acessivel através do seguinte link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
bem como ao nosso sistema interno de vigilancia: vigilance@gc.dental
Desta forma, vocé contribuira para melhorar a segurancga deste
produto.

Ultima revisao: 12/2023

ZNPEIWDOEIG:

1) PwrotoAupEepioTe TTARPWG Yia évav aTmoTeAeoUATIKG CUYKOAANTIKG
Seapd. Meiwan TG vVTaong Tou QuTOG PTTOPET va TTPOKAAEDE!
QVETTAPKA OUYKOAANTIKG BECGUO.

2) XpnOIPOTIOINOTE TTPOCTATEUTIKG TIAQiCIO 1} avTioToIxa
TTPOCTATEUTIKG YUAAIG KATA T SIGPKEIC TOU QWTOTTOAUPEPITHOU.

5A. TOMNOOETHZH ®QTOMOAYMEPIZOMENQN ZYNOETQON
PHTINQN KAl COMPOMERS
MeTd TOV TTOAUPEPIOHO TOU GUYKOAANTIKOU TTapayovTa,
akOAOUBNOTE TIG 0BNYiEg TOU KATAOKEUAOTH WOTE VO TOTTOBETAOETE,
JIAPOPPUWOETE KAl QWTOTTOAUPEPICETE TN OUVOETN PNTivNn TNG
€TMIAOYAG 00G.
. TONMOGETHZH PHTINHZ AINAQY MNMOAYMEPIZMOY
MeTé TOV QWTOTTOAUPEPICHS TOU GUYKOAANTIKOU TTapayovTa,
BeBaiwOEiTE OTI PWTOTTOAUPEPICETE EEXWPIOTA TN PNTiVN SITTAOU
TroAUPEPIoPOU. O AUTOTTOAUNEPIOHOG ATTO PHOVOG Tou Ba 08nyATEl
O€ QVETTAPKI GUYKOANTIKG BECUO.
6. AEIANZH
Al0pBWOTE TNV ATTOKATACTAON, AEIAVETE KAl OTIABWOTE
£QaPUOZOVTaG TIG BATIKEG TEXVIKEG.
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I. NEPINTQZEIZ ENIAIOPOQIHY
1. MPOETOIMAZIA THZ AMTOKATAXLTAZHZ

MPOETOIPATTE TIG ETMQAVEIEG TIPOG CUYKOAANON pE ia eyyAu@ida

diapavTiou. EQappdoTe EAACTIKO ATTOHOVWTHPA YIa TTpOoTATIa.

ZeTAUVETE KAl OTEYVWOTE TIG TIPOETOIUACHEVEG ETTIQAVEIEG

QPUOWVTOG HE TNV OEPOTUPIYYA. AV N ETTIQAVEID TNG

ATTOKATACTACNG TTEPIEXEI UAAO-KEPAUIKEG EVIOXUTIKEG

0UCIEG/UAIKG 1} UBPISIKG KEPAUIKA EQAPUOTTE EVaV TTAPAYOVTA

alhaviou oTig em@dveleg auTég 6TTwg To CERAMIC PRIMER T

TPIV TNV €Qappoyn Tou TTapayovta G-Premio BOND a.

Znueiwon.

MHN epapupdoete Tov Tapdyovia CERAMIC PRIMER I og

HETAAAIKEG Kal/f} OBOVTIKEG ETTIQAVEIEG.

.MPOETOIMAZIA OAONTIKQN EMIPANEION

EmAEETE pia atrd Tig 3 aKOAOUBEG TEXVIKEG:

a) TexvikA autoadpotroinang
Eg@apuodaTte Tov rapayovta G-Premio BOND otnv
TIPOETOIPACHEVN PE EYYAUQIda adapavTivn Kal odovTivn,
Xwpig EeXwpPIoTo aTAdI0 adpoTroinang.

Znueiwon:

H adapavTivn TTou dev £XEI TTPOETOINACTET HE EYYAUPIDQA
TIpETTel va adpoTroinBei pe 35-40% @wopopikol ogéog yia 10
SeuTePOAETITA, Va EETTAUBET pE vepO yia 5 BeuTEPOAETITA KAl
va oTeyvwoei eEAappd.

B) EmiAekTIKr) adpoTroinon
Mpiv a1md TNV eQappoyn Tou TTapdayovta G-Premio BOND
oTnV adapavTivn Kal 0dovTivn, adpoTToIfaTE TNV ETPAVEI
povo Tng adapavTivig pe 35-40% @ua@opikou 0&Eog yia
10-15 SeuTEPOAETTTA, SETTAUVETE yia 5 DEUTEPOAETITA Kal
OTEYVWOTE EAAPPA.

y) Texvikn} oAikiig adpotroinang
Mpiv atmé TNV e@appoyn Tou Tapdayovta G-Premio BOND
otV adapavTivn Kal TNV 0dovTivn, adpoTroifaTe TNV
adapavTivn Kal TNV 0dovTivn Pe 35-40% @wo@opikol 0&Eog yia
10-15 SeutepOAeTITa, EETTAUVETE VI 5 DEUTEPOAETITA KOl
OTEYVWOTE EAAPPA.

. EOAPMOIH TOY G-Premio BOND

a) ZUOKEUAOia HTTOUKaAI0U:

Mpiv a1rd TN 0COPETPNOT, AVAKIVEIOTE IKAVOTTOINTIKA TO
pTToUKdAl Tou G-Premio BOND. AogopeTprioTe Aiyeg oTayoveg
o€ éva Soxeio 5000UETPNONG. ETTaVATOTTIOBETEIOTE TO KATTAKI
TNG OUOKEUAOIAg APECWS META TN XPAON.

Tuokeuagia povig d6ong:

ZeBIBWOTE TO KATIAKI TNG CUCKEUATIag Hovrg d6ang
YUPVWVTAG TO aploTepOOTPOPa. BeBaiwbeite oTI §exwpileTe TO
TTAVW Kal KATW PEPOG TNG KAWOUAAG Hovig 56ong TrpIv amd To
dvolyya Tng cUoKeUaaoiag.

Me Tn Xprion Tou pUyXoug EQAPHOYNG TTou diaTiBeTal avapeiTe
IKQAVOTTOINTIKA TO UAIKO VIO 5 SEUTEPOAETITA OTTWG QAiVETAI OTA
oxedlaypappata. BeBaiwBeite 611 ouvdudaleTal To uypd atréd To
avw Kal KATw PEPOG TNG CUCKEUATTAG.

b) Epappdote AMEZQY To UNIKO O OAEG TIg
TTPOETOINOAOUEVEG ETTIPAVEIEG XPNOIHOTIOIVVTAG TO pUYXOG
£pappoyNg piag xprong.

¢) AQrioTe To UAIKS avevoxAnTo yia 10 SeutepOAeTITa ETE
70 TEAOG TNG e@appoyng. O TTapayovtag G-Premio BOND
UTTOPET va TTPOGdWOE! IKAVOTTOINTIKI AvTOX GUYKOAANTIKOU
Se0pOU aKOPA Kal 6TaV OTEYVWOET QUECWG PHETA TNV EQAPHOYT
XWPig Xpovo avapovig.

d) ZTEYVWOTE IKAVOTTOINTIKA yia 5 SeuTepOAETITA PE aépa
Xwpig éAaia kaTw amé MEFIZTH mieon aépa.
XpnoipoTroIaTe avappo@nan yia va atmoQeuxOei o
SIOKOPTTIOUOG TOU GUYKOAANTIKOU TrapdyovTa. To TEAIKO
atmoTéAeopa Ba TPETTEl va eival éva AETITO OTpWHa
OUYKOOANTIKOU PE YUQAIGTEPN ETTIQAVEIQ KOI TTOU BEV KIVEITAI
0paTé KATW aTT6 TNV EQAPUOYH ETTITIPOCOETNG THETNG Aépa.

ZNUEIWOEIG:

1) Kata Tnv agaipean Tou UAIKoU aTro To Yuyeio peTd atréd
Hakpoxpovia UAagn, aproTe Tov Trapdayovia G-Premio BOND
o€ BeppoKpacia dwHATIOU yIa APKETE AETTTA TTpIv aTTd TN
xpnon.

2) Av To KaTTAKI TNG OUOKeuaaiag gival TTOAU o@IXTé, unv
TPOCTIABACETE va TO avoigeTe Pe TN Bia TTPOG aTToPUYH TUXaiag
ETTAPAG TOU UAIKOU HE TO dEPPa Kal TOUG 0pOaApoUG.
XpnaoigoTtroinoTe AAAN cuokeuaaoia povrg d6ong.

3) EpappuoaoTe Tov Tapdyovta G-Premio BOND apéowg kabuwg To
UAIKO TTEPIEXEI TITNTIKO DIAAUTN.

4) O mapdyovtag G-Premio BOND eival éva
PWTOTTOAUPEPIZOHEVO UAIKO. MPOQUAGETE TO UYPO aTT6 TO PWG
METE TN SOCOUETPNON ATIO TO PTTOUKAAL.

5) ApaipéaTe TUXOV TTEPIOTIEG UAIKOU aTTé TO BOVTI (EKTOG aTTO TIg
ETIQPAVEIEG TTPOG CUYKOAANDN) pe évav oTréyyo fj Buoua
Baupakiol kKabwg Tuxov uTToAAeippaTa gival SUokoAo va
a@aIpeBoUV HETA TOV QWTOTTOAUPEPIOHO.

6) Av TO €QapUOOUEVO UNIKG €TTIHOAUVOET pe vepd, aipa A oGAio
TIPIV ATTO TOV QWTOTTOAUPEPITHO, EETTAUVETE KOI OTEYVWOTE TO
B6VTI Kal eTTavaAdBarte Tn diadikacia ETavaToTToBETWVTAG
UAIKO.

. ®QTOMOAYMEPIZMOZ

DWTOTTOAUPEPITTE XPNTIPOTIOIWVTAG Hidt CUOKEUT

QwToTroAupepiopoU. AvagepBeite |. AIAAIKAZIA

ZYTKOAAHZHZ, 4. ®PQTOMNOAYMEPIZMOZ.

. TOMNOGETHZH ®QTOMOAYMEPIZOMENQN ZYNOETQON

PHTINQON/COMPOMERS

MeTd Tov TTOAUPEPIOHS TOU GUYKOAANTIKOU TTapayovTa,

akoAoUBAOTE TIG 08NYieg TOU KATAOKEUAOTH YIa TV TOTTOBETNON,

SIapOPPWON Kl QWTOTTOAUPEPIOUO TWV ETTIAEYHEVWV OUVBETWY

PNTIVWDV.

. AEIANZH
AIGPOPPWOTE TNV ATTOOKTACTACT, AEIGVETE KAl OTIABWOTE PE TIG
BaOIKEG TEXVIKEG.
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ILMPOETOIMAZIA YNEPEYAIZOHTQN AONTION KAl AMEZH
KAAYWH OAONTINHZ
1. EPAPMOI'H TOY G-Premio BOND
AvagepBeite | AIAAIKAZIA TYTKOAAHZHE, 2. MPOETOIMAZIA
OAONTIKQN ENI®ANEIQN,3. EPAPMOIH TOY G-Premio
BOND. Mepipévete 10 SEUTEPOAETITA TIPIV OTEYVWOETE.
Znueiwon:
MNa T Bepatreia Twv UTTEPEUAIoONTWY BOVTIWY, TUCTAVETAI N
QAUTO-adPOTTOINTIKN TEXVIKNA.
. ®QTOMNOAYMEPIZMOZ
AvagepBeite o10 |. AIAAIKAZIA ZYTKOAAHZHE, 4.
DOTOMNOAYMEPIZMOZ
. AGAIPEZH TOY AMIOAYMEPIZTOY X TPQMATOX
A@aipéaTe TO aTTOAUPEPIOTO OTPWHA Tou G-Premio BOND pe éva
uypo Buopa BapBakiol.
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OYAAZH
DuAGETE TO UAIKO O€ Beppokpacia dwpariou (1-25°C) (33.8-77.0°F).

Av ev TIpOKEITAl va XPNOIHOTIOINGE( yia peydAo Xpoviké didaTnua,

QUAGETE TO OTO Yuyeio.

ZYZIKEYAZIA

G-Premio BOND Zet MoukaAiou: 5 mL uyp6 (1), doxeio Socopétpnong
piag xpriang (20), DISPOSABLE APPLICATOR I (pUyxn epapuOyAg
uiag xprang) (50)

G-Premio BOND AvtaAAakTiké MTroukdAi: 5 mL uypé (1)

G-Premio BOND Zuokeuaoia 3-MtoukaAiwv: 5 mL uypé (3)

G-Premio BOND Movrig 86ong: 0.1 mL uyp6 (50), DISPOSABLE
APPLICATOR II (puyxn epappoyrng piag xpriong) (50)

NPOZOXH

. Z€ OTTAVIEG TTEPITITWOEIG TO TIPOIOV PTTOPET VO TIPOKAAEDE!
UTTEpEUaIoBNOia o KATToIa dTopa. AV TTapaTtnEnBouv TETolEg
avTIdpaceig, dIAKOWTE T XPAON TOU TTPOIGVTOG Kal avadnTioTe
10TPIKA YVWHN.

. O mpoowikdg e§omAiIopdg acpaleiag (MEA) 6Trwg yavTia,
HAOKA Kl TIPOOTATEUTIKA YUAIG TTPETTEI TTAVTA VOl XPNOIPOTIOIEITAI.

. ATTOQUYETE TNV EI0TTVON KOl KATATTIOON TOU UAIKOU.

O mapayovtag G-Premio BOND eival TToAU EUQAEKTOG Kal

TTNTIKOGG. MV TOoV XpNOIPOTIOIEITE KOVTA O PAdya. KpatioTe Tov

HaKpId atré Tnyég avapAegng. Mnv uAGoeTe peydieg

TTOOOTNTEG OTNV id1a TTEPIOXT. AIATNPAOTE TOV HAKPIG aTTé GueEan

£kBean 07O NAIGKO PWG.

. O mapdyovtag G-Premio BOND gival TTnTikdg. XpnoigotoioTe
Tov 0€ KAAG aePIZOPEVO XWPO. ZUPBOUAEUOTE TOUG AOBEVEIG Vi
QAVaTIVEOUV aTTé TN PUTN.

. H ouokeuaoia povrg 86ong G-Premio Bond eival yévo piag

xpAong. Mnv mpooTTabAoETe va TNV KAEICETE fj va TNV

emavayxpnoipotolfjoete. H povr déon Unit Dose dev ptropei va

EavakAEIoTEl av avoIxXTel Kal 0 TITNTIKOG SIGAUTNG PTTOPET va EEATUIOTE.

Ze TEPITITWON ETTAPRG TOU UAIKOU pE Toug 0@BaApoUg, EeTTAUVETE

apéowg ue GpBovo vePo Kal avalnTeioTe IATPIKA CUPBOUAR.

. Ze TEPITTITWON ETTAPAG TOU UAIKOU pe Toug paABakolg 10Toug i
70 Bépua, aPaIPEOTE APECWS TO UAIKO pE £va OTTOYYO i BUOHA
ammd BapBaki. MeTd 1o TEAOG TNG ATTOKATACTATIKAG dladikaaoiag,
EeTAUVETE PE GpBOVO vePD.

. Av 0 1076G TTOU APBE T€ ETTAPN HE TO UAIKO Yivel AOTTPOG 1

epgavioel uooaiida, cUPBOUAEUOTE TOV aoBeV va a@roel TNV

TEPIOXN AVEVOXANTN, HEXPI VO QUYEI TO ONPEdI, cuvhBwg 1-2

£Bdopadeg. MNa va amropeuxBei n eTTapn pe 10 UAIKG, GUGTAVETAI

n epappoyn BaleAivng oTnv TEPIOXT TTOU SV KAAUTITETAI ATIO

€AAOTIKO ATTOHOVWTAPA.

Ze TEPITTTWON TTOU TO UAIKG BICKOPTTIOTEI OTOV TTAYKO £pYaciag

A TO TTATWHA, KaBapioTe TO APECWG PE EVa OTEYVO UQUOUA.

11. Mnv 10 avaulyvUeTe pe GAAa TTpoidvTa.

12. ATTOppiYTE TIG CUOKEUATTEG TUHPUWVA HE TOUG TOTTIKOUG KAVOVITHOUG.
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10.

KaTrola a1ré Ta TpoiévTa TTou avagépovTal oTig TrTapouaeg Odnyieg
XpAong ptropei va TagivopnBolv wg eTmikivduva oUp@wva de To GHS.
EgoikeiwBeiTe pe TIG 0dnyieg ao@aAeiag Tou diaTiBevTtal oTn dieiBuvon:
http://www.gceurope.com
A yia TNV Apepikn
http://www.gcamerica.com
Emiong pumopeite va Tig TapaAdBeTe atrd ToV TTpounBeuTH 00G.

KAGAPIZMOZ KAI ANTIZHWIA:

SYZTHMATA AOZOMETPHZHZ NMOAAANAHE EQAPMOIHE: yia Tnv
aTToQUYH SIACTAUPOUPEVNG ETTIMOAUVONG HETAGU TWV a0BEVWY N
OUOKEUN aQuTH aTTaiTel PETPIOU BaBpol atrooTeipwaon. AuEowg HETE TN
XPAoN £TMBEWPAOTE T CUOKEUN Kal TNV ETIKETA TNG Yia TIBavn
UETATITWON TNG KATAOTACTG TNG. ATTOPPIYTE TN CUCKEUN av €XEl
KOTAOTPAPEL.

MHN EMBAMTIZETE TH ZYZKEYH. KaBapioTe 0X0AaoTIKG TN CUOKEUT
TIPOG ATTOQUYT EAPAVONG KAl CUTOWPEUCNG HOAUTHATIKWY OTOIXEIWV.

ATTOOTEIPWOTE PE £va PETPIOU BABHOU EYKEKPIPEVO AVTIONTITIKG

TIPOIOV 1ATPIKAG XPIoNG UMWV HE TIG TOTTIKES / €BVIKEG OdNyieg.

Mo v NepiAnyn Tng AoeaAeiag kai Tng KAvikrig ATrodoong (SSCP)
avatpégte oTn Bdon dedopévwv EUDAMED
(https://lec.europa.eu/tools/eudamed) fj emikoIvwvAOTE padi pag oto
Regulatory.gce@gc.dental

Avagopd yia aveTIBUUNTEG EVEPYEIEG:
Av evnuepwBEITE yia oTToI0dATIOTE AVETIOUUNTN EVEPYEIQ, avTidpaon 1y
TTapdpola yeyovoTa atoé Tn XpRon Tou TTpoiévTog,
oupTTEPIAaUBAVOPEVWY Kal oWV Sev avapépovTal oTIG TTapoUoEeg
odnyieg xpriong, TapakaAoUpe SNAWOTE TIG APETWG OTO EISIKO
ouoTnua emAEyovTag TNV KAaTdAANAN apxr TNg Xwpag aag Tou
UTTOPEiTE va Bpeite péoa amd Tnv akdAoudn dievBuvon:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
KaBW¢ Kal 0To ECWTEPIKG TUOTNHA AoPaAEiag TG ETAIPEING:
vigilance@gc.dental Me Tov 106110 aUT6 GUVTeAeiTE TNV BeATiwon TNg
ao@AaAElag Xprong autou Tou TTPOIGVTOG.

TeAeutaia TpoTroTroinon Kelpévou: 12/2023

Les bruksanvisningen ngye
for bruk

G-Premio BOND

EN-KOMPONENT LYSHERDENDE ADHESIV
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ukes kun av tannhelsepersonell ifglge anbefalte indikasjoner.

DIKASJONER
For bonding av lysherdende kompositter og kompomerer til
tannsubstans.

. Bonding av dualherdende kompositt til konusoppbygging til

tannsubstans sa lenge kompositten lysherdes.

. Intraoral reparasjon av kompositt, metall-baserte og

Zirconium/alumina-baserte restaureringer.

. Intraoral reparasjon av kjeramiske restaureringer i kombinasjon

med et silan-koplingsmiddel (Silan Coupling Agent).

. Behandling av hypersensitive tenner
. Forsegling av prepareringer (kaviteter eller distanser) for

indirekte restaureringer.

KONTRAINDIKASJON

1.
2.

Direkte pulpaoverkapping.

Unnga a bruke dette produktet pa pasienter med kjente allergier
overfor methacrylat monomerer, methacrylat polymerer eller
aceton.

MA IKKE BRUKES | KOMBINASJON MED
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3.
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kjemisk herdende komposittresin

eugenolholdige materialer fordi eugenol kan hindre G-Premio
BOND i & herde eller bonde korrekt

desensibiliserende materialer fordi disse kan hindre G-Premio
BOND i & herde eller bonde korrekt

NHOLD

Aceton, vann, dimetylakrylat, 4-MET, initiator, MDP, silisiumdioksid,
MDTP, stabilisator

BRUKSANVISNING

I

I.

L

BONDINGPROSEDYRE
1. KAVITET-PREPARERING
Preparer kaviteten med standardteknikk. Veer sikker pa at
eventuelle temporzere materialer er helt friernet fra overflaten.
Bruk kofferdam. Skyll og terr de preparerte tannflater og blas
forsiktig tert med oljefri luft.
Merk:
Ved pulpaoverkapping bruk Kalsiumhydroxid
. BEHANDLING AV TANNOVERFLATENE
Velg en av de 3 teknikker
a) Selvetsende teknikk
Appliser G-Premio BOND pa dentin- og emaljeoverflater
der det er brukt roterende instrument (bor), uten a bruke et
eget etse-step
NB:

N

Pa emalje det ikke er brukt bor, skal det alltid etses med
35-40% fosforsyregel i 10 sekunder, etterfulgt av
vannskylling i 5 sekunder- og forsiktig tgrrlagt.

b) Selektiv etsing av emalje
For applisering av G-Premio BOND pa emalje og dentin
skal bare emaljen etses med 35-40% fosforsyregel i 10-15
sekunder, etterfulgt av vannskylling i 5 sekunder- og
forsiktig terrlagt.

c) Totaletse-teknikk
For applisering av G-Premio BOND pa emalje og dentin
skal bade emalje og dentin etses med 35-40% fosforsyregel
i 10-15 sekunder, etterfulgt av vannskylling i 5 sekunder- og
forsiktig terrlagt.

. APPLISERING AV G-Premio BOND

a) Pakningen: Rist flasken med G-Premio BOND grundig for
bruk. For & apne flip-top lokket, trykker man samtidig inn
begge apningsknappene som er pa flaskehalsen, som vist
pa figur 1. Dosér et par draper i et rent dappenglass eller
liknende. Lukk flasketoppen igjen straks etter bruk.
Notér:
1) Dersom lokket slipper taket i hengslene,sa kan hengslene

settes tilbake som vist i figur 2.
2) Tark bort overfladig vaeske fra flaskens spiss innen lokket
settes pa.
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Lue ohjeet huolellisesti
ennen kayttoa

G-Premio BOND

YKSIKOMPONENTTINEN VALOKOVETTEINEN SIDOSAINE

Vain hammashuollon ammattilaisten kayttoon suositelluissa
kayttoindikaatioissa.

KAYTTOINDIKAATIOT

1. Valokovetteisten yhdistelmamuovien ja kompomeerien suora
sidostus hammaskudokseen

Kaksoiskovetteisten pilariyhdistelm@muovien sidostus
hammaskudokseen, kun materiaali on valokovetteista
Yhdistelmamuovi-, metalli- tai zirkonia/aluminapohjaisten
taytteiden korjaaminen suussa

Keraamisten taytteiden korjaaminen suussa yhdessa
silaanipohjaisen kiinnitysaineen kanssa

Yliherkkien hampaiden hoito

Hampaan preparoidun alueen (kaviteetti tai pilari) suojaaminen
epasuoraa ty6ta varten
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KONTRAINDIKAATIOT

1. Suora pulpan kattaminen.

2. Ala kayta tata tuotetta potilaille jotka ovat allergisia
metyylimetakrylaatille, metakrylaattipolymeerille tai asetonille.

VALMISTETTA EI PIDA KAYTTAA

1. Yhdessa kemiallisesti kovettuvien yhdistelmamuovien kanssa.

2. Yhdessa eugenolia sisaltavien valmisteiden kanssa, silla
eugenoli voi estda G-Premio BOND -tuotetta kovettumasta tai
sidostumasta kunnolla.

3. Yhdessa desensitointiaineiden kanssa, silla ndma voivat estaa
G-Premio BOND -tuotetta kovettumasta tai sidostumasta
kunnolla.

KOOSTUMUS
Asetoni, vesi, dimetakrylaatti, 4-MET, initiaattori, MDP, piidioksidi,
MDTP, stabilisaattori

KAYTTOOHJEET
1. SIDOSTUSMENETELMA
1. KAVITEETIN PREPAROINTI
Preparoi hammas tavanomaisin menetelmin. Varmista,
ettd valiaikainen materiaali on kokonaan poistettu hampaan
pinnalta. Kayta kofferdamia suojana. Huuhtele ja kuivaa
preparoidut pinnat puustaamalla varovasti ilmalla.
Huomaathan:
Pulpan kattamiseen kaytetaan kalsiumhydroksidia.
. HAMPAAN PINTOJEN KASITTELY
Valitse yksi seuraavista kolmesta vaihtoehtoisesta tekniikasta:
a) Itse-etsaava
Kayta G-Premio BOND -valmistetta poratulle kiilteelle ja
dentiinille iiman erillista etsausvaihetta.
Huomaathan:
Kiilletta, jota ei ole porattu, pitaa aina kasitella 35-40 %
fosforihappogeelilld 10 sekunnin ajan, huuhdellaan 5
sekunnin ajan ja kuivataan varovasti.
b) Selektiivinen kiilteen etsaus
Ennen kuin G-Premio BOND -valmistetta levitetédén
kiilteeseen ja dentiiniin, vain kiilletté etsataan 35-40 %
fosforihappogeelilléa 10-15 sekunnin ajan, huuhdellaan 5
sekunnin ajan ja kuivataan varovasti.
c) Total-etch -tekniikka
Ennen kuin G-Premio BOND -valmistetta levitetaan
kiilteeseen ja dentiiniin, kiilletta ja dentiinia etsataan 35-40
% fosforihappogeelilla 10-15 sekunnin ajan, huuhdellaan 5
sekunnin ajan ja kuivataan varovasti.
. G-Premio BOND -SIDOSAINEEN APPLIKOINTI
a) Pullo: Ravistele G-Premio BOND -pulloa huolellisesti
ennen annostelua. Avaa korkki puristamalla kumpaakin
pullon kaulassa olevaa vapautuspainiketta samaan aikaan,
kuten kuvassa 1 on osoitettu. Annostele pari tippaa
puhtaaseen annosteluastiaan. Sulje korkki heti.
Huomaathan:
1) Jos korkki irtoaa, sen voi kiinnittda uudelleen asettamalla
korkin takaisin saranoihin, kuten kuvassa 2 on osoitettu.
2) Pyyhi materiaalijaamat annostelukarjesta ennen kuin
suljet korkin.
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Kuva 1

Fig. 2

Unit dose variant: Unit dose kapselen ma veere i oppreist
posisjon nar den apnes. Apnes ved & vri motsols. Bruk
vedlagte engangsapplikator og bland veesken grundig i 5
sekunder. P4 den maten blandes alt materale som kan sitte
fast i kapselens bunn og vegger.

Notér:

Dersom kapselen er for vanskelig & apne, bruk en annen
kapsel.

Ikke forsgk & apne kapselen med overdreven styrke: Det
kan fare til at innholdet lekker ut og slik kan forasake direkte
kontakt med hud eller gyne.

b) Uten opphold mé vaesken appliseres pa preparert emalje og
dentin ved hjelp av engangsapplikatoren.

c) La G-Premio BOND ligge urert i 10 sekunder, selv om
G-Premio BOND gir full styrke selv om den terres
umiddelbart.

d) Terr grundig i 5 sekunder med oljefri luft med MAKSIMALT
trykk. Bruk vakumsug for & hindre sel.

Sluttresultatet skal bli en blank, tynn film som ikke
beveger seg under fullt lufttrykk.

NB

1) Dersom G-Premio BOND tas ut av kjgleskap, la
G-Premio BOND sta i romtemperatur noen minutter.

2) Appliser G-Premio BOND straks fordi veesken inneholder
flyktig lesemiddel.

3) G-Premio BOND er et lysherdende materiale. Beskytt
vaesken mot lys etter applisering.

4) Fjern overskuddsmateriale pa tannoverflater som ikke
skulle bondes med en svamp- eller bomullspellet fordi
restmaterialer er vanskelig & fjerne etter herding.

5) Dersom det appliserte G-Premio BOND blir kontaminert
med blod, saliva eller vann fer lysherding, vask og terr
tannen og gjenta prosedyren ved & re-applisere G-Premio
BOND

. LYSHERDING
Lysherding ved & bruke en synlig lysherde-lampe

IS

Belysningstid

Avstand fra | Avstand fra
lyskildespiss| lyskildespiss
<10mm >10mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm?) | 10 sek 20 sek
Hoyintensitetslys LED
(mer enn 1200 mW/cm?) 5sek 10 sek

NB

1. Lysherd ferdig for effektiv bindingsstyrke. Lavere
lysintensitet kan medfere utilstrekkelig binding.

2. Bruk beskyttelsesskjold eller tilsvarende
beskyttelsesbriller under lysherdingen.

5A. APPLISERING AV LYSHERDENDE KOMPOSITT ELLER
COMPOMER
Etter & ha lysherdet G-Premio BOND, fglg produsentens
instruksjoner nar du skal applisere, konturere og lysherde
det valgte fyllingsmaterialet.
5B. APPLISERING AV DUALHERDENDE KOMPOSITT
Etter & ha lysherdet G-Premio BOND, pass pa & lysherde
dualherdende kompositt etterpa. Bare bruk av selvherding
vil svekke styrken pa bondingen.
6. AVSLUTNING
Tilpass restaurasjonen, finish og poler med standard
teknikker.

REPARERINGSSITUASJONER
1. FORBEHANDLING AV RESTAURASJONEN

Rubb de flater som skal sammenfayes med et diamantbor.

Bruk kofferdam. Skyll og terr de preparerte tannflater og blas

forsiktig tert med oljefri luft. Hvis restaurasjonen bestar av

kjeramiske restaureringer, behandle overflatene med et
silan-koplingsmiddel (Silan Coupling Agent) type CERAMIC

PRIMER .

NB:

IKKE appliser CERAMIC PRIMER I til metall og/eller

tannflater.

. BEHANDLING AV TANNFLATER

Velg en av de 3 teknikker

a) Selvetsende teknikk
Appliser G-Premio BOND pa dentin- og emaljeoverflater
der det er brukt roterende instrument (bor), uten & bruke et
eget etse-step
NB:

Pa emalje det ikke er brukt bor, skal det alltid etses med
35-40% fosforsyregel i 10 sekunder, etterfulgt av
vannskylling i 5 sekunder- og forsiktig terrlagt.

b) Selektiv etsing av emalje
For applisering av G-Premio BOND pa emalje og dentin
skal bare emaljen etses med 35-40% fosforsyregel i 10-15
sekunder, etterfulgt av vannskylling i 5 sekunder- og
forsiktig torrlagt.

c) Totaletse-teknikk
For applisering av G-Premio BOND pa emalje og dentin
skal bade emalje og dentin etses med 35-40% fosforsyregel
i 10-15 sekunder, etterfulgt av vannskylling i 5 sekunder- og
forsiktig terrlagt.

. APPLISERING AV G-Premio BOND

a) FLASKE-type: For applisering ma flasken med G-Premio
BOND ristes grundig. Hell noen fa draper ut i en rent
dispenserbeholder. Sett korken pa flasken straks etter bruk.
Engangsdose: Skru av hetten pa engangskapselen mot
klokken. Veer sikker pa merke topp og bunn pa
engangskapselen fgr du apner den. Miks vesken grundig i 5
sekunder, og bruk det medfalgende engangs
pafgringsinstrument. Pass pa at du blander veesken fra
bade toppen og bunn av beholderen.

b) Uten opphold méa vaesken appliseres pa preparert emalje og
dentin ved hjelp av engangsapplikatoren.

c) La G-Premio BOND ligge urgrt i 10 sekunder, selv om
G-Premio BOND gir full styrke selv om den terres
umiddelbart.

d) Terr grundig i 5 sekunder med oljefri luft med MAKSIMALT
trykk. Bruk vakumsug for a hindre sel.

Sluttresultatet skal bli en blank, tynn film som ikke
beveger seg under fullt lufttrykk.

NB
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1) Dersom G-Premio BOND tas ut av kjgleskap, la G-Premio
BOND sta i romtemperatur noen minutter.

2) Dersom korken pa engangsdosen er vanskelig a apne,
IKKE bruk makt for a apne den slik at veesken ved et uhell
spruter pa hud eller i gyne. Bruk en annen engangsdose.

3) Appliser G-Premio BOND straks fordi vaesken inneholder
flyktig losemiddel.

4) G-Premio BOND er et lysherdende materiale. Beskytt
vaesken mot lys etter applisering.

5) Fjern overskuddsmateriale pa tannoverflater som ikke
skulle bondes med en svamp- eller bomullspellet fordi
restmaterialer er vanskelig & fjerne etter herding.

6) Dersom det appliserte G-Premio BOND blir
kontaminert med blod, saliva eller vann fer lysherding, vask
og terr tannen og gjenta prosedyren ved & re-applisere
G-Premio BOND.

. LYSHERDING

Lysherding ved a bruke en synlig lysherde-lampe

Referer til . BONDINGPROSEDYRE, 4. LYSHERDING.

. APPLISERING AV LYSHERDENDE KOMPOSITT ELLER

COMPOMER

Etter & ha lysherdet G-Premio BOND, fglg produsentens

instruksjoner nar du skal applisere, konturere og lysherde det

valgte fyllingsmaterialet.
. AVSLUTNING

Tilpass restaurasjonen, finish og poler med standard

teknikker.
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BEHANDLING AV HYPERSENSITIVE TENNER OG BEHOV
FOR @YEBLIKKELIG DENTIN-FORSEGLING
1. APPLISERING AV G-Premio BOND
Referer til . BONDING PROSEDYRE, 2. BEHANDLING
AV TANNOVERFLATENE, 3. APPLISERING
AV G-Premio BOND. Vent 10 sekunder for terking med luft.
B: Selvetsende teknikk anbefales ved behandling av
hypersensitive tenner.
.LYSHERDING
Referer til . BONDING PROSEDYRE, 4. LYSHERDING
FJERN UPOLYMERISERTE LAG
Fjern upolymeriserte lag G-Premio BOND med en fuktet
bomullspellet
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OPPBEVARING

Oppbevares ved romtemperatur (1-25°C) (33.8-77.0°F). Dersom
G-Premio BOND ikke skal brukes pa en stund, oppbevares
G-Premio BOND i kjgleskap.

PAKNINGER
G-Premio BOND Flaske-sett: 5 mL vaeske (1

),
Engangs blandeplate (20), DISPOSABLE APPLICATOR I (50)

G-Premio BOND Flaske Refill: 5 mL vaeske (1)
G-Premio BOND 3-flaske Pakke: 5 mL vaeske (3)
G-Premio BOND en-Dose: 0,1 mL vaeske (50),

DISPOSABLE APPLICATORII (50)

ADVARSEL:
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11.
12.

. I sjeldne tilfeller kan materialet forarsake allergiske reaksjoner
hos enkelte personer. Forekommer allergiske

reaksjoner anbefales det & stoppe bruken av produktet og
oppsegk evt. Lege

Bruk vernehansker, ansiktsbeskyttelse, vernebriller eller andre
personlige beskyttelsesanordninger.

Unnga a puste inn eller svelge materialet.

G-Premio BOND er sveert brannfarlig og fordamper hurtig.
Bruk ikke G-Premio BOND i naerheten av apen flamme, og hold
G-Premio BOND vekk fra gnist-kilder. Ikke lagre store mengder
G-Premio BOND pa ett sted, og oppbevares vekk fra direkte
sollys.

. G-Premio BOND er flyktig. Brukes i godt ventilerte omrader. Be
pasienten puste gjennom nesen.

G-Premio Bond engangskapsel er kun til engangsbruk.

Ikke forsgk & sette tilbake hetten eller bruke kapselen pa nytt.
Engangskapselen kan ikke lukkes nar den en gang er apnet, og
viktige ingredienser kan fordampe.

| tilfelle @yekontakt skyll umiddelbart med vann og sek legehjelp
| tilfelle kontakt med hud eller oralt vev: Fjern materialet straks
med en svamp eller bomullspellet. Etter ferdigbehandling, skyll
omhyggelig med vann.

Dersom vev som er blitt eksponert for G-Premio BOND blir
hvitt eller utvikler blemmer, be pasienten om ikke a rgre
omradet inntil symptomene forsvinner, vanligvis 1-2 uker.

For & beskytte slike omrader, anbefales det at tannlegen bruker
kakaosmer pa omrader som kofferdammen ikke dekker.

. dersom G-Premio BOND sgles pa bord eller gulv, terk av med
en terr klut umiddelbart.

Unnga & blande materialet med andre lignende produkter.

Kast innhold/beholder i henhold til lokale forskrifter.

Noen produkter som nevnes i denne bruksanvisningen kan
eventuelt veere klassifisert som farlig avfall iht. GHS.
Sikkerhetsdatablad for dette produktet er tilgjengelig pa

or

http://www.gceurope.com
for det amerikanske kontinent
http://www.gcamerica.com

Sikkerhetsdatablad er ogsa tilgjengelige hos din leverander.

RENGJQRING OG DESINFEKSJON:

APPLISERINGSSYSTEM SOM ER BEREGNET TIL
FLERGANGSBRUK: For & unnga kryssinfeksjon mellom pasienter
skal skal alle enheter som inngar i denne pakken desinfiseres pa

Mi

ddels niva. Straks etter desinfeksjon skal enhetene manuelt

inspiseres for & se om de er forringet. Hvis skadet, kastes enheten.
SKAL IKKE SENKES NED | DESINFEKSJONSVASKE: Bare gjor

en

heten grundig ren for & forebygge utterring og forurensning.

Desinfiser med et middels niva smittevernprodukt iht. Nasjonale
retningslinjer.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se
EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) eller

kol

ntakt oss pa Regulatory.gce@gc.dental

Ugnskede effekter-Rapportering:
Hvis du blir klar over noen form for ugnsket effekt, reaksjon eller

lig|

nende hendelser som oppleves ved bruk av dette produktet,

inkludert de som ikke er oppfert i denne bruksanvisningen, ma du
rapportere dem direkte gjennom det aktuelle overvakingssystemet

Vel

d & velge riktig myndighet i ditt land tilgjengelig gjennom falgende

lenke:

sa

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
vel som vart interne arvakenhetssystem: vigilance@gc.dental

P& denne méten vil du bidra til & forbedre sikkerheten til dette
produktet.

Sist revider: 12/2023

Kuva 2

Yksittdispakkaus: Varmista ennen kuin avaat kapselin,
ettd kapselin yldosa osoittaa yléspain. Kierra korkkia
vastapaivaan. Sekoita nestetta huolellisesti 5 sekunnin ajan
pakkauksessa mukana olevalla kertakayttoisella
applikaattorilla niin, ettd my6s pohjalla ja seinamissa oleva
materiaali sekoittuu.

Huomaathan:

Jos yksittaispakkauksen korkki on liian tiukka, etka saa sita
auki, ota toinen pakkaus. Ala yrit4 avata kapselia
vékivalloin, silla silloin nestetté saattaa roiskua ja joutua
vahingossa iholle tai silmiin.

b) Vie ainetta VALITTOMASTI tamén jélkeen preparoiduille
kiille- ja dentiinipinnoille kertakayttoista viejaa kayttaen.

c) Kun aine on levitetty paikoilleen, anna sen vaikuttaa 10
sekunnin ajan. G-Premio BOND- sidosaine voi saavuttaa
riittdvan sidoslujuuden, vaikka se kuivattaisiin ilman taukoa
heti levityksen jalkeen.

d) Kuivaa 5 sekunnin ajan puustaamalla 6ljyttémalla ilmalla
MAKSIMAALISELLA paineella. Kéyta tehoimua estadksesi
sidosaineen roiskumisen. Tuloksena saadaan ohut,
kiiltavapintainen kalvo sidosainetta, joka ei enaa nakyvasti
liiku paineilman vaikutuksesta.

Huomioita:

1) Jos G-Premio BOND on ollut pitkdan kylmassa, anna
pakkauksen seistd huoneenlammossa useiden minuuttien
ajan ennen kayttoa.

2) Levitéa G-Premio BOND valittémasti, silla materiaali sisaltaa
helposti haihtuvaa liuotinta.

3) G-Premio BOND on valokovetteinen materiaali.

Suojaa nestetta valolta annostelun jalkeen.

4) Poista ylimaarainen materiaali hampaan pinnalta (paitsi
kohdasta, johon kiinnitys tapahtuu) joko sienen tai
vanupallon avulla, sillé valokovetuksen jalkeen ylima
materiaalia on vaikea saada pois.

5) Jos materiaaliin padsee vetta, verta tai sylkea ennen
valokovetusta, pese ja kuivaa hammas ja toista
toimenpide levittamalla materiaalia uudelleen.

. VALOKOVETUS
Koveta nékyvéan valon valokovetuslaitteella

IN

Kovetusaika

Etaisyys Etaisyys

valokarjesta | valokarjesta

<10 mm >10 mm
Halogeeni / LED (700-1200 mW/cm?)| 10 sekuntia | 20 sekuntia
Voimakas LED (> 1200 mW/cm?) | 5 sekuntia | 10 sekuntia

Huomioita:

1) Valokoveta taydellisesti, jotta sidostus on kestava.
Valon matalampi intensiteetti voi johtaa riittdmattdmaan
kiinnittymiseen.

2) Kayta valolta suojaavaa suojusta tai vastaavaa
silmasuojainta valokovetuksen aikana.

5A. VALOKOVETTEISTEN YHDISTELMAMUOVIEN JA
KOMPOMEERIEN VIEMINEN PAIKOILLEEN
Kun sidosaine on valokovetettu, noudatetaan valitun
yhdistelm@muovin viemisessa, muotoilussa ja
valokovetuksessa valmistajan ohjeita.

5B. KAKSOISKOVETTEISTEN YHDISTELMAMUOVIEN
VIEMINEN PAIKOILLEEN
Kun sidosaine on valokovetettu, varmista, etta
kaksoiskovetteinen yhdistelmamuovi kovetetaan erikseen.
Jos materiaalin annetaan kovettua itsestéaan, sidoslujuus ei
ole riittévaa.

6. VIIMEISTELY

Tayteaineen kerrostamisen jalkeen lopputulos viimeistellaan ja
kiillotetaan tavanomaisin menetelmin.

1. KORJAUSTILANTEET
1. TYON PREPAROINTI

Karhenna kiinnityspintoja timanttiporalla. Kéyta kofferdamia

suojana. Huuhtele ja kuivaa preparoidut pinnat puustaamalla

ilmalla. Jos korjattavalla pinnalla on lasi- tai hybridikeraamista
materiaalia, kasittele pinnat silaanipohjaisella kiinnitysaineella,
esim. CERAMIC PRIMER T -valmisteella ennen G-Premio

BOND-valmisteen applikoimista.

Huomaathan:

ALA kéytd CERAMIC PRIMER I -valmistetta metalli- ja/tai

hampaan pinnalle.

. HAMPAAN PINNAN KASITTELY

Valitse yksi seuraavista kolmesta vaihtoehtoisesta

tekniikasta:

a) ltse-etsaava
Kayta G-Premio BOND -valmistetta poratulle kiilteelle ja
dentiinille iiman erillista etsausvaihetta.

Huomaathan:

Kiilletta, jota ei ole porattu, pitaa aina kéasitella 35-40 %
fosforihappogeelilla 10 sekunnin ajan, huuhdellaan 5
sekunnin ajan ja kuivataan varovasti.

b) Selektiivinen kiilteen etsaus
Ennen kuin G-Premio BOND -valmiste applikoidaan
kiilteelle ja dentiinille, kiilletté etsataan vain 35-40 %
fosforihappogeelilléa 10-15 sekunnin ajan, huuhdellaan 5
sekunnin ajan ja kuivataan varovasti.

c) Total-etch -tekniikka
Ennen kuin G-Premio BOND -valmiste applikoidaan
kiilteelle ja dentiiniille, kiilletté ja dentiinia etsataan 35-40 %
fosforihappogeelilla 10-15 sekunnin ajan, huuhdellaan 5
sekunnin ajan ja kuivataan varovasti.

. G-Premio BOND -SIDOSAINEEN APPLIKOINTI

a) Jos kaytat pulloa: Ravista G-Premio BOND -pulloa
huolellisesti ennen materiaalin annostelemista.
Annostele pari tippaa puhtaaseen annostelukuppiin.
Sulje korkki uudestaan heti kayton jalkeen.

Jos kaytat yksittdispakkausta: Kierra
yksittdispakkauksen korkki auki vastapaivaan. Ennen kuin
avaat, varmista, kumpi on yksittdisen kapselin alaosa ja
kumpi yldosa. Sekoita nestettad huolellisesti 5 sekunnin ajan
pakkauksessa olevalla kertakayttoisella viejalla. Varmista,
ettd pakkauksen yla- ja alaosassa oleva neste sekoittuu
kesken&éan.

b) Vie ainetta valittomasti taman jalkeen preparoiduille
kiille- ja dentiinipinnoille kertakayttoista viejaa kayttaen.

c) Kun aine on levitetty paikoilleen, anna sen vaikuttaa 10
sekunnin ajan. G-Premio BOND -valmiste voi saavuttaa
riittdvan sidoslujuuden, vaikka se kuivattaisiin ilman taukoa
heti levityksen jalkeen.

d) Kuivaa 5 sekunnin ajan puustaamalla dljyttémalla ilmalla
MAKSIMAALISELLA paineella. Kayta tehoimua
estaaksesi sidosaineen roiskumisen. Tuloksena saadaan
ohut, kiiltdvapintainen kalvo sidosainetta, joka ei enaa
nakyvasti liilku paineilman vaikutuksesta

Huomioita:

1) Jos G-Premio BOND on ollut pitkdén kylméssa, anna
pakkauksen seistd huoneenlammossa useiden
minuuttien ajan ennen kayttoa.

2) Jos yksittaispakkauksen korkki on liian tiukka, etka
tahdo saada sita auki, ala pyri avaamaan korkkia
vékisin, jotta ainetta ei vahingossa joutuisi iholle tai
silmiin. Avaa uusi yksittaispakkaus.

3) Levita G-Premio BOND valittdmasti, silla materiaali
sisaltaa helposti haihtuvaa liuotinta.

4) G-Premio BOND on valokovetteinen materiaali.

Suojaa nestetta valolta levittdmisen jalkeen.

5) Poista ylimaarainen materiaali hampaan pinnalta
(paitsi kohdasta, johon kiinnitys tapahtuu) joko sienen
tai vanupallon avulla, sillé valokovetuksen jalkeen
yliméaaraistd materiaalia on vaikea saada pois.

6) Jos materiaaliin padsee vettd, verta tai sylked ennen
valokovetusta, pese ja kuivaa hammas ja toista
toimenpide levittamalla materiaalia uudelleen.

. VALOKOVETUS

Koveta nakyvéan valon kovetuslaitteella.

Ks. kohta I. SIDOSTUSMENETELMA, 4. VALOKOVETUS.

. VALOKOVETTEISTEN YHDISTELMAMUOVIEN JA

KOMPOMEERIEN VIEMINEN PAIKOILLEEN

Kun sidosaine on valokovetettu, noudatetaan valitun

yhdistelmamuovin paikoilleen viemisessa, muotoilussa ja

valokovetuksessa valmistajan ohjeita.
. VIIMEISTELY

Korjaustoimenpiteen jélkeen lopputulos viimeistellaan ja

kiillotetaan tavanomaisin menetelmin.
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L YLIHERKKIEN HAMPAIDEN HOITO JA DENTIININ
VALITON SUOJAUS
1. G-Premio BOND -SIDOSAINEEN APPLIKOINTI
Ks. kohta |. SIDOSTUSMENETELMA, 2. HAMPAAN
PINTOJEN KASITTELY, 3. G-Premio BOND-SIDOSAINEEN
APPLIKOINTI. Odota 10 sekuntia ennen kuivausta.
Huomaa:
Hypersensitiivisten hampaiden hoidossa suositellaan
itse-etsaavaa tekniikkaa.
. VALOKOVETUS )
Ks. kohta I. SIDOSTUSMENETELMA, 4. VALOKOVETUS
POISTA POLYMERISOITUMATON KERROS
Poista polymerisoitumaton G-Premio BOND -kerros kostealla
vanupallolla.
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SAILYTYS

Sailytettédva huoneenlammdssa (1-25°C) (33,8-77,0°F).
Jos tuotteen kaytdssa on pidempi tauko, sailyta pakkaus
jaakaapissa.

PAKKAUS
G-Premio BOND Kit -aloituspakkaus: 5 ml nestetta (1),
kertakayttéinen annostelukuppi (20),
DISPOSABLE APPLICATOR I (50)
G-Premio BOND -tayttépakkaus: 5 ml nestetta (1)
G-Premio BOND -kolmen pullon pakkaus: 5 ml nestetta (3)
G-Premio BOND Unit Dose -yksittaisannospakkaus:
0,1 ml nestetté (50), DISPOSABLE APPLICATOR T (50)

VAROITUKSET
1. Joissakin harvinaisissa tapauksissa valmiste saattaa aiheuttaa
potilaille herkkyysoireita. Jos téllaisia oireita esiintyy, tuotteen
kaytto on lopetettava ja potilas on ohjattava laakarin
vastaanotolle.

. Kayta aina henkilokohtaista suojavarustusta, kuten kasineita,

kasvosuojainta ja suojalaseja.

Valta aineen joutumista hengitysteihin tai nieluun.

. G-Premio BOND on erittéin herkéasti syttyva neste ja hoyry.
Ala kéyta avotulen laheisyydessa. Pida loitolla sytytysléhteista.
Ala sailyta suurta maaraa samassa tilassa. Pida poissa
suorasta auringonvalosta.

. G-Premio BOND on helposti haihtuvaa. Kayta hyvin
ilmastoidussa paikassa. Neuvo potilaita hengittdmaan nenén
kautta.

. G-Premio Bond —kerta-annospakkaus on tarkoitettu ainoastaan
kertakayttdiseksi. Ald yritd uudelleensulkea tai —kayttaa.
Kerta-annospakkausta ei voi uudelleensulkea kunnolla, mikali
se on avattu ja liuotin voi haihtua herkasti.

aasee silmiin, huuhtele valittdmasti vedella ja

n hoitoon.

. Jos ainetta paasee suuhun tai iholle, poista se valittomasti
sienella tai vanutupallolla. Kun toimenpide on valmis, huuhtele
huolellisesti vedella.

. Jos valmisteelle altistunut kudos muuttuu valkoiseksi tai siihen
syntyy rakko, neuvo potilasta olemaan koskematta alueeseen,
kunnes vaurio tavallisesti 1-2 viikon kuluttua on parantunut.
Kosketuksen valttamiseksi suositellaan, etta alueelle, jota ei
pystyta peittdmaan kofferdamilla, levitetddn kaakaovoita.

. Jos ainetta joutuu poydalle tai lattialle, pyyhi valittomasti
kuivalla liinalla.

11. Ala sekoita muiden tuotteiden kanssa.

avita ma ja pakkaus paikallisten séannésten mukaisesti.
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Jotkin tassa kayttdohjeessa mainitut tuotteet saatetaan
GHS-jarjestelméassa luokitella vaarallisiksi. Tutustu aina
kayttéturvallisuustiedotteisiin osoitteessa
http://www.gceurope.com
tai Amerikassa
http://www.gcamerica.com
Kayttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla myds jalleenmyyjilta.

PUHDISTAMINEN JA DESIFIOINTI:
UUDELLEENKAYTETTAVAT ANNOSTELUJARJESTELMAT:
Valineet on desinfioitava keskitason vaatimuksia noudattaen, jotta
véltytéan ristikontaminaatiolta potilaiden valilla. Tarkista valineet ja
etiketit vaurioiden varalta heti kdyton jalkeen. Vahingoittuneet
vélineet on havitettava.

ALA UPOTA. Puhdista valineet huolellisesti ehkaistaksesi
kuivumista ja kontaminaation aiheuttajien kertymista valineisiin.
Desinfioi terveydenhuollon tarpeisiin rekisteréidyn ja keskitason
vaatimukset tayttavan infektioita torjuvan tuotteen avulla
paikallisten / kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Yhteenveto turvallisuudesta ja kliinisesta suorituskyvysta (SSCP)
I6ytyy EUDAMED-tietokannasta
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) tai ota yhteytta meihin
osoitteessa Regulatory.gce@gc.dental

Epaillyista haittavaikutuksista ilmoittaminen:

Jos saat tietda, ettd tamén tuotteen kayton yhteydessa on

esiintynyt ei-toivottuja vaikutuksia tai reaktioita tai vastaavia

tapahtumia, myds sellaisia, joita ei tdssa ohjeessa ole lueteltu,

ilmoita niistd oman asuinmaasi viranomaiselle kansallisen

ilmoitusjarjestelman kautta (ks. linkki)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

seka sisdiseen ilmoitusjarjesteimaamme osoitteeseen

vigilance@gc.dental

Nain autat meité parantamaan tdméan tuotteen turvallisuutta.

Viimeisin paivitys: 12/2023

Sebelum digunakan, baca petunjuk
penggunaan dengan seksama.

G-Premio BOND

BONDING KOMPONEN TUNGGAL YANG DISINAR

Hanya digunakan oleh dokter gigi dengan indikasi yang
direkomendasikan.

INDIKASI PENGGUNAAN

1. Bonding langsung komposit dan kompomer yang disinar
terhadap struktur gigi.

Bonding pembangun cagak (Core Build-up) komposit yang
disinar ganda ke struktur gigi selama bahan ini disinar.
Perbaikan restorasi komposit, restorasi berbasis logam dan
berbasis zirconia/alumina di dalam mulut.

Perbaikan restorasi keramik di dalam mulut, dikombinasi dengan
bahan coupling silane.

Perawatan hipersensitivias gigi / gigi linu.

Penutupan preparasi gigi (kavitas atau cagak) untuk restorasi tak
langsung.
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KONTRA-INDIKASI

1. Kaping pulpa direk.

2. Hindari pemakaian produk ini pada pasien yang diketahui alergi
terhadap monomer metakrilat,polimer metakrilat, atau seton.

JANGAN DIGUNAKAN

1. Dikombinasi dengan komposit resin yang mengeras secara
kimiawi

2. Dikombinasi dengan bahan yang mengandung eugenol yang
mungkin akan menghambat G-Premio BOND mengeras atau
menghambat perlekatannya.

3. Dikombinasi dengan desensitizer karena dapat menghambat
G-Premio BOND mengeras atau menghambat perlekatannya.

PETUNJUK MENGGUNAKAN

1. PROSEDUR BONDING
1. PREPARASI KAVITAS.

Preparasi gigi dengan teknik standar. Pastikan semua bahan

sementara harus dibuang seluruhnya dari permukaan gigi.

Gunakan rubber dam untuk perlindungan. Bilas dan keringkan

permukaan gigi yang telah dipreparasi dengan meniupnya

secara perlahan dengan semprotan udara.

Catatan:

untuk pulp capping, gunakanlah kalsium hidroksida

PERLAKUAN PADA PERMUKAAN GIGI.

Pilih salah satu dari 3 teknik berikut:

a) Teknik swa-etsa. Oleskan G-Premio BOND ke email dan
dentin yang dipotong bur, tanpa memisahkan tahapan etsa.
Catatan:
email yang tidak dipotong bur harus diolesi dengan gel
asam fosfat 35-40% selama 10 detik, bilas dengan air
selama 5 detik dan keringkan secara perlahan.

b) Etsa Selektif terhadap email. Sebelum diolesi dengan
G-Premio BOND pada email dan dentin, etsa hanya
emailnya saja dengan gel asam fosfat 35-40% selama
10-15 detik, bilas selama 5 detik dan keringkan secara
perlahan.

c) Teknik Total Etsa. Sebelum diolesi G-Premio BOND ke
email dan dentin, etsa email dan dentin dengan gel asam
fosfat 35-40% selama 10-15 detik, bilas selama 5 detik dan
keringkan perlahan.

3. APLIKASI G-Premio BOND
a) Jenis botol: Sebelum cairan dikeluarkan, kocok botol

G-Premio BOND seluruhnya. Untuk membuka tutup flip-top,

tekan tombol pelepas di kedua sisi tutup botol pada waktu

yang bersamaan, seperti ditampilkan pada Gambar 1.

Keluarkan beberapa tetes pada cawan pembagi. Tutup

segera.

Catatan:

1) Jika tutup terlepas dari botol, tutupnya dapat disambung
kembali dengan memasang kembali tutup pada pasak
engsel, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

2) Bersihkan cairan yang tersisa dari nosel sebelum
menutup tutupnya.
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Tipe Dosis Unit: Sebelum membuka kapsul Dosis Unit,
pastikan tutup kapsul menghadap ke atas. Buka tutup
berlawanan arah jarum jam. Gunakan aplikator sekali pakai
yang tersedia, campurkan cairan selama 5 detik, pastikan
untuk mengaduk bahan dari bawah dan sisi kapsul.
Catatan:

Jika tutup dosis unit terlalu ketat untuk dibuka, gunakan
dosis unit yang lain. Jangan mencoba membuka kapsul
dosis unit dengan kekuatan yang berlebihan karena hal ini
dapat menyebabkan cairan di dalamnya tumpah dan
menyebabkan kontak dengan kulit dan mata.

b) DENGAN SEGERA aplikasikan pada permukaan email dan
dentin menggunakan aplikator sekali pakai.

c) Biarkan selama 10 detik setelah selesai aplikasi. G-Premio
BOND dapat memberikan kekuatan ikatan yang cukup
bahkan ketika dikeringkan dengan segera setelah aplikasi
tanpa waktu tunggu.

d) Keringkan seluruhnya selama 5 detik dengan udara bebas
minyak dengan tekanan udara MAKSIMUM. Gunakan
penyedot vakum untuk mencegah percikan perekat. Hasil
akhirnya harus didapatkan lapisan tipis bonding yang tipis
dengan permukaan mengkilap dan tidak ada bagian yang
bergerak ketika disemprot udara

Catatan:

1) Ketika dipindahkan dari kulkas setelah lama disimpan,
letakkan G-Premio BOND pada suhu ruangan beberapa
menit sebelum digunakan.

2) Oleskan G-Premio BOND dengan segera karena bahannya
mengandung pelarut yang mudah menguap.

3) G-Premio BOND adalah bahan yang disinar. Lindungi
cairan dari sinar setelah pengeluaran dari botol.

4) Hilangkan bahan berlebih yang tersisa pada gigi (selain
permukaan yang akan di bonding) menggunakan spon atau
pelet kapas karena bahan residu sulit untuk dihilangkan
setelah penyinaran.

5) Jika bahan terkontaminasi dengan air, darah atau air ludah
sebelum disinar, maka cucilah dan keringkan giginya dan
ulangi prosedur dengan mengoleskan kembali bahannya.

IS

. PENYINARAN
Sinari menggunakan unit penyinar (light-cure).

Waktu Iradiasi

Jarak dari Jarak dari light
light guide tip | guide tip
<10 mm >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm?) | 10 detik 20 detik
LED berkekuatan tinggi . .
(lebih dari 1200 mW/ cm?) 5 detik 10 detik

Catatan:

1) Sinari secara tuntas agar kekuatan bonding efektif.
Intensitas sinar yang kurang dapat menyebabkan kekuatan
bonding kurang baik.

2) Gunakan pelindung sinar atau pelindung mata untuk
melindungi mata selama penyinaran.

5A. PENEMPATAN KOMPOSIT DAN KOMPOMER YANG
DISINAR.
Setelah menyinari bonding, ikuti petunjuk pabrik untuk
menempatkan, membentuk dan menyinari bahan komposit
resin yang digunakan.
PENEMPATAN KOMPOSIT PENYINARAN GANDA.
Setelah menyinari bonding, pastikan untuk menyinari bahan
komposit dual-cured secara terpisah. Penyinaran sendiri
akan menyebabakan kekuatan bonding berkurang,
6. FINISHING
Sesuaikan restorasi, finishing dan pemolesan menggunakan
teknik standar.

5B.

1. SITUASI PERBAIKAN
1. PREPARASI RESTORASI.

Kasarkan permukaan yang melekat menggunaan diamond

point. Gunakan rubber dam untuk perlindungan. Bilas dan

keringkan permukaan yang telah disiapkan dengan
menyemprotnya dengan udara. Jika permukaan restorasi
mengandung keramik glas atau keramik hibrid, olesi
permukaannya menggunakan bahan coupling silane seperti

CERAMIC PRIMER I sebelum diolesi G-Premio BOND.

Catatan:

Jangan mengoleskan CERAMIC PRIMER I ke permukaan

logam dan atau permukaan gigi.

2. PERAWATAN PADA PERMUKAAN GIGI.

Pilihlah salah satu dari 3 pilihan teknik berikut:

a) Teknik swa-etsa
Oleskan G-Premio BOND ke email dan dentin yang telah
dipotong bur, tanpa tahapan etsa yang terpisah.

Catatan:

email yang tidak dipotong bur harus selalu diolesi gel asam
fosfat 35-40% selama 10 detik, bilas dengan air selama 5
detik, dan secara perlahan dikeringkan.

b) Etsa Selektif Email.

Sebelum dioleskan G-Premio BOND ke email dan dentin,
etsa hanya emailnya saja dengan gel asam fosfat 35-40%
selama 10-15 detik, bilas selama 5 detik dan keringkan
secara perlahan.

c) Teknik Total Etsa.

Sebelum mengoleskan G-Premio BOND ke email dan
dentin, etsa email dan dentin dengan gel asam fosfat
35-40% selama 10-15 detik, bilas selama 5 detik dan
keringkan secara perlahan.

3. APLIKASI G-Premio BOND

a) Jenis botol: Sebelum cairan dibagi, kocok botol G-Premio
BOND seluruhnya. Keluarkan beberapa tetes ke dalam
cawan pembagi. Tutuplah botol dengan segera.

Jenis unit dosis: Lepaskan sekrup penutup unit dosis
berlawanan dengan arah jarum jam. Harus mengenali mana
bagian atas dan mana bagian dasar kapsul dosis unit
sebelum membukanya.

Dengan menggunakaan aplikator sekali pakai yang
disertakan, aduk cairan seluruhnya selama 5 detik,
yakinkan untuk mengkombinasi cairan dari atas dan dasar
kontainer.

b) SEGERA oleskan ke permukaan email dan dentin yang
telah disiapkan menggunakan aplikator sekali pakai.

c) Biarkan selama 10 detik. G-Premio BOND dapat
memberikan kekuatan bonding yang cukup bahkan ketika
dikeringkan dengan segera setelah aplikasi tanpa
menunggu waktu

d) Keringkan seluruhnya selama 5 detik dengan udara bebas
minyak di bawah tekanan udara MAKSIMUM. Gunakan
penyedot vakum untuk mencegah percikan bonding. Hasil
akhir harus didapatkan lapisan bonding tipis dengan
permukaan mengkilap yang tidak bergerak dibawah
tekanan udara

Catatan:

1) Ketika dipindahkan dari kulkas setelah lama disimpan,
letakkan G-Premio BOND pada suhu ruangan beberapa
menit sebelum digunakan.

2) Jika tutup dosis unit terlalu ketat untuk dibuka, untuk
menghindari kecelakaan cairan berkontak dengan kulit atau
mata, jangan membuka dengan paksa. Gunakan dosis unit
yang lain.

3) Oleskan G-Premio BOND segera karena bahannya
mengandung pelarut yang mudah menguap.

4) G-Premio BOND adalah bahan yang disinar. Lindungi
cairan dari sinar setelah dibagi.

5) Hilangkan bahan tersisa yang masih menempel di atas gigi
(selain dari permukaan yang akan di bonding)
menggunakan spon atau pelet kapas karena bahan residu
sulit untuk dihilangkan setelah disinar.

6) Jika bahan terkontaminasi dengan air, darah atau air ludah
sebelum disinar, maka cuci dankeringkan giginya dan ulangi
prosedur dengan mengoleskan bahannya.

4. PENYINARAN. Penyinaran menggunakan unit penyinar
tampak. Rujuk ke |. PROSEDUR BONDING, 4. PENYINARAN
5. PENEMPATAN KOMPOSIT/KOMPOMER YANG TELAH

DISINAR

Setelah menyinari bonding, ikuti petunjuk pabrik untuk

menempatkan, membentuk dan menyinari bahan komposit

resin yang digunakan.
6. FINISHING.

Sesuaikan restorasi, finishing dan pemolesan menggunakan

teknik standar.

1L PERAWATAN GIGI HIPERSENSITIF (LINU) dan PENUTUPAN
DENTIN SEGERA
1. APLIKASI G-Premio BOND
Rujuk ke I. PROSEDUR BONDING, 2. PERAWATAN PADA
PERMUKAAN GIGI dan 3. APLIKASI G-Premio BOND.
Tunggu 10 detik sebelum dikeringkan.
Catatan:
Untuk perawatan gigi hipersensitif (linu), disarankan
menggunakan tenik swa-etsa.
. PENYINARAN.
Rujuk ke I. PROSEDUR BONDING, 4. PENYINARAN
. HILANGKAN LAPISAN YANG TIDAK TERPOLIMERISASI.
Hilangkan lapisan G-Premio BOND tidak terpolimerisasi
menggunakan pelet kapas yang lembab.,
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PENYIMPANAN
Simpan pada suhu kamar (1-25°C) (33,8-77,0°F).
Jika tidak dipergunakan dalam waktu lama, simpan di lemari es.

KEMASAN

G-Premio BOND Botol Kit: Cairan 5 mL (1), cawan pembagi sekali
pakai (20), aplikator sekali pakai (50)

G-Premio BOND Botol isi ulang: 5 mL cairan (1)

G-Premio BOND kemasan 3-Botol: 5 mL cairan (3)

G-Premio BOND Dosis unit: 0,1 mL cairan (50), aplikator sekali
pakai (50)

PERHATIAN
1. Pada kondisi yang jarang terjadi, produk ini dapat menyebabkan
sensitivitas pada beberapa orang. Jika reaksi semacam itu
terjadi, hentikan pemakaian dan rujuk ke dokter.

. Alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker wajah,

dan kacamata pelindung harus selalu dipakai.

Hindari untuk menghirup atau menelan bahan ini.

. G-Premio BOND sangat mudah menguap dan terbakar. Jangan
digunakan dekat nyala api. Jauhkan dari sumber api. Jangan
menyimpan dalam jumlah besar pada satu tempat. Jauhkan dari
sinar matahari langsung.

. G-Premio BOND mudah menguap. Gunakan pada tempat
dengan ventilasi yang baik. Sarankan pasien untuk bernapas
melalui hidung.

. G-Premio Bond dosis unit hanya untuk sekali pakai. Jangan

mencoba untuk menutupnya atau memakainya kembali. Dosis

unit tidak dapat ditutup secara baik jika sudah dibuka dan
pelarut yang mudah menguap mungkin sudah berevaporasi.

Pada kasus kontak dengan mata, segera bilas dengan air dan

mencari pertolongan medis.

Pada kasus kontak dengan jaringan oral atau kulit, segera

buang dengan spons atau pelet kapas. Setelah perawatan

restorasi selesai, bilas sampai bersih dengan air.

. Jika jaringan yang kontak dengan bahan menjadi putih atau

membentuk lepuhan, anjurkan pasien untuk membiarkannya,

sampai tandanya menghilang, biasanya dalam waktu 1-2

minggu. Untuk menghindari kontak, disarankan untuk

mengoleskan COCOA BUTTER pada daerah yang tak bisa
ditutup dengan rubber dam.

Pada kasus terjadi percikan pada permukaan, segera lap

dengan kain kering.

11. Jangan mencampur dengan bahan lain.

12. Buanglah isi / kontainer menurut aturan setempat.
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10.

Beberapa produk yang direferensikan dalam Petunjuk Penggunaan
saat ini dapat diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya menurut
GHS. Selalu membiasakan diri dengan membaca lembar data
keamanan yang tersedia di:

http://www.gceurope.com
atau untuk Amerika

http://www.gcamerica.com
Semua itu juga dapat diperoleh dari pemasok Anda.

PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI:

SISTEM PEMAKAIAN BERULANG KALI: untuk menghindari
kontaminasi silang antara pasien, bahan ini memerlukan disinfeksi
tingkat menengah. Segera setelah digunakan periksalah perangkat
dan label untuk kerusakan. Buang perangkat jika rusak. JANGAN
DIRENDAM. Bersihkan perangkat secara menyeluruh untuk
mencegah pengeringan dan akumulasi kontaminan. Disinfeksi
dengan produk pengendalian infeksi perawatan kesehatan tingkat
menengah yang terdaftar sesuai dengan pedoman regional /
nasional.

Revisi terakhir: 12/2023

20018509
15123472




